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WYKONAWCY
BIORACY UDZIAL W POSTEPOWANIU

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na DOSTAWE, STERYLNYCH JEDNORAZOWYCH OBLOZEN POL
OPERACYJNYCH dla Sosnowieckiego Szpitala Micjskiego sp. z 0.0.
Znak sprawy ZP-2200- 1/16
Wyjasnienia Zamawiajacego

Dzialajac zgodnie z art. 38 ustawy i Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia
2004r.(tj. Dz. U. 2 2013r., poz. 907 z pozn. zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien jak ponizej:

Pytanie 1

Pakict nr 6

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego z dwoma tasmami
samoprzylepnymi?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci zestaw uniwersalny z dwoma tasmami samoprzylepnym.
Pytanie 2

Pakiet nr 9

Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie do oddzielnego pakietu poz. | oraz 5 umozliwitoby to
zaoferowanic korzystniejszej oferty”

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3
Pozycja 3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii w nastgpujacym
skladzie:

e 1 serwcta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 ¢cm
e 1 serwecla na stolik Mayo 80 x 145 cm;
e 2 tasmy samoprzylepne 10x 50 cm,
e ] oslona na konczyne 35x80cm

e | oslona na przewad do kamery 14 x 250 ¢cm, zlozona teleskopowo . z tasma mocujaca
e 1 serweta pomocnicza 100 x 150 cm
e ] serweta glowna 200 x 300 cm z samouszczelniajacym otworem , zintegrowanym
zbiornikiem na plyny wyposazonym w sztywnik do modelowania wlotu oraz zawor do
odprowadzania plynow z mozliwoscig podiaczenia do ssaka
e 3 zintegrowane z serweta organizatory przewoddw w formie rzepow
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanic 4
Pozycja 4
Prosimy Zamawiajacego o dopuszcezenie do zaoferowania zestawu w nastgpujacym skladzie:
e | serweta z wycieciem U-ksztaltnym 200 x 300 em
e 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
e 1 serweta 75 x 90 cm
1 serweta 150 x 200 cm

1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z organizalorem przewodow w formie rzepu

e 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
e 2 reczniki do rak 40 x 40 cm
e 1 oslona na konczyne 35x120cm
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e 20PTasma 10x 50 cm
OdpowiedZ; Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanic nr 5
Pozycija 6
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu TUR w nastgpujacym skladzie:
o 1 serwela na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
e 4 reczniki do rak
e | serweta gléwna 200 x 240 z otworem , zintegrowanymi osfonami na konczyny .
zbiornikiem wyposazonym w sito oraz zawor do odprowadzania pltynow, ostona na palec do
badania per reclum
2 zintegrowane z serwetg organizatory przewodow w formic rzepow
Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci wyzej opisany zestaw.
Pytanie nr 6
PAKIET NR 1
Poz. nr 1- czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaolerowania serwety stervinej w rozmiarze 50 x 60
cm z otworem o $rednicy 5 cm? Pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 7
PAKIET NR 2
Poz. nr 7- czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé zaoferowania serwety z otworem nieprzylepnym w
rozmiarze 9 x 12 cm? pozostale parametry bez zmian.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 8
Poz. nr 9- c¢czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$é zaoferowania serwety w rozmiarze 90 x 100 cm lub
150 x 175 em? Pozostale parametry bez zmian.
QOdpowiedz: Zamawiajacy dopusci wyzej opisany produkt.
Pytanic nr 9
Poz. nr 10 czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé zaoferowania serwety wykonanej z laminatu 2-
warstwowego o gramaturze 55 g/m2 lub serwety wykonanej z laminatu 2- warstwowego o gram. 55
g/m2 z dodatkowym padem chlonnym 50 x 75 cm o lacznej gram 110 g/m2? Pozostale parametry bez
Zmian
Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.
Pytanie nr 10
PAKIET NR 5
1. Poz. nr 1- czy Zamawiajacy dopusci mozliwoé¢ zaoferowania zestawu do cigcia cesarskiego o

nastepujacym skladzie:

| serweta do nakrycia stolu instrumentariuszki 150x200 cm (opakowanie zestawu)
1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80x145 cm
1 serweta do ciecia cesarskiego z torba na ptyny 360 stopni oraz oknem 29 x 19 cm wypelnionym
folig chirurgiczna. bez oslon na koficzyny 250x315 cm
I chlonna serweta dla noworodka 87x90 ¢m
1 tasma samoprzylepna 10x50 cm
4 reczniki chtonne
1 Fartuch chirurgiczny pelnobarierowy, wykonany z wilékniny SMMMS o gram, 40 g/m2
wzmocniony XL
2 Fartuchy chirurgiczne pelnobarierowe, wykonane z witdékniny SMMMS o gram. 40 g/m2
wzmocnione XXL
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 11

2. Poz. nr 2- czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$é zaoferowania zestawu do porodu o nastgpujacym
sktadzie:

2 x serweta nieprzylepna 75 x 45 cm

1 x fartuch chirurgiczny petnobarierowy, wykonany z wtékniny SMMMS o gram. 40 g/m2 L
1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm

20 x kompres z wiokniny 10 x 10 cm, 4 warstwy, 30g/m2

1 x podktad chlonny celulozowo- wldkninowy 57 x 90 ¢cm
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| x serweta na stol narzedziowy 100 x 150 em (owinigeie zestawu)
4 x recznik chlonne
Dodatkowo pakowany niezaleznie od zestawu fartuch pelnobarierowy, wykonany z wlokniny
SMMMS o gram. 40 g/m2 w rozm. XL
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 12
Poz. nr 3- czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawu do zabiegow
ginekologicznych wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gram. 55 g/m2 i nastgpujacym sktadzie:

1 serweta na stolik narzedziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 serwela na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chionnym, z otworem (9 x 12 cm) 290 x 250
cm
1 nieprzylepna serweta do podtozenia pod posladki 75 x 90 cm
1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm
1 tadma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 reczniki chlonne

Qdpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanic nr 13

PAKIET NR 8

3. Poz. nr 1- czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawu do zabiegow PCNL

wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gram. 55 g/m2 i nastgpujacym skladzie:

| serweta na stolik narzedziowy 150 x 200 cm
1 serweta z olworem samoprzylepnym bez [olii operacyjnej (15x20cm) 170x300 cm i workiem
do zbiorki ptynow

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusei produkt o parametrach jak wyzej.

Pylanic nr 14

PAKIET NR 9

4. Poz. nr 1- czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawu do operacji

otolaryngologicznych o nastgpujacym skltadzie:

1 x serweta na stot narzedziowy 200 x 150 cm (opakowanie zestawu)
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
1 x serweta 170 x 250 cm, otwor przylepny bez folii @ 10 cm umieszczony decentralnie,
I x tasma przylepna 10 x 50 cm
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 15
5. Poz. nr 2- czy Zamawiajacy dopu$ci mozliwo§¢ zaoferowania zestawu do zabiegow na
konczynie, posiadajacego w swoim skfadzie serwetg na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140
x 190em? Pozostale parametry i sklad bez zmian.
Odpowicdz: Zamawiajacy dopusei produkt o parametrach jak wyze;j.
Pytanie 16
6. Poz. nr 3- czy Zamawiajacy dopusci mozliwodé zaoferowania zestawu do artroskopii stawu
kolanowego nie posiadajacego w swoim skladzie rgcznikow chionnych?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.
Pytanie nr 17
7. Poz. nr 5- czy Zamawiajacy dopusci mozliwos$¢ zaoferowania zestawu do zabiegéw brzuszno-
kroczowych wykonanego z laminatu 2- warslwowego o gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym
padem chlonnym o tacznej gramaturze 110 g/m2 i nastgpujacym skltadzie:

1 serweta na stolik narzedziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta brzuszno-kroczowa z padami chlonnymi (otworyl19 x 29 cm i 9 x 12 cm z ostong) 230 x
250 cm

4 reczniki chlonne
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 18
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8. Poz. nr 6- czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé¢ zaoferowania zestawu do zabicgow
urologicznych TUR wykonanego z laminatu 2- warstwowcgo o gram. 55 g/m2?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopusei produkt o parametrach jak wyzej.
Pytanie nr 19
9. Poz. nr 7- czy Zamawiajacy dopusci mozliwo§é zaoferowania ostony na konczyne w rozmiarze
25 x 80 cm pakowanej z jedna tasma lepng
Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.
LUB
Oslony w rozmiarze 35 x 120 em z pakowanymi niezaleznie od niej dwoma tasmami lepnymi?
OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 20
PAKIET NR 10
10. Poz. nr 1- czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé zaoferowania zestawu o nastgpujacym skladzie:
11
1 x kleszezyki plastikowe typu Kocher 14 cm
1 x peseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 em
6 x tampony z gazy bawelnianej wielkosei $liwki
1 x iglotrzymacz 12 ¢cm
1 x nozyczki metalowe ostre/ostre 11 em
1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)
1 xigla 1.2 mm x40 mm, 18 G x 11/2, rozowa (zapakowana)
1 x igta 0.8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana)
1 x serweta wlokninowa 50 em x 50 ¢m z przylepnym otworem 5 cm x 10cm
1 x serweta wlokninowa nieprzylepna 60 cm x 60 ¢cm
Opakowanic- tacka tvpu blister z 3 wglebieniami na plyny. moze posluzy¢ jako pojemnik na
odpadki
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 21
PAKIET NR 11
12. Poz. nr 1- czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$é zaoferowania fartucha chirurgicznego
wykonanego z wlokniny SMMMS? Pozostale parametry bes zmian
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 22
ZAPISY SIWZ
PROJEKT UMOWY
13. § 6, ust. 1- wnosimy o zmiang zapisow umowy dotyczacych zastrzegania kar umownych i
obnizenie ich wysokosci w nastepujacycm zakresic:
- §6 ust. 1 do kwoty 0,2% wartosci niedostarczonej czgsci zamodwienia,
- §6 ust. 4 do kwoty 10% wartosci niezrealizowanej czgdci umowy
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 23
Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenic w Pakiecie 2 w pozycji 7 sterylnej serwety
wykonanej z dwuwarstwowego laminatu w rozmiarze 75x100 ¢cm z samoprzylepnym otworem 6x15cm.
Serweta wyposazona w czterech rogach w tasme lepna. Pozostate parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanic nr 24
Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o dopuszezenic w Pakiecie 2 w pozycji 10 sterylnej serwety
wykonanej z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 6lg/m2.
nieprzemakalnoéci min. 250 H2O i o podwyzszonej wytrzymatosci na rozerwanie min. 150Kpa. Serweta
w rozmiarze 150x240 cm z tasma lepng na jednym brzegu. Produkt zgodny z ustawg o wyrobach
medycznych.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.
Pytanie nr 25
Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o dopuszezenie w Pakiecie 2 w pozycji 11 serwety na stolik
Mayo w rozmiarze 80x140 cm, wykonanej z mocnej folii PE o grubosci min. 0,07 mm i warstwy chlonngj
wykonanej z dwuwarstwowego, chlonnego laminatu o gramaturze min. 61 g/m2. Serweta ztozona 7
duzym wywinieciem, ufatwiajacvm sprawng i latwa aplikacjg. Produkt zgodny z ustawg o wyrobach
medycznych.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 26

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie w Pakiecie 5 w pozycji 3 zestawu
ginekologicznego o nastgpujacym skladzie:

I x serweta na stol instrumentariuszKi o wymiarach 150x200 ¢m,

1x serweta na stolik Mayo 80x140 cm,

Ix serweta glowna do zabiegow ginekologicznych o wymiarach 230x250 cm, zintegrowana
z nogawicami i ckranem anestezjologicznym, z samoprzylepnym otworem W czgsci kroczowe;j
o srednicy 12 em,

I x tadma operacyjna 10x50 cm,

2x reczniki do rgk 30x30 cm.

Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27

Zwracamy si¢ z pro$ba do Zamawiajacego o dopuszczenie w Pakiecie 9 w pozycji 1 zestawu do operacji
otolaryngologicznych o nastgpujacym skladzie:

1x serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150x190 cm,

Ix serweta gldwna o rozmiarze 200x280 c¢m, z samoprzylepnym otworem o $rednicy 15 cm,

1x serweta na stolik Mayo 80x140 cm,

I x tasma samoprzylepna 10x50 cm,

2x reczniki do rak 30x30 ¢cm.

Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28

Zwracamy si¢ z progbg do Zamawiajacego o dopuszczenie w Pakiecie 9 w pozycji 1 serwety glownej
wykonanej z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 6lg/m2, oraz
nicprzemakalnodci min. 900 H2O. Pozostate parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanie 29

Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o dopuszezenie w Pakiecie 9 w pozycji 2 serwety glownej w
rozmiarze 200x300 cm, wyposazonej w elastyczny, samouszczelniajacy si¢ otwoér o Srednicy 3,5 cm,
otoczony warstwg chlonna. Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanie nr 30

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie w Pakiecie 9 w pozycji 2 serwety glownej
wykonanej z wlokniny trojwarstwowej oraz warstwy chlonnej wokét otworu wykonanej z
dwuwarstwowego laminatu o facznej gramaturze min. 105 g/m2. Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuéci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanie 31

Zwracamy sie z pro$bg do Zamawiajacego o dopuszczenie w Pakiecie 9 w pozycji 5 zestawu do zabiegdw
brzuszno — kroczowych o nastgpujacym sktadzie:

1x serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x200 cm,

1x ostona na stolik Mayo 80x140 cm,

1x serweta glowna w rozmiarze 250x280 cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezjologicznym.
Serweta wyposazona w czesci centralnej w otwdr 30x30 cm z samoprzylepnym brzegiem, w czesci
kroczowej samoprzylepny otwor o $rednicy 12em ostonigty klapka.

1x serweta 50x70 cm,

1x taSma operacyjna 10x50 cm,

2x recznik do rgk 30x30 cm.

Pozostate parametry zgodnie z SIWZ.

OdpowiedZz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanie 32

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajacego o dopuszezenie w Pakiecie 11 w pozycji 1 o dopuszczenie
t:artuchéw chirurgicznych bez dodatkowych $ciereczek do rak lub ze $ciereczkami pakowanymi osobno.
Sciereczki wycenione tacznie z fartuchami. Pozostale parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt ze $ciereczkami pakowanymi osobno a wycenionymi {acznie z
fartuchem.

Pytanic 33

Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o dopuszezenie w Pakiecie 1 w pozycji 1 o dopuszczenie
serwely o wymiarach 50x70 z otworem 6x8 cm. Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.



Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34

Pakiet 1.

Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie serwety w rozmiarze 50 x 60 cm o gramaturze 48 g/m2. Pozostale
parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedz: Zamawiajgcy podirzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35

Pakiet 2 poz. 4

Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie serwety o gramaturze 48 g/m2. Pozostale parametry zgodne z
SIWZ.

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36

Pakiet 2 poz. 5

Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie serwety o gramaturze 48 g/m2. Pozostale parametry zgodne z
SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37

Pytanie 4

Pakiet 2 poz. 7

Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie serwety w rozmiarze 35 x 90 ¢cm z otworem 10 x 15 cm?
Pozostate parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanie nr 38

Pytanie 5

Pakiet 2 poz. 10

Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie serwety trzywarstwowej wokét pola operacyjnego o gramaturze
112,5 g/m2 — pozostaly obszar 57,5 g/m2. Serweta w rozmiarze 150 x 250 cm. Pozostale parametry
zgodne z SIWZ,

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuéci produkt o parametrach jak wyzej.

Lub

Pytanie 39

Zwracamy sie z pro$bg o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 57.5 g/m2. Pozostale
parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 40

Pakiet 2 poz. 11

Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie serwety na stolik Mayo wykonanej z folii PE o gram. 55
mikronéw z warstwa chionna o gram. 30 g/m2 — laczna gramatura obszaru wzmocnionego 86,5 g/m2.
Pozostate parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41

Pakiet 3 poz. 1

Zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie ostony na przewody skladanej rewersowo. Pozostale parametry
zgodne z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42

Pakiet 4

Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie ostony 3- czgdciowej: 2 x ostona przetwornika obrazu o
wymiarach 65 x 75 ¢cm oraz 1 x oslona na ramig "C" o wymiarach 30 x 195 cm. Zestaw wykonany z
mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubosci 0,05 mm. $ciagniety elastyczna gumka. Material
oblozenia spetnia wymagania normy EN PN 13795,

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43

Pakiet 6

Zwracamy si¢ z prosbag o dopuszczenie zestawu uniwersalnego z serwetg gorng w rozmiarze 140 x 240
cm i tasma lepna w rozmiarze 9 x 25cm. OblozZenie wykonane z 2 warstwowego laminatu o gramaturze
48g/m2. Pozostale parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 44

Pakiet 9 poz. 1

Prosimy o wydziclenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45

Pakiet 9 poz. 2

Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie zestawu w nastgpujacym skladzie:

1 serwela na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 reczniki 30 cm x 40 cm

| serwela na stolik Mayo 80 cm x 145 ¢m

| serweta operacyjna wzmocniona na dlof/stopg 225 cm x 300 cm z samouszczelniajacym si¢ otworem o
srednicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodow i drenéw

Ostona na konczyneg i 2 tasmy lepne pakowane osobno.

Oblozenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: wldknina polipropylenowa i folia
polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokot pola operacyjnego polipropylenowa
lata chlonna o wymiarach (100 cm x 50 cm ( +/- 1 cm ). Calkowita gramatura laminatu podstawowego i
laty chlonnej 112,5 g/m2. Material oblozenia spelnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.
OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 46

Pakiet 9 poz. 3

Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie zestawu w nastgpujacym skladzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 reczniki 30 ¢cm x 40 ¢m

1 serwela na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

| ostona ortopedyczna na konezyng 33 cm x 55 cm

1 tasma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serwela operacyjna 180 ¢m x 150 cm

1 serweta na konczyne 225 cm x 320 em z samouszezelniajgeym sig otworem o $rednicy 7 cm i dwoma
zintegowanymi uchwytami do mocowania przewodow 1 drenéw

Obtozenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: widknina polipropylenowa i folia
polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokdt pola operacyjnego polipropylenowa
tata chionna o wymiarach (100 ¢cm x 50 cm ( +/- | ¢m ). Calkowita gramatura laminatu podstawowego i
taty chlonnej 112,5 g/m2. Material oblozenia spelnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47

Pakiet 9 poz. 4

Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie zestawu w nastepujacym skladzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 reczniki
30 cm x 40 cm

1 serwela na stolik Mayo 80 ¢cm x 145 ¢m

I ta§ma samoprzylepna 9 cm x 50 ¢cm

I serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm

| serweta samoprzylepna z wycieciem U wzmocniona 225 ¢m x 260 cm wyciecie 10 cm x 100 cm

1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 ¢cm z paskami samoprzylepnymi dzielonymi 15 em + 70 cm + 15
cm

Obtozenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: wloknina polipropylenowa i folia
polictylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. W serwecie z wycieciem U wokol pola
operacyjnego polipropylenowa fata chlonna o wymiarze 110x50cm (+/-2cm). Catkowita gramatura
laminatu podstawowego i laty chlonnej 112.5 g/m2. Material obtozenia spelnia wymagania wysokie
normy PN EN 13795.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 48

Pakiet 9 poz. 5

Zwracamy sig¢ z pro$bg o dopuszczenie zestawu w nastepujacym skladzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 reczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm



1 serweta brzuszno - kroczowa wzmoeniona 260 ¢m x 310 cm ze zintegrowanymi oslonami na konczyny
dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z otworem na krocze 10 cm x 15 cm 2
ostona podporek koficzyn gornych ze zintegrowanymi uchwytami do przewoddéw i drenow

Oblozenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: wldknina polipropylenowa i folia
polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokot pola operacyjnego polipropylenowa
fata chtonna o wymiarze 30 x 60cm (+/-lem). Calkowita gramatura laminatu podstawowego i taty
chlonnej 112.5 g/m2. Materiat oblozenia spetnia wymagania wysokie normy PN EN 13795,

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanie 49

Pakiet 9 poz. 6

Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie zestawu w nastgpujacym skladzie:

1 serwela na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 reczniki 30 cm x 40 cm

1 Uchwyt na rzepy do mocowania przewoddéw typu Velero 2,5x 20/24 ¢cm

1 serweta do procedur TUR 210/260 x 225 ¢cm ze zintegrowanymi ostonami na koficzyny dolne 125 cm 2z
otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadlonowym o $rednicy 8 cm otczonym tasma lepng, ze
zintegrowang torba na plyny z sitem i lejkiem odprowadzajacym plyny, bezlateksowa oslona na palec
Oblozenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego wiéknina polipropylenowa i folia
polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Materiat oblozenia spetnia wymagania wysokie normy PN
EN 13795.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanie 50

Pakiet 9 poz. 7

Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie ostony ortopedycznej na koficzyng o wymiarach 33 x 110 em z 2
taémami samoprzylepnymi 10 x 50 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego: wioknina
polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 57,5 g/m2.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanie 51

Zwracamy sie do Zamawiajacego z zapytaniem czy w pakiecie nr 7 w pozycji nr | dopusci zestaw
uniwersalny wzmocniony o gramaturze minimum 77g/m2 + gramaturze wzmocnienia minimum 70g/m2
gcznie 147 g/m2, spelniajacego pozostale wymagania Zamawiajacego?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanie 52

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z zapytaniem czy w pakiecie nr 11 w pozycji nr 1 dopusci fartuchy
chirurgiczne sterylne wykonane z wiokniny typu SMMMS, bardzo dobrej jakosci, — tj. wlokniny typu
SMS wzmocnionej dodatkowo 2 warstwami wewngtrznymi Meltblown (M), czyli warstwa filtracyjna.
ktora stanowi barier¢ przed drobnoustrojami. Zatem im wigksza warstwa wewngtrzna tym lepsza
barierowoéé przed przenikaniem mikroorganizmow. Pozostale parametry zgodnie z STWZ?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53

Pakiet 10

Sterylny zestaw do znieczulen przewodowych

Prosimy o dopuszczenie zestawu z chwytakiem do gazikow o dlugosci 19.5 cm, spelniajacego pozostale
parametry.

Oferowane przez nas fartuchy i oblozenia spetniaja wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3,
dotyczacej oblozefi chirurgicznych, fartuchow chirurgicznych i odziezy dla blokow operacyjnych
stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentow, personelu medycznego i wyposazenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanie 54

Pakiet 4 pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusdci ostong na ramig ..C™

Oslona 3 -czesciowa z folii polietylenowej na rami¢ C RTG:

* czed$é gérna o wym. 100 em x 160 cm o gramaturze 65 g/m?. Posiada gumke $ciagajaca umozliwiajaca
stabilizacje ostony na urzadzeniu

* cze$¢ dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m? Posiada gumke $ciagajaca umozliwiajaca
stabilizacj¢ oslony na urzadzeniu

* 2 x ta$ma przylepna o wym. 3 ¢m x 100 cm

;Ii‘“l



e

mgg

.'m‘*;,

Produkt posiada informacje o dacie waznosci i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w
karcie pacjenta. Oslona pakowana podwdajnie. Wewnetrzne opakowanie - torebka papicrowa lub
woreczek foliowy. Opakowanie zewnetrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.
Pylanie 55
Pakiet 6 pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw uniwersalny o skladzie:
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 ¢cm x 190 em
Serweta dwuwarstwowa (wloknina + laminat). Warstwa wlokniny pochlania wilgo¢, plyny, warstwa
lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m *. Chlonno$¢ 350%.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm
Serweta w ksztalcie worka, dwuwarstwowa (wldknina + laminat) w czgéci érodkowej serwety.
Warstwa wlokniny pochiania wilgo¢, plyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m 2. Serweta skladana teleskopowo,
2 zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umozliwia wykorzystanie jako worka na
odpady medyczne.
Calkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy wlokniny wzmacniajacej 140 cm x 60 cm.
Chtonnosé serwety 350%.
1 x Serweta o wym. 150 ¢cm x 180 ¢cm
Serweta dwuwarstwowa (wloknina + laminat). Warstwa wiokniny pochtania wilgo¢, ptyny, warstwa
lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m 2. Chtonnos¢ 350%.
Serweta z przylepcem.
1 x Serweta o wym. 150 cm x 240 cm
Serweta dwuwarstwowa (wloknina + laminat). Warstwa wiokniny pochlania wilgo¢, plyny, warstwa
lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m 2. Chlonnos¢ 350%.
Serweta z przylepcem.
2 x Serweta owym. 75 ¢cm X 90 cm
Serweta dwuwarstwowa (wloknina + laminat). Warstwa wlokniny pochlania wilgo¢, ptyny, warstwa
lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m 2. Chlonnos¢ 350%.
Serweta z przylepcem.
2 x Serweta/rgcznik do rak o wym. 30 cm x 30 cm
Serwetka z wiokniny spunlace o gramaturze 45g/m?
1 x Tadma przylepna o wym. 10 em x 50 em
Wszystkie skladowe zestawu zawinigte w dodatkowg serwetg 2-warstwowa, celulozowo - foliowa o
gramaturze 54g/m?, chlonnosci 180%, stanowigcey pierwsze, zewngirzne owinigeie zestawu.
Zestaw jalowy, sterylizowany radiacyjnic. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 4 naklejki typu
TAG stuzgce do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na kazdej naklejce znajduja sig nastgpujace
informacje: kod produktu, data waznosci, nr serii, identyfikacja wytworcy. Spetnia wymogi aktualnej
normy PN-EN 13795.
OdpowiedZz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyze;j.
Pytanie 56
Pakiet 7 pozyeja 1
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw uniwersalny wzmocniony o skladzie:
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 em x 190 cm
Serweta dwuwarstwowa (wloknina + laminat). Warstwa widkniny pochtania wilgo¢, ptyny, warstwa
lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m 2. Chlonno$¢ 350%.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm
Serweta w ksztalcie worka, dwuwarstwowa (wldknina + laminat) w czesei srodkowe] serwety.
Warstwa wldkniny pochlania wilgo¢, plyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m 2. Serweta skiadana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umozliwia wykorzystanie jako worka na
odpady medyczne.
Calkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy wiokniny wzmacniajacej 140 cm x 60 cm.
Chilonnos¢ serwety 350%.
1 x Serweta o wym. 170 ¢m x 180 cm

Serweta trojwarstwowa, w polu niekrvtycznym z widkniny typu SMS, gramatura 51 g/m?. W polu
kryrtycznym tata chtonna/wzmocnienie z wlokniny i laminatu o wym. 50 ¢cm x 80 ¢m. Gramatura
serwely w polu krytycznym 161 g/m?, odporno$é na przenikanie cieczy 496 cm HIO0, wytrzymalaosé na
rozrywanic na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizer na 4 przewody.



1 x Serweta 0o wym. 170 cm x 240 cm

Serweta trojwarstwowa, w polu niekrytycznym z wiokniny typu SMS, gramatura 51 g/m2. W polu
kryrtycznym lata chtonna/wzmocnienie z wiokniny i laminatu o wym. 30 cm x 80 cm. Gramatura
serwety w polu krytycznym 161 g/m2, odpornos¢ na przenikanie cieczy 496 cm HI10, wytrzymataos¢ na
rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizer na 4 przewody.
2 x Serweta o wym. 7S em x 90 ¢cm

Serweta dwuwarstwowa (wioknina + laminat). Warstwa wiokniny pochtania wilgo¢, plyny. warstwa
lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m 2. Chlonno$¢ 350%.

Serweta z przylepcem.

1 x Taéma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm

4 x Serweta/recznik do rak o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z wlokniny spunlace o gramaturze 45g/m?

Wszystkie sktadowe zestawu zawinigte w dodatkowa serwete 2-warstwowa. celulozowo - foliowa o
gramaturze 54g/m?, chlonnosci 180%. stanowiaca pierwsze, zewnetrzne owinigeie zestawu,

Zestaw jalowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanic posiada 2 naklejki typu
TAG shuzace do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na kazdej naklejce znajduja si¢ nastgpujace
informacje: kod produktu, data waznosci, nr serii, identyfikacja wytworcy. Spetnia wymogi aktualnej
normy PN-EN 13795.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanie 57

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz.l serwety dwuwarstwowej
wykonanej z papieru (warstwa celulozowa) oraz folii PE? Na wyzej opisana serwetg nie posiadamy
badania dot. nieprzemakalnosci oraz wytrzymalosci na rozerwanie, dlatego tez razem z pytaniami
przesylamy serwete, aby Zamawiajacy mogt oceni¢, czy serweta bedzie spefniata jego wymagania.
OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 58

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydziclenic pozycji nr 1 z pakictu ni 2 do oddziclnego pakictu?
Pozwoli to na przystapienie do oferty wigkszej ilosci Wykonawcow, co zwigkszy rowniez
konkurencyjnosé ofert.

Odpowied?: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 59

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 7 serwety z otworem o wymiarach
6x15¢m, spetniajacej pozostale wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 60

dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 7 sterylnego zestawu uniwersalnego.
wykonanego z wlokniny 3-warstwowej o gramaturze 75g/m2 z tatg chtonng o gramaturze
80 g/m2, spelniajgcego pozostale wymagania zawarte w SIWZ? :

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanie 61

dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecic nr 11 sterylnych fartuchow chirurgicznych
wykonanych z wiokniny pieciowarstwowej typu SMMMS, spetniajacych pozostate
wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 62

Dotyezy Pakietu S poz 1,2,3,Pakietu 6 ,7,9 poz 1,2,3,4,6

Czy Zamawiajacy dla dodatkowego zabezpieczenia zestawow operacyjnych - oblozen, przed
przypadkowym rozjalowieniem, wymaga aby opakowanie bylo wykonane z grubej i mocnej folii, co
pozwoli zredukowa¢ zbedne koszty?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej
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Pytanie 63

Dotyczy pakietu 9 poz 1.

Czy Zamawiajacy dopuéci zestaw zgodny z zapisem SIWZ bez serwety na stolik Mayo?. Pozostale
wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 64

Dotyczy pakietu 9 poz 2.

C7y 7amaw1&ua@y dopuscn zestaw w skladzie:

ZESTAW DO OPERACJI NA KONCZYNIE{wzmnmy) 60303 e @_?ﬁﬁ*?}i??
HAND | FOOT SET .. 08

1 serwea chirurgiczna dozablegu na koﬁuynxe [4 Hymiarach L30X315 cm, pﬂstadsjapy
samouszezelniajacy owor {8 35 e.m) utoc.zony warstwa chionna z modlwoscia zamocowania

drendw.. o B <7 LR
I wzmecnona os#ona na s{cbk MAYO A B 1AL I
1 wzmgenona seraeta na stolik (_nwmlecezeslawu} o . 1| 1|

(5]

Pozostate wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.
Pytanic 65

Dotyczy pakietu 9 poz 6.

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw w skladzie:

ZESTAW DO ZABIEGOW UROLOGICZNYCH TUR zlorba, 888222 612 #BARRIER
TUR SET  rozmiar 52t

L serwela cmng\czna do przezcewkowych zamegew urolog:cznych 0 wymnaram 1 rsrzrouao cm
zintegrowana z nagawicami, posiadajaca otwbr samoprzylepny w okolicy jamy brzusznef (& § cm),
otwor 1a pracie {@ 5 cm) | oslong na palec do badania per rectum. Serweta posiada worek do
przechwylywania plynow z sitem i pad#qczemem 4o drenu . I

1

¢ rgcznik chlonny ..., 1

; . 35 samop-zylepny orga p y L1
H Fuino7 ] 4 serweta na stolik - (owinigcie zestawu) ... L 1500090 1

L o

Pozostate wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanie 66

Dotyczy pakietu 9 poz 7.

Czy Zamawiajacy dopuscei sterylng oslone na koficzyne w rozmiarze 37x105 cm?. Pozostat wymogi
zgodne z SIWZ

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanie 67

Pakiet 1, poz. 1:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie serwety sterylnej z otworem o $rednicy 8cm, wykonanej
z laminatu o gramaturze 43g/m2, pozostale parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pylanic 68

Pakiet 1, poz. 1:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie serwety sterylnej z otworem o $rednicy Scm, pozostale
parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanic 69

Pakiet 2, poz. 10:

KQ/\ K\x s H



Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie serwety sterylnej o wymiarach 180cm x 240cm.
pozostate parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanie 70

Pakiet S, poz. 1:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie sterylnego zestawu do cigeia cesarskiego nie
posiadajacego w swoim skfadzie reczniczkdw chlonnych, pozostate parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopusei produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanic 71

Pakiet 5, poz. 1:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie sterylnego zestawu do cigcia cesarskiego z wyceniong
dodatkowo tasma lepna?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusei produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanie 72

Pakiet 5. poz. 2:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu posiadajacego w swoim
skladzie 2 serwety chirurgiczne w rozmiarze 75¢cm x 90cm, pozostale parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanie 73

Pakiet 5, poz. 3:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie sterylnego zestawu do zabiegéw ginekologicznych
posiadajacego w swoim skladzie serwete do zabiegéw ginckologicznych o wymiarach 180cm x 245¢m z
otworem na krocze o wymiarach 10cm x 15cm, pozostate parametry zgodnie z SIWZ?

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 74

Pakiet 9, poz. 1,2, 5:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie sterylnych zestawow posiadajacych w swoim skladzie
serwety wzmocnione na calej powierzchni (nie tylko w strefie krytycznej), pozostale parametry zgodnie z
SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytanie 75

Pakiet 9, poz. 1:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie sterylnego zestawu do operacji otolaryngologicznych
posiadajacego w swoim skladzie serwete o wymiarach 150cm x 240cm, pozostale parametry zgodnie z
SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Pytaniec 76

Pakiet 9, poz. 5:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie sterylnego zestawu do zabiegdéw brzuszno-kroczowych
posiadajacego w swoim sktadzie serwetg do operacji brzuszno-kroczowych z otworem o wymiarach 10cm
x 15cm z zabezpieczeniem w postaci ostony o wymiarach 20cm x 30cm, pozostate parametry zgodnie z
SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci produkt o parametrach jak wyzej.

Wzér umowy:

Pytanie 77

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dolaczenie dokumentéw wymaganych w § 1 ust. 3 do oferty, zamiast
dostarczenia ich wraz z podpisanicm umowy?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszeza ztozenie dokumentow wraz z oferta.

Pytanie 78

Czy Zamawiajacy zgadza sig aby w § 6 ustep 2. wzoru umowy zostalo dodane zdanie o nastgpujacej (lub
podobnej) tresci: ., Przed rozwiqzaniem umowy Zamawiajqcy pisemnie wezwie Wykonawcee do nalezvicgo
wykonywania umowy. ”'?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pvtanie 79

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode aby prawo do odstapienia od umowy przystugiwalo mu w przypadku
trzykrotnego wykroczenia ze strony Wykonawcy?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,
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Pytanic 80

Czy Zamawiajacy zgadza sie zapisaé w § 3 mozliwos¢ zmiany cen w przypadku przekraczajacej 3%
zmiany $redniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w
przypadku gdy suma miesigcznych wskaznikéw cen i ushug konsumpeyjnych opublikowanych przez
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanic 81

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastapienie slow ,,/5% niezrealizowanej cze$ci umowy netto” stowami
W10% niezrealizowanej czesci umowy netto”™ w § 6 ust. 4 wzoru umowy?

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanic 82

Czy w razie braku mozliwosci lub istotnych trudnoéci w dostarczeniu wyrobow zaoferowanych w ofercie
wykonawca bedzie mogl dostarczaé zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Odpowiedz: Zamawiajacy podirzymuje zapisy SIWZ. Problematyka jest uregulowana w §5 wzoru
umowy.

Pytanic 83

Czy Zamawiajacy zgadza si¢ na skrocenie terminu platnosci do 30 dni od dnia wystawienia faktury?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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