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WYKONAWCY
BIORACY UDZIAL W POSTEPOWANIU

Dotyczy: postgpowania o udziclenic zamdwienia publicznego prowadzonego w trybic przetargu
nicograniczoncge na DOSTAWE SPRZETU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO
1 WIELORAZOWEGO UZYTKU

Znak sprawy ZP-2200- 41/16

MODYFIKACJA ODPOWIEDZI UDZIELONYCH DNIA 23.11.2016R.

Dziatajac zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tj. Dz. U, z 2015r.. poz. 2164 z pdZn. zm.) Zamawiajacy dokonuje zmiany odpowiedzi na
nastgpujace pytania:

Pytanie 6 do pakietu 12, poz. 4
Czy Zamawiajacy dopuéci zaoferowanie kala elektrody neutralnej jednorazowej dl. 4,5m do aparatu

Emed, Erbe [CC 50/300/200, Martin ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza w pakiecie nr 12 poz. 4 zaoferowanie kala
jednorazowej dt. 4,5m do aparatu Emed, Erbe [CC 50/300/200, Martin.

elektrody ncutralnej

Pytanie 7 do pakietu 12, poz. 6

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie kabla szczypiec bipolarnych wiyk 2-bolcowy 29mm, 4,5m
do aparatu Emed ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza w pakiecie nr 12 poz. 6 kabla szczypiec bipolarnych wiyk 2-bolcowy 29mm,
4,5m do aparatu Emed.

Pytanie 9 do pakietu 12, poz. 10

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie koncowki elektrody czynnej typu kulka prosta ©4mm dt.
86mm do uchwytu G4mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza w pakiecie nr 12 poz. 10 zaoferowanie koncdwki elektrody czynnej tvpu
kulka prosta @4mm dt. 86mm do uchwytu Q4mm.

Pytanie 15_do pakietu nr 20
Czy Zamawiajacy dopusci ostrza kostne do napedow firmy Stryker renomowanego amerykanskiego
producenta, rdwnowazne do opisanych w SIWZ w punkeie (1-8):

L. Ostrza do pity oscylacynej firmy Stryker diugoéd 70 mm x szerokos$¢ 25 mm x grubodc 0.64 mm
2. Ostrza do pily oscylacyjnej firmy Stryker dlugosé 7¢ mm x szerokosé 25 mm x grubosé .89 mm

3. Ostrza do napeddw firmy Stryker dtugosé 60 mm x szerokogé 18.5 mm x grubosé 0.64 mm
4. Ostrza do napgddw [irmy Stryker dtugesé 80 mm x szerokosé 21 mm x grubog¢ 0.89 mm

5. Ostrza do napgddw firmy Strvker dlugosé 20 mm x szeroko$é 9 mm x grubosé 0.64 mm

6. Ostrza do napedow firmy Stryker dtugosé 30 mm x szerokoé¢ 9 mm x grubos¢ 0.64 mm

7. Ostrza do napgddw firmy Stryker dlugosé 80 mm x szerokos$¢ 12.5 mm x grubosé 1.27 mm
8. Ostrza do napeddw firmy Stryker dlugosé 100 mm x szerokosé 18.5 mm x grubosé 1.27 mm



W bazowym opisie SIWZ prawdopodobnie wkradla sig omylka pisarska w kazdym pkt. dotyczaca grubosci
ostrzy. Zaproponowane ostrza posiadajg prawidtowa grubogé dla ostrzy.

Odpowiedi:

Zamawiajacy dopuszcza zaolerowanic ostrzy o proponowanych w pytaniu rozmiarach. W zwiazku z omytkg
pisarskg dokonano modyfikacji opisu przedmiotu zaméwienia.

Pytanie 16 do pakietu nr 19

W bazowym opisie SIWZ dla ostrzy prawdopodobnie wkradla si¢ omytka pisarska w kazdym pkt. dotyczaca
grubosci ostrzy.

Cey dla pozycji 1-5 zamawiajacy miat na my$li grubosé 0.38 mm ?

Odpowiedz:

W zwiazku z omylka pisarska dokonano modyfikacji opisu przedmiotu zamowienia.
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