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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W odpowiedzi na zlozone zapytania do zaproszenia do skladania ofert na dostawe 10-cio

parametrowych paskow do anmalizy moczu wraz z dzierzawg czytnika testéw paskowych

Zamawiajacy wyjasnia:

Pytanie nr 1 - Dot. warunkéw granicznych — odczynniki
poz. 2: Czy Zamawiajacy dopusci paski dla ktorych wynik testu dla glukozy nie koliduje z obecnoscia
kwasu askorbinowego o stezeniu ponizej 49,31 mg/dl, a dla krwi stezenie kwasu askorbinowego

powinno by¢ stezeniu ponizej 88,06 mg/d1?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje warunki zawarte w zaproszeniu.

Pytanie nr 2 - Dot. warunkéw granicznych — czytnik paskow

poz. 4: Czy Zamawiajacy dopusci czytnik bez automatycznego okreslania barwy moczu?
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje warunki zawarte w zaproszeniu.

Pytanie nr 3

poz. 5: Czy Zamawiajacy dopusci czytnik bez mozliwosci zdefiniowania klarownosci moczu?
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje warunki zawarte w zaproszeniu.
Pytanie nr 4

poz. 6: Czy Zamawiajacy dopusci automatyczng kalibracj¢ moczu z dodatkowym paskiem
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kalibracyjnym?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie czytnikow z automatyczna kalibracj¢ moczu z

dodatkowym paskiem kalibracyjnym.

Pytanie nr §

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie czytnika moczy z pojemnoscia pamigci 520 wynikow
pamigci? Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego analizator bedzie wspotpracowat z laboratoryjnym
systemem informatycznym co zapewnia nieograniczong mozliwos¢ archiwizowania wynikéw.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiajacy dopusci analizator moczu bez mozliwosci okreslania klarownosci z wydajnoscia
Zamawiajacego analizator bedzie

ponad 500 oznaczen/godzing. Zgodnie z wymaganiami

wspotpracowat z laboratoryjnym systemem informatycznym, ktéry umozliwia uzytkownikowi wybor
klarownosci.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zaoferowania czytnika posiadajacego mozliwos¢ okreslenia klarownosci moczu,

dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania czytnika z wydajnoscia ponad 500 oznaczen /godzing.
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