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WYKONAWCY
BIORACY UDZIAL W POSTEPOWANIU

Dotyczy: postepowania o udzielenic zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na DOSTAWE SPRZETU MEDYCZNEGO I CZESCI
EKSPLOATACYJNYCH

Znak sprawy ZP-2200- 20/17

Wyjasnienia Zamawiajacego cz. 2

Dzialajac zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowiefi publicznych Zamawiajacy udziela wyjasnien jak
ponizej:

PAKIET NR 3

Pytanie nr 1

poz. 15a, 15b, 7a, 7b.

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrebnego pakietu celem ztozenia oferty
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.,

Pytanie or 2

poz. 7a.

Prosimy o potwierdzenie, czy kabel EKG z pozyeji 7a ma by¢ kompatybilny kablem z poz. 7b.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze kabel EKG z poz. 7a ma by¢ kompatybilny z poz. 7b.

Pytanie nr 3

Kable EKG do kardiomonitoréw (kolorystyka IEC) Dot. Poz. 7a

Poz. 7a Przewody EKG 5-cio odprowadzeniowy do kabla MultiMed firmy Drager df. Im
Prosimy o dopuszczenie dt, 0.95 m

OdpowiedZ:

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie przewodu o db. (.95 m.

Pytanie nr 4

Kable EKG do kardiomonitoréw (kolorystyka IEC) Dot. Poz. 8i9

Poz. § Kabel gléwny + (przewody dotaczeniowe) 3 odprowadzenia na wtyk dla noworodkéw, do
monitora FX2000P firmy Emtel

Poz. 9 Kabel glowny + (przewody dotaczeniowe) 3 odprowadzenia na wtyk dla noworodkow, do
monitora Dinamap

Prosimy o wyjasnienie czy kabel glowny ma mieé wyjdcie na przewody typu DIN z mozliwoscia
podtaczania elektrod noworodkowych z przewedem?

Jakic zakonczenie majg posiadaé przewody dotaczeniowe bedace na wyposazeniu kabla (czy chodzi o
klamerke noworodkowg)?

Odpowiedz:

Kabel glowny ma mieé wyjécie na przewody typu DIN z mozliwo$cia podlgczania elektrod noworodkowych z
przewodem.
Przewody dolaczeniowe posiadajg polaczenie typu DIN, nie klamerke noworodkowa.



Pytanie nr 3

Kablc EKG do kardiomonitordw (kolorystyka [EC} Dot. Poz. 10-14

Czy chodzi o kable gltéwne i odprowadzenia w wersji rozlacznej czy nierozlaczne;j?
Odpowiedz:

Poz. 10 — 14 dotyczy wersji rozlgeznej.

Pytanie nr 6

Kable EKG do kardiomonitordw (kolorystyka IEC) Dol. Poz. 15a

poz. 15a Kabel gléwny EKG 3 odprowadzenia rozlgczny do monitora Vista 120 firmy Drager
Prosimy o podanie nr katalogowega obecnie stosowanego kabla

Odpowiedz:

Obecnie uzywany kabel -nr katalogowy Drager 2606495,

PAKIET NR 4

Pytanie nr 7

poz. 15, 19.

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrgbnego pakietu celem zlozenia oferty.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

I Czujniki saturacji wielorazowe dla dorostych Poz. 2, 3, 10, 13,
Prosimy o dopuszczenie di. 3 m

Odpowiedi:

Zamawiajacy dopuszeza w poz. 2, 3, 10, 13 diugodc 3 m.

Pytanie nr 9

II Czujniki saturacji wiclorazowe dla noworodkdw Poz. 7
Prosimy o dopuszezenie dl. 3 m

Odpowiedi:

Zamawiajacy dopuszeza w poz. 7 diugosc 3 m,

WZOR UMOWY

Pytanie nr 10

Czy Zamawiajacy w §4 ust. 2 (oraz zapisy SIWZ rozdz. I1I pkt. 2) wyrazi zgodg na zamiang terminu dostaw w
przypadku Pakietu 6 - do 10 dni roboczych?

OdpowiedZ:

W zakresie Pakietu nr 6, Zamawiajacy modyfikuje tres¢ §4 ust. 2 nastgpujaco:

Wykonawca zobowiazuje sig dostarczy¢ przedmiot umowy do magazynu Zamawiajgcego — ul. Szpialna | na
wlasny koszt i rvzyko w terminie do 10 dni roboczych (od poniedziatku do piatku) od ziozenia zamowienia
telefonicznego, faksem lub c-mailem.”

Pytanie nr 11
Czy Zamawiajacy dookreéli w §4 ust. 6. iz termin zatatwienia reklamacji bgdzie liczony od dnia przestania

pisma reklamacyjncgo wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zosta¢ przestany Wykonawcy w celu ustosunkowania si¢ Wykonawcy
do ztozonej reklamacji. Proponowany przez Pafstwa zapis naklada na Wykonawce obowigzek
wymiany towaru jedynic w oparciu o przestane zgloszenie bez mozliwosci ustosunkowania sig do
niego.

Odpowiedi:

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnic z SIWZ.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy zmieni wysokod¢ kar umownych okreslonych w §5 Ust. 1 lit a z 1% na 0.5% wartosci
niedostarczonej w terminie czesci dostawy?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne naktadaja na Wykonawce obowiazek zaplaty zbyt
wygodrowanej kary umowne;j.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnic z STWZ.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiajacy dookredli w §6 ust. 2, iz rozpoczgciem drogi polubownego rozstrzygnigeia sporu
dotyczacego zaphaty za dostarczony towar bedzie przestanie wezwania do zaptaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidlowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest
przesianek do tego aby wystepowala potrzeba przeprowadzania oddzielnego postgpowania w czesel
dotyczacej ustalenia terminu zaplaty za dostarczony towar.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ. Postanowienia wzoru umowy w zakresie obowiazku
polubownego rozwiazania sporu przed zlozeniem pozwu nawigzuja do tresci art. 187 § 1 pkt 3 kpe,
obowiazujacego od 01.01.2016r., stanowiacego iz obowiazkowym elementem pozwu jest informacja, czy
strony podjely probg pozasadowego rozwiazania sporu, a w przypadku jezeli takich prob nie podjety.
wyjasnienic przyezyn ich niepodjecia.

Pytanie nr 14 Dotyczy pakictu 9

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania wykonawce, ktéry w pakiecie nr 9 zaoferuje ,.Komplet kabli (26
sztuk) diugos¢ 1,2 m do elektrod mostkowych do aparatu EEG NicoletOne Vitaport3, kabel 2 mm ze
sprezynka/1,5 mm DIN™?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza, pozostate parameiry bez zmian.

Pytanie nr 15

Prosimy, aby w zataczniku nr 3.2 w pakiecie nr 2 wydzieli¢ pozycje nr 1 i 2 do osobnego pakietu. Umozliwi to
przedstawienic bardziej korzystnej olerly na te pozycje.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga ziozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16

Prosimy, aby w zataczniku nr 3.3 w pakiecie nr 3 w sekgji Kable EKG do kardiomonitoréw (kolorystyka
IEC)” w poz. 15b jest zapis, ze .Kable (przewody dolaczeniowe) pacjenta 3 odprowadzenia zakonczone
klamrg ekranowane do monitora Vista 120 kompatybilne z kablem glownym poz. 16a™. Prosimy sprawdzic
czy nie nastapila pomylka pisarska, poniewaz poz. 16a w tym pakiecie nie ma, najprawdopodobniej powinien
by¢ zapis ..... poz. 15a”.

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajacy potwierdza, ze zaszta omytka pisarska. Zapis w pakiccie nr 3 w sekeji ,.Kable EKG do
kardiomonitorow (kolorystyka IEC)” w poz. 15b powinien brzmie¢:

,.Kable (przewody dolaczeniowe) pacjenta 3 odprowadzenia zakonczone klamrg ekranowane do monitora
Vista 120 kompatybilne z kablem gléwnym poz.15a.”
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