SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI
Sp. Z 0.0.

Sosnowiec, dn. 18.07.2017r.

WYKONAWCY
: BIORACY UDZIAL W POSTEPOWANIU
I?_WMT 201622 /
Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
ISy, nicograniczonego na DOSTAWE SPRZETU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UZYTKU
. “%U,g Znak sprawy ZP-2200- 23/17
Q' pm—— L}
"Qi‘g Nv'Gy Wyjasénienia Zamawiajgcego ¢z. 3 _
B BCHO! Dzialajac zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy udziela wyjasniefi
jak ponizej:
JSTEMU S,
3“'\ _OO% Pytanie nr 1
g = 9 Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 6 poz.1 Zestawu do punkcji jamy optucnej z trzema iglami
u DNV-GL § (w micjsce jednej) w rozmiarach 14G, 16G i 18G x 80mm?
o Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 1 zestawu do punkcji jamy ophucnej z
NSTEMU g, trzema igtami (w miejsce jednej) w rozmiarach 14G, 16G i 18G x 80mm
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Pytanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 6 poz.6 Zestawu do drenazu klatki piersiowej w migjsce
opisanego ( kiory to juz nie jest w naszej ofercie) na Zestaw o nastgpujacych parametrach: Zestaw do
biernego i czynnego drenazu klatki piersiowej z wyeliminowana przestrzenia martwa - pracujacy w
pozycji pionowej oraz lezgcej (istotne miedzy innymi podczas transportu) Zestaw moze by¢
podtaczony pacjentowi natychmiast po wyjeciu z opakowania bez zadnych czynnoéci wstgpnych —
bez wypelniania jakichkolwiek komor ptynem

- komora kolekcyjna o pojemnosci 1000 ml (wersja pediatryczna 400 ml) z podziatkg co 10 ml oraz
wydzielong podziatka dla precyzyjnego pomiaru matych objgtosci co 5ml

- komora kolekcyjna z zaworem spustowym z mozliwoscia oprozniania do worka

- plynna mechaniczna regulacja sily ssania w zakresie od 0 do 45 cm H20

- wyskalowany optyczny wskaznik membranowy informujacy o faktycznej sile ssania

- sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stalym oporze

- wydzielona komora z siedmiostopniowa skala do oceny wielkosci przecieku dooplucnowego

- automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podcisnienia w oplucnej

- podwéjny zaw6r odbarczajacy zabezpieczajacy przed wzrostem cisnienia w drenowanych
komorach w kierunku dodatnim

- kontrolka sygnalizujaca rozprgZenie ptuc

- posiadajacy beziglowy port do pobierania probek

- wyposazony w wieszak do zawieszenia na ramie 16zka oraz chwytak do transportu a takze zaczep
mocujacy do ubrania pacjenta

- opcjonalnie kompatybilny worek na tresé o poj. 1000 ml-wyposazony w korek zamykajacy?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 6 zestawu opisanego w pytaniu.
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