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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nicograniczonego na dostawe sprzetu jedmo i wielorazowego uzycia, cze$ci zuzywalnych do
aparatury medycznej.

Znak sprawy: ZP-2200- 3/18

Wyjasnienia Zamawiajacego 2
Dziatajac zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy udziela
wyjasnien jak ponizej:

Dotyczy: PAKIETU NR 10 - akeesoria do elektrochirurgii

Pytanie 1

dotyczy poz.2 (Elcktroda neutralna)

Czy zamawiajacy dopuéci do postgpowania elektroda neutralna silikonowa o wymiarach 295x175mm
o powierzchni 500cm2 z kablem di. 0,4m z 2 pasami gumowymi do mocowania elektrody
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci proponowang elektrode.

Pytanie 2

dotyczy poz.3 ( Kabel do elektrody neutralnej)

Prosimy o podzielenie pozycji na kable do diatermii Martin, Emed, ERBE lub doprecyzowanie
jakiego rodzaju kabla zamawiajacy wymaga? wtyczka kabla do elektrody neutralnej wielorazowej od
strony aparatu jest inna w aparatach Martin, EMED oraz ERBE. W swojej ofercie posiadamy kable
do wszystkich podanych przez zamawiajacego diatermii jednakze sa to oddzielne produkty o
odrgbnych nr. katalogowych.

Standard, seria V1O, ICC, ACC, T

International

@ Martin Standard

Odpowiedz:

Wykonawca wpisuje w tabeli wszystkie numery katalogowe, jezeli sg rozne dla roznych typow
Diatermii.

Zamawiajacy w zaméwieniu poda, do ktérego typu diatermi ( Martin, Erbe lub Emed ) jest
zamawiany kabel

Pytanie 3

dotyczy poz.4 (Elektroda neutralna)

Czy zamawiajacy dopuéci do postepowania elektrode neutralng jednorazowa dzielona o powierzchnia
85 cm? dodatkowo dla zapewniania optymalnego bezpieczenstwa dla pacjenta elektroda posiada
dodatkowo pierécien ekwipotencjalny o powierzchni 23 cm? zapewniajacy optymalne bezpieczefistwo
pracy dla pacjenta oraz komfort pracy dla uzytkownika. Dodatkowo elektroda zostata wykonana na
podiozu z bawelny nie powodujac uszkodzenia skory pacjenta.

Odpowiedz:



Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnic z SIWZ.

Pytanie 4

dotyczy poz.5 ( Kabel do elektrody neutralne;j)

Prosimy o podzielenie pozycji na kable do diatermii Martin, Emed, ERBE lub doprecyzowanie jakiego
rodzaju kabla zamawiajacy wymaga? wtyczka kabla do elektrody neutralnej jednorazowej od strony
aparatu jest inna w aparatach Martin, EMED oraz ERBE. W swojej ofercie posiadamy kable do
wszystkich podanych przez zamawiajacego diatermii jednakze sa to oddzielne produkty o odr¢bnych nr.
katalogowych.

l ‘ Standard ERBE VIO, ICC,ACC, seria T
’ ! Standard International

Martin Standard

Odpowiedz:

Wykonawca wpisuje w tabeli wszystkie numery katalogowe, jezeli sg rozne dla réznych typow
Diatermii.

Zamawiajacy w zaméwieniu poda, do ktérego typu diatermi ( Martin, Erbe lub Emed ) jest zamawiany
kabel.

Pytanie 5

dotyczy poz.7 ( Kabel szczypiec bipolarnych)

Czy zamawiajacy dopusci do postepowania kabel szczypiec bipolarnych wtyk 2- bolcowy z rozstawem
28mm ? zaproponowany rozstaw kabla pasuje do diatermii EMED

-

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z STWZ.

Pytanie 6

dotyczy poz.8 ( Kabel szczypiec bipolarnych)

Prosimy o podzielenie pozycji na kable do diatermii Martin, ERBE lub doprecyzowanie jakiego rodzaju
kabla zamawiajacy wymaga? wtyczka kabla szczypiec bipolarnych od strony aparatu jest inna w
aparatach Martin, oraz ERBE. W swojej ofercie posiadamy kable do wszystkich podanych przez
zamawiajacego diatermii jednakze sg to oddzielne produkty o odrgbnych nr. katalogowych.

&%

Standard

Odpowiedi:
Zamawiajacy wymaga kabla do diatermii Martin

Martin Standard

Pytanie 7
dotyezy poz.11 ( Elektroda kulkowa)



Czy zamawiajacy dopuscei do postgpowania elektrodg z izolowanym trzpieniem typu kulka prosta @4mm
dt. 110mm do uchwytu @4mm ?

Odpowiedi:

Zamawiajacy dopusci proponowang elektrode.

Pytanie 8

dotyczy poz.12 ( Elektroda kulkowa)

Czy zamawiajacy dopusci do postgpowania elektrodg z izolowanym trzpieniem typu kulka prosta @4mm
dl. 115mm do uchwytu @6mm ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci proponowang elektrodg.

Pytanie 9

dotyczy poz.14
Czy zamawiajacy dopusci do postgpowania Szczypee bipolarne, izolowane, koncowki cienkie, tepe 0,5

mm di. 105cm ?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zloZenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

dotyczy poz.14

Czy zamawiajacy dopusci do postepowania Szczypce bipolarne, izolowane, koficowki tepe 1 mm dt.
145cm ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci proponowane szezypce.

Pytanie 11

dotyeczy poz.9, 13

Prosimy o doprecyzowanie czy za opakowanie zamawiajacy rozumie lop=5szt ? czy lop= 1szt? Podane
w pozycjach wyposazenie jest pakowane po 5 szt.

Odpowiedz:

W pozycji 9 jest to opakowanie = 5 szt.

W poz. 13 zamawiajacy wymaga 1 szt.

Pytanie 12

poz.3,7, 8,10,11, 12,14, 15, 16

Prosimy o doprecyzowanie czy za opakowanie zamawiajacy rozumie lop=1szt? Podane w pozycjach
wyposazenie jest pakowane po 1 szt.

Odpowiedz:

Jedno opakowanie = 1 sztuka.

Pytanie 13

Pakiet 14 poz.1-4

Zwracamy sie do Zamawiajacego z progba o dopuszczenie w wyzej wymienionych pozycjach mankietow
z drenem 50cm, przediuzonych do wymaganych w specyfikacji asortymentowo-cenowej dfugosei.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Projekt Umowy §4 ust 10 a)

Prosimy o wydluzenie terminu uzupekienia brakéw ilosciowych do 96 godzin . Bardzo krotki (48
godzin) termin dostaw przewidziany w projekcie umowy faworyzuje lokalnych dostaweéw i tym samym
narusza zasade rownego traktowania wykonawcow. Dla pozostalych dostawcow realizacja zamowienia w
wyznaczonym czasie bedzie niemozliwa, wzglednie bedzie wiazaé sig z koniecznoécia poniesienia
dodatkowych kosztow

Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje termin uzupetnienia brakéw do 48 godzin.

Pytanie 15
Projekt Umowy §4 ust 10 b)



Zwracamy sie do Zamawiajacego z pro$ba o wydtuzenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji
z 2 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymieni¢ reklamowany asortyment musi najpierw zbadaé zwrécony towar i nastepnie
podja¢ decyzje o uznaniu reklamacji. Zalatwienie reklamacji wymaga spelnienia okreslonych procedur,
co jest czasochlonne, dlatego tez wasciwe rozpatrzenie reklamacii i wymiana towaru w ciagu 2 dni jest
trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu watpliwa bedzie jego waznos¢ w §wietle przepisow
kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona $wiadezenia niemoz2liwego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wydtuzy termin wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 2 na 4 dni robocze, W zwiazku z
czym w umowie dokonane zostang zmiany w tym zakresie.

Pytanie 16

Projekt Umowy §5 ust 1

Whnosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych nie wykonanie dostawy przez Wykonaweg. nie
uzupehienia przez Wykonaweeg brakéw ilosciowych badz powstania zwloki w realizacji zamowienia, jak
wygarowanych i niewspoimiernie wysokich do poziomu 0,1% warto$ci netto niedostarczonej czgsci
umowy

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie 17

Projekt Umowy §5 ust3

Wnosimy o zmnigjszenie wysokosci kar umownych za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawey, badZ przez Wykonawee z przyczyn nie dotyczacych Zamawiajace 2o, jak
wygorowanych i niewspotmiernie wysokich do poziomu 1% niezrealizowanej czgsci umowy
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie 18

Pakiet 10

Poz. 4-16

Prosimy o wydziclenie poz. 4-16 do osobnego pakietu, co umozliwi wzigeie udziatu w postepowaniu
wiekszej ilogci wykonawcow, a tym samym wplynie Korzystnie na konkurencyjno$¢ ofert.
Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie elektrody o powierzchni catkowitej 169 cm2

Pkt. 14

Prosimy o dopuszezenie dlugoscei szezypiec 102 mm lub 115 mm

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zfozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Pakiet 14

Poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie mankietow z wewngtrznym pegcherzem i dl. drenu 20 cm
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zlozZenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Pakiet nr 10 akcesoria do elektrochirurgii:

1) poz. 4 - czy zamawiajacy dopusci elektrode neutralng jak w opisie ale o powierzchni czynnej 108cm2 i
catkowitej 165cm2 o wymiarach 117x164em,uniwersalng dla dzieci i dorostych,

jednorazowa, dzielona na dwie réwne symetryczne czesci, z dodatkowym pasem okalajacym elektrode w
petni zabezpieczajacym przed przedostawaniem sig ptynow pomigdzy elektrode i skore pacjenta,
pakowane pojedynczo co zapobicga przed wysychaniem elektrod niz pakowanych po wigeej sztuk,

o ksztalcie owalnym co umozliwia aplikacje dowolnym kierunkiem do pola operacyjnego?

2) poz. 14 - czy zamawiajacy dopusci szezypee bipolarne izolowane, proste, koficowka tepa 1mm,dt.
1lcm?

Odpowiedz:

poz. 4 — Zamawiajacy dopusci proponowana elektrodg, poz. 14 - Zamawiajgey dopusci proponowane
szczypee



Pytanie 21

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ op6zZnienia dostaw w przypadku zaistnienia ew. przeszkod
bezpodrednio niezaleznych od Wykonawey (dot.: w § 4 ust. 4).

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 22

W celu zapewnienia rownego traktowania stron umowy i umozliwienia Wykonawcy sprawdzenia
zasadnosci reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 10 lit. b projektu umowy 5 dniowego terminu
na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wydluzy termin wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 2 na 4 dni robocze, W zwiazku z
czym w umowie dokonane zostang zmiany w tym zakresie.

Pytanie 23
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowiefi projektu
przyszlej umowy w zakresie zapisow § 5 ust. 1, 3:

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawce, nie uzupelnienia przez Wykonawce
brakéw ilogciowych, powstania zwloki w realizacji zamowienia, zgodnie z terminami
okreélonymi w § 4 ust. 1 i 10 niniejszej umowy Zamawiajacy naliczy, a Wykonawca zaplaci kary
umowne w wysokosci 0,5% wartodci netto nie dostarczonej zamodwionej czedei przedmiotu
umowy - za kazdy dzief zwloki. Po 14 dniach przysluguje Zamawiajgcemu uprawnienie do
odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, badz przez Wykonawcg z przyczyn nie dotyczacych Zamawiajacego, Wykonawca
jest zobowigzany do zaplacenia kary umownej w wysokosci 10% wartoéci netto niezrealizowanej
czgsci umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie 24

do Pakietu Nr 11 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopuéci réwnowazna, wysokiej jakoSci i innowacyjna elektrode neutralng
jednorazowego uzytku, dzielong po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; podtoze
wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydetka zapobiegajace przypadkowemu odklejeniu;
klej w czedci brzeznej i hydrozel w czgéci przewodzacej przyjazne dla skéry; dla dzieci i dorostych
powyzej Skg

Powyzsza elektroda jest kompatybilna z generatorami elekirochirurgicznymi produkcji m.in. ERBE,
EMED i Valleylab oraz moze pracowaé z kazda moca pradu generowana przez diatermig, jest rowniez
bezpieczna i zapewnia prawidlowa prace u kazdego pacjenta o wadze powyzej 5 kg. Nieznacznie wigksza
powierzchnia od wymaganej moze tylko dodatnio wplyna¢ na standard uzytkowania a dopuszczenie
zdecydowanie zwigkszy konkurencyjnos¢ ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci w/w elektrode

Pytanie 25

do Pakietu Nr 11 poz. 3

Czy Zamawiajgcy dopusci rownowazny kabel lecz o dtugosei 4,5m?

Diugosé kabla w tym przypadku nie wptynie w zaden sposéb na standard uzytkowania czy wygode pracy
a dopuszczenie zwigkszy konkurencyjnosc ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci kabel o dtugosci 4,5m

Pytanie 26

do Pakietu Nr 11 poz. 4

Czy Zamawiajacy dopusci rownowazny uchwyt lecz o dlugosci kabla 4,5m?

Dlugo$é kabla w tym przypadku nie wplynie w zaden sposob na standard uzytkowania czy wygodg pracy
a dopuszczenie zwiekszy konkurencyjno$é ofert.



Odpowiedz:
Zamawiajacy dopusci kabel o dtugosci 4,5 m.

Pytanie 27

do Pakietu Nr 11 poz. 5

Czy Zamawiajacy dopusci rownowazng elektrodg nozowa prosta fi 2,5x24 mm?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopudci w/w elektrode

Pytanie 28

do Pakietu Nr 11 poz. 6

Czy Zamawiajacy ma na mysli kabel przylaczeniowy do argonu? Jezeli nie prosimy o okreslenie do
czego ma stuzy¢ ten kabel oraz o dopuszczenie kabla o dlugosci 4 —4,5m.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci kabel o dlugosci 4 -4,5m a w poz. 6 pakictu nr 11 jest opisany kabel do pensety
bipolarny o dlugosci 4 m.

Pytanie 29

do Pakietu Nr 11 poz. 8

Czy Zamawiajacy dopudci réwnowazny wielorazowy aplikator do cigeia i koagulacji z el. szpatutkowa,
prosty, di. 40 mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci proponowany aplikator.

W zwiqzku z odpowiedziami na pytanie nr 11 i 12 Zamawiajqcy modyfikuje Zatqcznik nr 3.10 do SIWZ
Jjak w zalqczeniu do niniejszych wyjasnien.
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