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WYKONAWCY
BIORACY UDZIAL W POSTEPOWANIU

Dotyczy: postgpowania o udziclenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na DOSTAWE SPRZETU NA BLOK OPERACYJINY
Znak sprawy ZP-2200- 26/18

Wyjaénienia Zamawiajgcego 2
Dzialajac zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowiei publicznych Zamawiajacy udziela
wyjasnien jak ponizej:

Pytanie 1
Zwracamy sie z uprzejma prosba o modyfikacje tresci SIWZ w zakresie terminu zlozenia i
otwarcia oferl, Prosimy Zamawiajgcego o przesunigeie terminu na dzien 22.08.2018r.
Godz.12:00 (sktadanie ofert), godz. 12:30 (otwarcie). Nasza progba umotywowana jest brakami
kadrowymi, zaréwno po naszej stronie jak i po stronie wspdlpracujacych z nami podmioctow
(dostawcow), ktore wynikajg z sezonu urlopowego. Z powyZszego wzgledu skompletowanie
przez nas dokumentéw niezbgdnych do prawidlowego zlozenia oferty znacznie wydiuza sig W
czasie. Zlozenie oferty w wyznaczonym przez Zamawiajacego, stosunkowo krotkim we
wskazanych okolicznosciach terminie moze okaza¢ sig niemozliwe lub znacznie utrudnione.
Odpowiedz:
Zamawiajacy ustala termin sktadania ofert na: 22.08.208r. Godz. 10:00, otwarcie ofert
godz.10:30.
Pytanie 2

Dotyczy Pakiet nr 3 pozycjanr 8

Elektryczna pita do autopsji przeznaczona do zastosowaf medycznych

Dotyczy .

Poz.or3

1. Zwracamy si¢ z prosba o dopuszezenie Moc silnika 250 W

Poz. nr4

2.Zwracamy si¢ z prosba o dopuszezenie Oscylacje 6500-21000

Poz. nr 9

3.Zwracamy sie 7 prosba o dopuszczenie Ciefiszy model z cichszym motorem 68-82 dB w

stosunku

do wybranej oscylacji

Poz. nr |3

Jednostka prézniowa

4.7Zwracamy sie z prosba o dopuszcezenie Silnik: moc 1300 W

Poz. nr 14

5.7wracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie Przeptyw powietrza 36601/min

Poz. 15,16

6.Zwracamy si¢ z progba o dopuszczenie parametréw bez okreslania maksymalnej sity ssania

Poz.nr 16

7.Zwracamy sig¢ z prosba o dopuszczenie Maksymalna sila ssania wedtug stupa wody:

1900mm pochlaniacz

Poz. nr 18
8.Zwracamy sig z prosbg o dopuszezenie Elektroniczna regulacja mocy silnika 1300W

Poz.nr 19



9.Zwracamy sig z prosba o dopuszczenie Poziom hatasu ponizej 63-69 db
Poz. nr 20

10.Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie 5 sztuk ostrze o srednicy 70 mm
Odpowiedz na Pytanie 2 pkt 1 do 10:

Zamawiajacy dopusci pite o wskazanych parametrach.

Pytanie 3. .Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie czy zamawiajacy wymaga elektrycznej pily do autopsji
przeznaczona do zastosowan medycznych czy pily do amputacji kosci duzych -akumulatorowej oscylacy]-
nej lub posuwiste] o nastepujacych parametrach

Predkose: 15 000-16 000cpm

Skok ostrza: 3.2-4 pun lub kat 4,30 przy pile oseylacyjnej

Z 1 baterig w komplecie, 1 szt. tadowarkg . 5 szt. ostrzy do wyboru, bez pochlaniacza pytow.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ (i Odpowiedziami).

Pytanie 4.

Dotvezy pakietn nr 3 poz. 10 11

Prosimy o wydzielenie ww. pozycji asortymentowych do odrgbnego pakietu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Jednoczesnie zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajgcego o przesunigeie terminu skladania ofert na

17.08.2018 r.

Postepowanie obejmuje dostawe licznych pozycji asortymentowych, co wymaga wspolpracy wielu firm. Ze

wzgledu na sezon urlepowy jest to bardzo virudnione, niekiedy niemozliwe.

W zwigzku z tym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prosby.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy ustala termin sktadania ofert na: 22.08.208r. godz. 10:00, otwarcie ofert godz. 10:30.
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