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Samodzielny Publiczny

- SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 02.12.2010r.

WYKONAWCY
BIORACY UDZIAL W POSTEPOWANIU

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,,dostawe odczynnikéow laboratoryjnych”.
Znak sprawy: ZZP-2200-73/10

Wyjasnienia Zamawiajgcego nr 1

Dzialajac zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z
2010r. Nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien jak nizej:

Pytanie 1:

W ilu dostawach czastkowych Zamawiajacy planuje realizacj¢ dostaw przedmiotu zamowienia w
Pakiecie nr 1 (odczynniki do badan serologicznych)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy planuje maksymalnie 6 dostaw czastkowych na asortyment zawarty w Pakiecie Nr 1.

Pytanie 2:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie w pozycji 1, 2, 3 Odczynnikow monoklonalnych w
opakowaniach po 10 ml?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiajacy nie popelnit omytki pisarskiej podajac tylko jeden klon anty-B?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie popelnita omylki pisarskiej, w zwiazku z czym wymaga zlozenia oferty
zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4:

Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt 1 zestawienia warunkow granicznych — ezytnika:

Prosimy o doprecyzowanie czy w zwigzku z tym ze termin postgpowania zostal wyznaczony na 7
grudnia 2010 roku i dotyczy 36 miesi¢cy czyli do grudnia 2013 r, Zamawiajacy dopuszcza analizator
fabrycznie nowy z 2009 r.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ
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Pytanie S:

Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt 6 zestawienia warunkéw granicznych — czytnika:

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania czytnika spetniajacego pozostale warunki
graniczne, przy czym Kalibracja aparatu przebiega automatycznie przy uzyciu wewngtrznego paska
kalibracyjnego jak rowniez paskow kalibracyjnych, ktore beda dostarczone bezplatnie przez okres
dzierzawy aparatu? W warunkach pracy rutynowej odbywa sig¢ to nie cz¢sciej niz raz na 4 tygodnie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgodg.

Pytanie 6:

Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt 13 zestawienia warunkow granicznych — czytnika:

W zwiazku z ww. punktem, prosimy o doprecyzowanie, do jakiej LSI Wykonawcy sa zobligowani
podlaczy¢ czytnik?

Odpowiedz:

W chwili obecnej Zamawiajacy posiada LSI firmy MARCEL.

Pytanie 7:

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 2 Warunki graniczne — odczynniki, pkt 2 dopusci paski z eliminacjg
wplywu kwasu askorbinowego na wyniki oznaczenia glukozy i krwi w moczu do odpowiednio 45 1 100
mg?

Odpowiedz:

Zmawiajacy zmienia zapis pkt. 2 warunkow granicznych w zakresie odczynnikow z:

.,Paski z eliminacja wptywu kwasu askorbinowego o st¢zeniu 40 mg/dl na oznaczenie glukozy (st¢zenie
100mg/dl) i krwi ( stezenie hemoglobiny 0,06mg/dl) - poda¢ nazwe zastosowanej substancji™.

na:

,,Paski z eliminacja wplywu kwasu askorbinowego o st¢zeniu do 45 mg/dl na oznaczenie glukozy
(stezenie 100mg/dl) i krwi ( stezenie hemoglobiny 0,06mg/dl) - poda¢ nazwg zastosowanej
substancji”.

W zalaczeniu Zamawiajacy przekazuje zatacznik nr 4.2 SIWZ z naniesionymi zmianami.

Pytanie 8:

Czy w trosce o jako$¢ wykonywanych badan Zamawiajacy w Pakiecie nr 2 wymaga zapewnienia
udzialu w zewnetrznej kontroli jakosci moczu producenta aparatow i paskow?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiazanie.

Pytanie 9:

Dotyczy Pakietu nr 2: Jaki system informatyczny posiada Zamawiajacy?
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 6.

Pytanie 10:

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 2, Warunki graniczne — czytnik, wymaga dostarczenia wraz z aparatem
czytnika kodow kreskowych, ktory umozliwia okreslenie koloru i klarownosci moczu za pomocg
skanowania odpowiednich kodow?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiazanie.

Pytanie 11:
Prosimy o doprecyzowanie czy oferowany analizator przy wykorzystaniu testow paskowych ma
umozliwi¢ rozrdznianie $wiezych krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny? Precyzyjne okreslenie
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wymienionych parametréw ma istotne znaczenie kliniczne w diagnozowaniu schorzen uktadu
moczowego 1 pozwala na wprowadzenie whasciwego leczenia pacjentow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie wymaga ale dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 12:

Zamawiajacy oczekuje analizatora z mozliwoscig wyboru klarownosci moczu, czy w zwigzku z
powyzszym Zamawiajacy dopusci analizator z mozliwoscig wyboru rowniez i barwy moczu?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie wymaga ale dopuszcza takq mozliwosc.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajqcy zmienia termin skladania
ofert z dnia 07.12.2010r. do godz. 10.00 na dzien 10.12.2010r. do godz. 10.00 i termin otwarcia ofert z
dnia 07.12.2010r. godz. 10.30 na dzien 10.12.2010r. godz. 10.30.
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Zalagcznik nr 4.2
77P-2200-73/10

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 2
Dostawa paskow do analizy moczu wraz z dzierzaw3 czytnika testow paskowych.
Czytnik
Podac¢ dane
Nazwa i typ
Producent

Kraj producenta

Rok produkeji

KOSZTY DZIERZAWY CZYTNIKA

Cena 1 miesigcznej dzierzay Nalezny Cena 1 miesigcznej Cena 36 miesigcznej Nalezny podatek VAT Cena 36 miesigcznej
aparatu podatek VAT dzierzawy brutto dzierzawy netto do kol. 4 dzierzawy brutto
netto do kol. 1 kol. 1 x 36
kol. 1 + kol.2 kol.4 +kol. 5
1 2 3 4 5 6
Koszt
pojedyncz
Ilosé ego
badan / Tlos¢ Wielkos¢ Cena netto | VAT | Wartos¢ Wartosé¢ | oznacze-
L.p. |Nazwa oznaczonego parametru 3 lata opak. opak. Nr katalog | Producent za opak w % | netto brutto nia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. | 10 parametrowe paski do analizy moczu 27000
) Materiat kontrolny do
" | wewnatrzlaboratoryjnej kontroli jakosci z




czestotliwoscia 1 raz w tygodniu na 2
poziomach

Materiat kontrolny do
zewnatrzlaboratoryjnej kontroli jakosci z
mozliwo$cia uzyskania Certyfikatu.
Zapewnienie udziatu w zewngtrznej
kontroli jakosci przez caly czas trwania
umowy co najmniej 2 razy w roku

WARTOSC OGOLEM

XXXXXXX

Warunki graniczne - odczynniki:

1.

~N N n W

8.
9.

10 parametrowe paski do analizy moczu z nastgpujacymi parametrami: cigzar whasciwy, pH, azotyny, ciala ketonowe, glukoza, biatko, bilirubina,
urobilinogen, leukocyty, krew.

Paski z eliminacjg wplywu kwasu askorbinowego o stezeniu do 45 mg/dl na oznaczenie glukozy (stezenie 100mg/dl) i

krwi ( stezenie hemoglobiny 0,06mg/dl) - poda¢ nazwe zastosowanej substancji.

Data waznosci dostarczonych paskow min. 6 miesigcy od daty dostawy.

Wszystkie dane dotyczace paskow, oraz materialow kontrolnych powinny zawiera¢ si¢ w dotaczonej instrukcji w jezyku polskim.

Czas reklamacji paskow nie moze przekroczy¢ 48 godzin liczac od daty zgtoszenia do daty wymiany na nowe.

Wykonawca zobowiazany jest do wyréwnania strat paskow poniesionych w wyniku awarii aparatu powodujacej uzyskanie niewiarygodnych
wynikow.

Do zaoferowanej ilosci paskéw nalezy doliczy¢ ilos¢ paskoéw niezbgdna do wykonania badan kontrolnych.

Zapewnienie udziatu w zewngtrznej kontroli jako$ci przez caly czas trwania umowy co najmniej 2 razy w roku, z mozliwoscia uzyskania certyfikatu.

10.Dostawa odczynnikow w ciagu 4 dni od momentu ztozenia zaméwienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem.

Warunki graniczne — czytnik:

1. Czytnik paskow do analizy moczu fabrycznie nowy rok produkcji 2009 lub 2010.
2. Wydajnos¢ min. 100 oznaczen/godzing.

3. Odczyt 10 parametrow fizyko-chemicznych moczu.




4. Automatyczne okreslanie barwy moczu oraz kompensacja jego zabarwienia.

5. Mozliwos¢ zdefiniowania klarownosci moczu.

6. Automatyczna kalibracja aparatu bez koniecznosci uzycia dodatkowych paskow kalibracyjnych.

7. Flagowanie wynikow patologicznych.

8. Mozliwos¢ dokonania wydruku wynikow w wybranych jednostkach.

9. Pamig¢ ostatnich 300 wynikéw pacjentow i pamig¢ wynikow kontroli jakosci.

10. Zastosowanie czytnika kodow kreskowych.

11. Aparat wyposazony w dwukierunkowa transmisj¢ danych, z mozliwoscia podtaczenia do LIS.

12. Instrukcja obstugi w zakresie eksploatacji i konserwacji czytnika w jezyku polskim.

13. Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz podfaczenie do LIS czytnika na koszt Wykonawcy.

14. Bezplatne szkolenie i serwis przez caty okres trwania umowy. Bezplatne przeglady serwisowe obejmujace wymiang niezbednych czesci
zuzywalnych na koszt Wykonawcy.

15. Usunigcie awarii do 24 godzin od chwili jej zgloszenia telefonicznego potwierdzonego faxem lub faxem.

16. Zagwarantowanie analizatora zastepczego o takich samych parametrach na czas naprawy trwajacej dtuzej niz 24 godziny.

17. Czytnik wyposazony w UPS zapewniajacy prace przez min 20 minut, lub gwarancja bezawaryjnej pracy w przypadku wahania napigcia, wyposazony w
czytnik kodow kreskowych.

(podpis 1 pieczatka imienna
osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy na zewnatrz)



