SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

Sp. Z 0.0.
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
O udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej ponizej 207 000 euro
(art. 39 +46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z pozn. zm.)

NA DOSTAWE SPRZETU, APARATURY MEDYCZNEJ
I AKCESORIOW DO URZADZEN

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien:
Kod CPV: 33.19.00.00-8, 33.17.22.00-8, 33.16.90.00-2

Numer sprawy: ZP-2200-15/15

SPIS TRESCI:

1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIOTU [ REALIZACTI
ZAMOWIENIA.

111 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Iv. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONY WANIA QCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW.

V. WYKAZ OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
WYMAGANYCH WARUNKOW DOTYCZACYCH PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | REALIZACH
ZAMOWIENIA, ZAWARTOSC OFERTY.

VL WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

VIL INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, WSKAZANIE 0SOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.

VIIL OP1S SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

X. MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA 1 OTWARCIA OFERT.

XL OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XI1I. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XL, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV. POZOSTALE REGULY POSTEPOWANIA,

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANE] UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

XVL INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

XVIl.  POUCZENIE O SRODKACH OCHRON Y PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKLU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

SPIS ZALACZNIKOW:
1. Zatacznik nr 1 - Formularz oferty,
2. Zalgcznik nr 2 - Formularz o§wiadczen,
3. Zalacznik nr 3.1, 3.2 - Wzdr umowy,
4. Zalaeznik nr 4.1 - 4.4 - Formularze asortymentowo — cenowe,
Specylikacja istoinych warunkow zamdwienia sklada si¢ z 59 ponumerowanych stron.
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I. Nazwa i adres zamawiajacego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z 0.0., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec
Regon: 240837054, NIP: 644-350-44-64,

Tel. (032) 41 30 125, Fax (032) 41 30 131

www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne(@szpital.sosnowiec.pl

I1. Opis przedmiotu zamdwienia, warunki dotyczace przedmiotu i realizacji zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa sprzetu, aparatury medycznej, akcesoriow do
urzgdzen. Zamowienie sklada si¢ z 4 czgéei tzw. pakietow, z ktorych kazdy stanowi oddzielny
przedmiotl zamowienia:

Pakiet nr 1 — sprzet i aparatura medyczna;
Pakiet nr 2 — czujniki saturacji;

Pakiet nr 3 — aparaty ambu,

Pakiet nr 4 — drobne narzedzia chirurgiczne.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje rdéwniez szkolenie personelu w zakresie uzytkowania
oferowanego sprzetu oraz obshugi serwisowej (dotyczy Pakietu nr | poz. 1+5,7.9, 10, 14, 15, 16,
20,22).

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia — asortyment, iloéci, zestawienie wymaganych
warunkow technicznych oraz warunki dotyczace przedmiotu i realizacji zaméwienia i warunki
gwarancji znajduja si¢ w zatacznikach nr 4.1 i 4.4 do niniejszej SIWZ.

4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamowienia winny by¢ zgodne z ustawg z dnia 20
maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679 z pdin. zm.) oraz
z innymi obowigzujacymi przepisami prawymi w tym zakresie, o ile zaoferowany asortyment
jest zakwalifikowany jako wyréb medyczny.

I11. Termin i warunki realizacji zamdéwienia

1. Dostawa przedmiotu zamdwienia nastapi w terminie do:

- Pakiet nr 1 —do 35 dni od daty zawarcia umowy,

- Pakiet nr 21 nr 3 —do 12 miesigcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartosci umowy

w zaleznosci, ktére zdarzenie nastapi pierwsze,

- Pakiet nr 4 — do 6 miesigcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartosci umowy w

zalezno$ci, ktére zdarzenie nastapi pierwsze,

2. Miejsce dostawy wraz z rozladunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego: Sosnowiecki
Szpital Miejski sp. z 0.0. Sosnowiec ul. Szpitalna 1 oraz ul. Zegadtowicza 3.

3. Termin platno$ci: do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo
wystawionego oryginalu faktury.

IV. Warunki udzialu w post¢gpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych

warunkow

1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé sie Wykonawey, ktorzy:

a. spelniajg warunki udzialu w postepowaniu okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

b. spehniaja warunki dotyczace posiadania wiedzy i do§wiadczenia.
Warunek posiadania wiedzy i do$wiadczenia niezbednego do realizacji przedmiotu
zamowienia, bedzie uwazany za spelniony jezeli Wykonawca wykaze wykonanie, a w
przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych rowniez wykonywanie gltownych dostaw
w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy w tym okresie.
Przez glowne dostawy zamawiajacy rozumie dostawy:

- w zakresie Pakictu nr 1 — sprzet i aparatura medyczna na kwote co najmniej 200 000,00 zi,

- w zakresie Pakietu nr 2 — czujniki saturacji na kwotg co najmniej 20 000,00 zt,

- w zakresie Pakietu nr 3 —aparaty ambu na kwote co najmniej 2000,00 zt.

- w zakresie Pakietu nr 4 — drobne narzedzia chirurgiczne — 5 000,00 zt

¢. nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

2. Spenienie przez Wykonawee warunkéw udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy bedzie ocenial

na podstawie dokumentow i o§wiadezen przedlozonych w ofercie.
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V. Wykaz o§wiadczen i dokumentéw, jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia

1.

spelniania warunkdéw udzialu w postepowaniu oraz wymaganych warunkow dotyczacych

przedmiotu zamoéwienia i realizacji zaméwienia. Zawartos¢ oferty

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia

Wykonawecy w_okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. | ustawy Prawo zamowien

publicznych, nalezy zlozy¢:

a) o$wiadczenie wedlug zalacznika nr 2 do SIWZ,

b) aktualny odpis z wlasciwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania wnioskow
o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia albo skladania ofert,

¢) liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej stosuje si¢ odpowiednio § 4 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego
2013 roku w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz.U. poz. 231).

2. W _celu potwierdzenia, ze Wykonawcy posiadaja niezbedna wiedze i dodwiadczenie nalezy
zlozy¢:
- o$wiadczenie wedlug zatacznika nr 2 do SIWZ.,

3. W celu potwierdzenia, ze oferowany przedmiot zamoéwienia odpowiada wymaganiom

Zamawiajacego nalezv zlozy¢ wraz 7 oferta:

n

a) wypelniony prawidlowo zalacznik nr 4.1+4.4 (odpowiednio do Pakietu) do SIWZ —
Formularz asortymentowo — cenowy wraz z zestawieniem wymaganych parametréw
technicznych oraz tabela z wymaganymi warunkami gwarancji (nalezy wypelni¢ wszystkie
wiersze i kolumny),

b) Katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierajace informacje o wymaganych
parametrach, cechach techniczno-uzytkowych zaoferowanych produktow.

¢) Zadwiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakosei, potwierdzajace, Ze dostarczane

produkty odpowiadaja okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym - W odniesieniu
do wyrobow medycznych objetych przedmiotem zamowienia sa to aktualne dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie przedmiotu zamowienia do obrotu i uzywania zgodnie z ustawa
z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z pézn. zm.)
j.

- deklaracja zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi CE,

- certyfikat jednostki notyfikowanej, ktora brata udziat w ocenie wyrobu medycznego o ile jest
to wymagane odrgbnymi przepisami i oferowany przedmiot zamdwienia jest wyrobem
medycznym.

Zaleca si¢ opisanie przedstawionych dokumentéw nr pozyecji, ktérych dotyczq oraz

wskazanie w tabeli nr strony oferty, na ktoérej znajduje si¢ potwierdzenie parametru.

. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolno$ciach finansowych Iub
ekonomicznych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz
bedzie dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamowienia.

. Dla Wykonawcow wystgpujacych wspolnie (spotka cywilna, konsorcjum) ma w szczegolnosci

zastosowanie art. 23 Prawa zamowieni publicznych. Oferta winna zawiera¢ dokument
potwierdzajacy ustanowienie pelnomocnika do reprezentowania ich w ninigjszym
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego albo reprezentowania w postepowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Warunki okreslone w art. 22 ust. 1 pkt
2 i 3 Prawa zamOwien publicznych moga by¢ spetnione przez jednego z Wykonawcéw lub
Wykonawcow lacznie. Pozostale warunki dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do
Wykonawcow.

. Pelnomocnictwo — jesli Wykonawce reprezentuje petnomocnik.

Forma pelnomocnictwa: oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnod$¢ z oryginalem przez
notariusza.



7. Wypelnione czytelnie, podpisane i opieczgtowane przez osobg/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy:

- formularz oswiadczen wg wzoru stanowigcego zataeznik nr 2 do SIWZ,

- formularz oferty wg wzoru stanowiacego zatacznik nr 1 do SIWZ,

- formularz asortymentowo cenowy, zestawienie wymaganych parametréow technicznych oraz
tabela z wymaganymi warunkami gwarancji wg wzoru stanowiacego zalacznik nr 4.1. + 4.4
do SIWZ.

8. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 1 moga byé przedstawione w formie oryginalu albo
kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez osobg/osoby uprawniona/e do
reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczgcig imienna.

9. Zamawiajacy wymaga, aby dokumenty okre$lone w pkt. 7 sporzadzone byly zgodnie
z zalacznikami w pelnym brzmieniu. Tym samym zaleca si¢ wypelnienie zalgcznikow nr 1, 2,
4.1+4.4 na drukach stanowiacych zalaczniki do niniejszej SIWZ.

V1. Wymagania dotyczgce wadium
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oSwiadczen i dokumentéw, wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania si¢ Z Wykonawcami

1. Zamawiajacy dopuszcza elektroniczng forme porozumiewania sig z Wykonawcami za pomocg
e-maila oraz faxu. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawea przekazuja o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faxem lub droga elektroniczna, kazda ze stron na zadanie
drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca moze zwrécic sig do
Zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

3. Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, nie pdézniej jednak niz na 2 dni przed uplywem
terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do
Zamawiajacego nie poézniej niz do kofica dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu
skladania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, jeZeli wniosek o wyjadnienie
treéci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wplynie po uplywie terminu sktadania
wnioskéw, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjagnien albo pozostawic¢ wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamowien publicznych przedluzenie terminu skiadania
ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowazniony jest Dzial Zamowien Publicznych,
tel. (032) 41 30 125, 130, fax: (032) 41 30 131
¢ — mail: zamowieniapubliczne(@szpital.sosnowiec.pl

VIIL. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznaé¢ sig¢ ze wszystkimi rozdziatami oraz zatacznikami sktadajacymi
sie na Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedna ofertg, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w nin.
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia na dowolna czg$é zamdwienia lub na catosc
przedmiotu zamoéwienia z podzialem na czesci.

3. Formularz ofertowy nalezy wypetni¢ wedlug warunkéw i postanowien SIWZ. W przypadku,
gdy jakakolwiek cze$é z tych dokumentéw nie dotyczy Wykonawcy Zamawiajacy zaleca
whpisanie: nie dotyczy™.

4, Oferte nalezy sporzadzié czytelnie w jezyku polskim w formie pisemnej.

5. Oferta, a takze wszelkie skladane oswiadczenia musza by¢ podpisane przez osobg lub osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy. Kazda strona oferty powinna by¢ parafowana
przez osobe podpisujaca oferte. Podpisy powinny by¢ czytelne lub opatrzone imienna
pieczatka.

6. Wszystkie dokumenty i o$wiadczenia w jezykach obcych nalezy dostarczyc przettumaczone
na jezyk polski.

7. Oferta wraz z wszystkimi zatagczonymi dokumentami i o§wiadczeniami powinna stanowi¢
jedng catos¢. Wszystkie strony nalezy potaczy¢ ze soba (zszy¢, spia¢, zbindowa¢ lub w inny
sposab).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w tresci oferty muszg by¢ parafowane przez osoby
wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistnigjaca.




Q

W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowigce tajemnicg¢ przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153,
poz. 1503 z pézn. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposob nie budzacy
watpliwosci zastrzee, ktore spodrod zawartych w ofercie informacji stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa i nie moga by¢ udostgpniane innym uczestnikom postgpowania. Informacje
te winny by¢ umieszezone odrebnie od pozostatych informacji zawartych w ofercie, w osobnej
wewnetrznej kopercie, oznaczonej klauzula o tresci: , DOKUMENT STANOWI TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poZn. zm.)”.

| Oferta do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w  trybie  przelargu

nieograniczonego na. Dostawe sprzetu i aparatury medycznej.
ZP-2200-15/15 " -

Nie otwieraé przed: 41,092,201 godz. 167"

Pryystepujemy do Pakietu nr ...........

11.

IX.

Wycofanie oferty lub jej zmiany:

a) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do zlozonej oferty badz wycofa¢ oferte pod
warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
badz wycofaniu oferty przed uptywem terminu skladania ofert

b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone na takich samych zasadach jak
sktadana oferta — w zamknietej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,zmiana”.

c¢) Koperty oznaczone napisem .zmiana” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktory wprowadzil zmiang i po stwierdzeniu poprawnosei procedury
dokonania zmian zostana dolaczone do oferty.

d) Oferta wycolana zostanie zwrécona Wykonawcy na jego koszt.

Termin zwigzania ofertg

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni, liczac od uptywu terminu skladania ofert.

X.

1.

Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert
Oferty nalezy zlozy¢ w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z 0.0., 41-219 Sosnowiec, ul.
Szpitalna 1, Kancelaria 111 pietro do dnia 4%.9............ 2015r. do godz. 10” .

. Oferta zlozona po terminie zostanic zwrécona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy

Prawo zamdwien publicznych. _

Zamawiajgcy otworzy oferty w_dniu ..%‘.E*.Q.'?)....ZPOISr. o godz. 10 w Dziale Zamowien
Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z 0.0., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1.
Otwarcie ofert jest jawne.

X1. Opis sposobu obliczenia ceny

1.
2.

Wykonawca poda ceng ofertowa na formularzu ofertowym (zatacznik nr 1).

Oferta musi zawieraé ostateczng, sumaryczng ceng obejmujaca wszystkie koszty
z uwzglednieniem wszystkich oplat i podatkow.

Cena oferty powinna by¢ skalkulowana w sposéb jednoznaczny, obejmujacy wartosé oferty,
koszty dostawy do Zamawiajacego, ubezpieczenia na czas transportu, gwarancji,

. Ceny jednostkowe, ceng faczna, podatek VAT nalezy poda¢ do dwéch miejsc po przecinku.

Cena ma by¢ wyrazona w zlotych polskich,
Cena winna by¢ obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu okreslonego
w zalaczniku nr 4 do SIWZ.

7. Wartodci przedmiotu zaméwienia nalezy wyliczy¢ w nastepujacy sposob:

Wartos¢ pozycji netto = ilos¢ x cena jedn. netto,

Wartos¢ pozycji brutto = wartoé¢ netto + podatek VAT,

Wartos¢ ogotem netto = suma wartodei pozycji z kolumny 6,

Wartos¢ ogotem brutto = suma wartosci pozycji z kolumny 8.

Jezeli zostanie zlozona oferta, ktérej wybdr prowadzilby do powstania obowiazku
podatkowego Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug
w zakresie dotyczacym wewnatrz wspdlnotowego nabycia towarow, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug,
ktory miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-

cenowym nalezy podaé¢ w zaokragleniu do pelnych groszy (do dwoch miejse po przecinku)
zgodnie z zasada okre§lona w §5 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 28 listopada
2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektérym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr
212, poz. 1337)- "koficowki ponizej 0,5 grosza pomija sig, a koficowki 0,5 grosza i wyzsze
zaokragla sie do 1 grosza".

XII. Opis Kkryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty wraz

z

podaniem znaczenia tych kryteriéw oraz sposobu oceny ofert

Cena —90%

Sposéb obliczania liczby punktéw badanej oferty w kryterium cena :
Cin— cena najnizsza sposrod badanych ofert, C,— cena badanej oferty

100 — staly wspétezynnik

PC=(Cmin/Cn)x 100 x 90%

Maksymalna ilog¢ punktéw mozliwych do uzyskania w kryterium cena - 90

Gwarancja — 10%
Sposob obliczania liczby punktow badanej oferty w Kryterium gwarancja :

PG=Gb / Gmax x 100 x 10%

gdzie:

Gb — okres gwarancji oferty badanej

Gmax — najdtuzszy okres gwarancji

100 — staly wspdleczynnik

Maksymalna ilo$¢ punktow mozliwych do uzyskania w kryterium gwarancja - 10

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwigksza laczng liczba punktéw za kryterium
cena + gwarancja (PC +~ PG), Punkty bgda obliczane do dwoch miejsc po przecinku

Kazda cze$¢ (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamoéwienia i bedzie rozpatrywana
oddzielnie.

XIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XIV. Pozostale reguly postepowania

1

2

3.

4.

. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego
systemu zakupdw oraz nie zamierza zawrzeé Umowy ramowej.

. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych,

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowieni uzupelniajacych okreslonych w art. 67 ust. 1,

pkt. 7 ustawy Pzp.

Zgodnie z Ksiega Jakosci Zarzadzania Srodowiskowego oraz Zarzadzania Bezpieczenstwem i

Higiena Pracy — pkt. 7.4.2 Zamawiajacy dokona oceny dostawcow/Wykonawcow

XV. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

w sprawie zamo6wienia publicznego

Wzor umowy stanowi zalacznik nr 3.

XVI. Informacje o formalnosciach, jakie powinny by¢ dopelnione po wyborze oferty w celu

1.

zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183,
w terminic nie krétszym niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia (faks lub droga
elektroniczng) o wyborze najkorzystniejszej oferty.
. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji
o wyborze oferty, jezeli:
a) do postepowaniu zostanie ztozona tylko jedna oferta,
b) nie zostanic odrzucona zadna oferta,
¢) nie zostanie wykluczony zaden Wykonawca.

. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiajacy wskaze wybranemu w wyniku niniejszego

postepowania Wykonawcey.
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4. Jezeli wybrana oferta zostata zlozona przez Wykonawcow, o ktorych mowa w art. 23 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy bedzie zadal przed zawarciem umowy w sprawie
ninigjszego zamowienia umowy regulujace] wspotprace tych Wykonawcow,

XVIL. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystlugujgcych wykonawcey w toku
postepowania o udzielenie zamdéwienia
1. W toku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznege Wykonawcey przysluguja Srodki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.
z 2013r. poz. 907 z pbzn. zm.).
2. Informacje ogolne.
a) srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
mial interes w uzyskaniu danego zamoéwienia oraz ponidésl lub moze ponies¢ szkodg
w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp,
b) srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez
organizacjom wpisanym na listg, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,
c) srodkami ochrony prawnej w niniejszym postepowaniu sa:
- przekazanie informacji o nieprawidlowosciach Zamawiajacemu w oparciu o art. 181
ustawy Pzp,
- wniesienie odwotania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,
- skarga do sadu.



Py vL\ q
) Jome

Zalacznik nr 1
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Formularz oferty
Nazwa i adres WyKonawcy: ... RS YRR S A S A SN A Fe R e
STOTZTD AT BUTES T vusvos vvwansa o desvivsins o4 avas 43454 i am o § 9543 5540 3605 5 i SR RS R S0 55 6 733
RETENY doassetasmvompssinapissmises RASRRRN A IR trttsconvmmmmmmrm s
171 (23 £07) LETTOIRE ST U MNP RORRE FARE oo o s sy s S S RS T A
T o i e o e s s e e AT

1. Przystepujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe sprzetu, aparatury medycznej i akcesoriéw do urzqdzen, oferuje
wykonanie przedmiotowego zamdwienia na warunkach okre§lonych w SIWZ:

PAKIET NR 1
Warto§¢ zambwienia Warto§¢ podatku
netto VAT
2. Oéwiadczamy, ze udzielamy......c..cccerveceriernes e nreencennneen. Mi€SigezNEj gwarancji
( nalezy poda¢ minimum 24 m-ce)
PAKIET NR 2
Warto§¢ zambwienia Warto$¢ podatku
netto VAT
2. O$wiadczamy, Ze UdZielamy......cccooeivivriininssiinesseerreesinns miesigeznej gwarancji
( nalezy poda¢ minimum 6 m-cy)
PAKIET NR 3
Warto$¢ zaméwienia Wartos§é podatku Warté%%f?ﬁm_: wienia
netto VAT utto
2. Odwiadczamy, Ze udzielamy.......ccoooeeieceiiiiiiiiicciiiinn miesigcznej gwarancji
( nalezy poda¢ minimum 12 m-cy)
PAKIET NR 4
Warto$¢ zamdwienia Wartosé podatku
netto VAT
2. O$wiadczamy, ze udzielamy.........ccococemiiniviniciiiniesiinnne miesigcznej gwarancji
( nalezy poda¢ minimum 12 m-cy)

3. Warunki platnosci:
Oferujemy platno$¢ w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury.
4. Termin wykonania zamoOwienia:
Przedmiot zamowienia bgdzie realizowany w terminie:
- Pakiet nr 1 — do 35 dni od daty zawarcia umowy,
- Pakiet nr 2 i nr 3 — do 12 miesigcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartosci
umowy w zalezno$ci, ktore zdarzenie nastapi pierwsze,
- Pakiet nr 4 — do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartosci umowy w
zaleznosci, ktére zdarzenie nastapi pierwsze,
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5. Oswiadezam, ze:

a)
b)

c)
d)
c)

Projekt umowy zostal przeze mnie zaakceptowany.

Zobowiazuje si¢ w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na okreslonych
w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jestem zwiazany niniejsza ofertg przez czas wskazany w SIWZ.

Oferowany przedmiot zamdwienia jest zgodny z SIWZ.

Proponowany asortyment posiada dokumenty potwierdzajace dopuszczenie oferowanych
produktéw do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach
medycznych Dz. U. nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010r. z pézn. zm. oraz z innymi
obowiazujacymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

(podpis 1 pieczatka osoby upowazniong)
do reprezentowania firmy )



Zalacznik nr 2
ZP-2200-15/15

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniun
i 0 nie podleganiu wykluczeniu

Przystepujac do przedmiotowego postgpowania
ofwiadczamy, Ze:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych spetniam warunki dotyczace:

1.1 posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci,
1.2 posiadania wiedzy i do$wiadczenia, - odwiadczamy, iz wykonali$my/wykonujemy gtowne
dostawy znalezyta starannoscig w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnodci jest krotszy w tym okresie, w zakresie i
na kwote, co najmnie;:

- w zakresie Pakietu nr 1 — sprzet i aparatura medyczna na kwotg co najmniej 200 000,00 zi,

- w zakresie Pakictu nr 2 — czujniki saturacji na kwote co najmnigj 20 000,00 zt,

- w zakresic Pakietu nr 3 — aparaty ambu na kwote co najmniej 2000.00 zi.

- w zakresie Pakietu nr 4 — drobne narzedzia chirurgiczne — 5 000,00 zl

1.3 dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia,
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.
2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zaméwicnia na podstawie arl. 24 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907),
o$wiadczamy, ze:

nie nalezymy /nalezymy (niepotrzebne skreslic) do grupy kapitalowe;j,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr
50, poz. 331 z pbzn. zm.), o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

* dolgczamy do oferty list¢ podmiotéw nalezacych do tej samej grupy Kapitalowej
(w przypadku przynaleznosci do grupy)

(pndp[s i picczatka osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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zarzadzania $rodowiskowego wg 1SO 14001 dostgpnych na stronie internetowej
www.szpital.sosnowiec.pl

4. W sytuacjach watpliwych i nieokreslonych w powyzszych zasadach §rodowiskowych nalezy

zwracaé sie do Pelnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania.
§8
ZASADY BHP DLA WYKONAWCOW

l. Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wymagan okre$lonych w Systemie Zarzadzania
Bezpieczefistwa i Higieny Pracy wg PN-N 18001:2004, a w szczegdlnosci:

- przestrzega¢ wymagan prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,

- rejestrowaé wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wsrod
swoich pracownikéw pracujgcych na terenie szpitala,

- wyposazy¢ swoich pracownikow w $rodki bezpieczenstwa.

2. Wykonaweca jest zobowiazany:

- organizowaé pracg swoich pracownikéw w sposdb spetniajacy zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- powiadamia¢ swoich pracownikow o mozliwych zagrozeniach zwiazanych wykonywaniem przez
nich prac,

- powiadamia¢ Specjaliste ds. BHP o zaistnialych wypadkach przy pracy.

3. Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzi¢ szkolenie wéréd podleglych pracownikow
wykonujacych ustuge zakresie obowigzujacej w firmie polityki bezpieczenstwa i higieny pracy
i systemu zarzadzania.

4. Wykonawca jest zobowigzany dopusci¢ Specjaliste ds. BHP do kontroli postgpowania na
zgodnos¢ z przyjetymi zasadami BHP.

5. W sytuacjach watpliwych i nieokreslonych w powyizszych zasadach BHP nalezy zwracac sig do
Pelnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania.

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci i beda
dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Umowa zostata sporzadzona w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i | egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatacznik: Formularz asortymentowo cenowy
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a. W razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomogci o powyzszych okolicznosciach.

b. Gdy Wykonawca nie wywiazuje sie ze §wiadczonych dostaw, zgodnie z umowa lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowiazania umowne — odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w trybie natychmiastowym.

3. W takim wypadku Wykonawca moze zgada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czedci umowy.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, badz przez Wykonawce z przyczyn nie dotyczacych Zamawiajacego, Wykonawca

jest zobowiazany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 15% niezrealizowanej czesci

umowy neito.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wartosci

wskazanych wyzej kar umownych na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

6. Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami ninicjszego paragrafu i powigkszone
o kwote zryczaltowanej optaty administracyjnej w wysokodcei 30,00 zt z tytulu poniesionych
przez Zamawiajacego kosztéw powiadomien Wykonawcy, sa platne na podstawie noty
obcigzeniowej, w terminie 7 dni od daty doreczenia noty stronie zobowiazanej. Zamawiajacy
ma prawo potraci¢ kwoty kar umownych z naleznosci wobec Wykonawcy.

7. Wykonawea nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek
prawem przewidzianej formie. W szczegdlnosci wierzytelno$é nie moze byé przedmiotem
zabezpieczenia zobowigzan Wykonawey (np. z tytulu umowy kredytu, pozyczki). Wykonawca
nie moze rowniez zawrze¢ umowy z osoba trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518
Kodeksu cywilnego), umowy porgczenia, przekazu..

8. Za naruszenie zobowiagzania okre§lonego w ust. 7, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 20% wartosci wierzytelnosci objetej czynnogcia prawna, pociggajaca za
sobg skutki wskazane w ust.7.

Ln

§6
SPORY
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ zapisy SIWZ, przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogace wyniknagé przy wykonywaniu niniejsze] umowy, strony zobowiazuja sig
rozstrzygaé polubownie. W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporéw, beda
one rozstrzygane przez sad wiladciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W przypadku podjecia rokowaf w celu wyjasnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona
kierujaca rozstrzygniecie sporu na droge sadowa zobowiazuje si¢ do pisemnego
powiadomienia drugiej strony wraz z doktadnym okresleniem warunkéw, od ktorych
spelnienia uzaleznia odstapienie od wniesienia pozwu.

§7
ZASADY SRODOWISKOWE DLA WYKONAWCOW

8]

1. Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wymagan okres$lonych w systemie zarzadzania
srodowiskowego ISO14001, a w szezegdlnosei:

a) przestrzega¢ wymagan prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

b)zmniejszyé dla otoczenia ucigzliwo$é swojej dzialalnosei zwiazanej z wykonywaniem prac
zleconych przez Szpital a w szezegdInodci:
1.minimalizowa¢ iloé¢ powstajacych odpadow,
2.zabierac z terenu Szpitala wszelkie odpady powstale w czasie §wiadczenia ustug,

2. Wykonawcy nie wolno :

a) wwozi¢ na teren Szpitala jakichkolwiek odpadow,

b) skladowac zadnych substancji mogacych zanieczysci¢ powietrze atmosferyczne, wode, glebe, a
w przypadku gdy substancje te stuza do wykonywania ustug dla firmy szczegoly ich
skladowania i stosowania nalezy uzgodnic¢ z Koordynatorem ds. Technicznych,

c) my¢ pojazdow na terenie szpitala,

d) spala¢ odpadéw na terenie szpitala,

¢) wylewac jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3.Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie ws$réd podleglych pracownikow
wykonujacych usluge w zakresie obowigzujacej w firmie polityki $rodowiskowej i systemu
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2. Warto$¢ brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty
zwigzane z dostarczeniem, roztadunkiem i montazem przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiajacego, zakladany zysk, nalezne podatki, koszt ubezpieczenia obowigzkowego oraz
gwarancji i inne koszty, ktore wystepuja.

§3
SPOSOB PLATNOSCI

1. Naleznoéé za zrealizowana dostawe platna bedzie w zlotych polskich na podstawie prawidlowo
wystawionej faktury VAT.

2. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawione;
faktury w terminie do 2 dni od daty podpisania przez Strony protokohu zdawczo-odbiorczego.

3. Zaplata naleznoéci przez Zamawiajacego nastapi przelewem na rachunek Wykonawcey
wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostawy przedmiotu umowy, potwierdzonej
protokotem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce i
otrzymaniu oryginatu faktury. Date otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na nicj
prezentata Zamawiajacego.

4, Ceny jednostkowe przedmiotu umowy okresla oferta Wykonawcy.

5. Za date zaplaty strony przyjmuja datg obciaZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§4
TERMINY I SPOSOB REALIZACIJI
1. Dostawa wraz z montazem przedmiotu umowy nastapi w terminie do 5 tygodni od daty zawarcia
Umowy.
. Wykonawca zapewnia terminowo$¢ dostawy, a ewentualne przeszkody zaistniale po stronie
Wykonawcy nie moga wptynaé na terminowos$¢ dostawy.

4. Za date i miejsce dostawy uwazac sie bedzie potwierdzony odbior przedmiotu zamowienia przez
osobe upowazniona przez Zamawiajacego (protokol zdawczo-odbiorczy).

5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracownikéw Zamawiajacego w zakresie uzytkowania
oferowanego sprzetu/aparatury w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, jednak nie pdzniej
niz do 2 tygodni od daty dostawy oraz szkolenie z pogwarancyjnej obstugi serwisowej dla
pracownikow Dziatu Aparatury Medycznej w terminie uzgodnionym z Dzialem, jednak nie
pozniej niz do konca okresu gwarancji.

6. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot zamdéwienia jest wolny od wad.

7. Wykonawca zobowiazuje sie:

a) uzupelni¢ braki ilosciowe — jezeli takie zostang stwierdzone przez Zamawiajacego —
w otrzymanym towarze w terminie do 3 dni roboczych,

b) wymieni¢ wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych od
chwili zawiadomienia przez Zamawiajacego na swoj koszt. Jezeli Wykonawca nie zamieni
towaru na wolny od wad we wskazanym wyzej terminie, Zamawiajacy moze wykona¢ swoje
uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

8. Zamawiajacy, bez jakichkolwiek roszczef finansowych ze strony Wykonawcy moze odmowic
przyjecia dostawy, jezeli:

- jakikolwiek element przedmiotu zamoéwienia nie bedzie oryginalnie zapakowany i oznaczony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- opakowanie bgdzie naruszone;

- dostarczony asortyment nie bedzie zgodny z przedmiotem zamowienia.

9. Wymagane warunki gwarancji przedmiotu umowy zawarte zostaly w zalaczniku do umowy.

10. Ze strony Zamawiajacego nadzor na prawidlowa realizacja umowy ltacznie z podpisaniem
protokotu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzajacego dostawe peini:

- Koordynator ds. Aparatury Medycznej, tel. nr 32 41-30-135.

11. Ze strony Wykonawey nadzér na prawidlowa realizacja umowy lacznie z podpisaniem

protokofu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzajacego dostawe petni:

(%]

§5
KARY UMOWNE

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawce, nie uzupemienia przez Wykonawce
brakdéw ilosciowych. powstania zwloki w realizacji zamoéwienia, zgodnie z terminami
okreslonymi w § 4 ust. 1, 5 1 7 niniejszej umowy Zamawiajacy naliczy, a Wykonawca zaplaci
kary umowne w wysokodci 1% wartoscei netto niedostarczonej czgsei przedmiotu zamowienia za
kazdy dzien zwloki. Po 14 dniach przystuguje Zamawiajacemu uprawnienie do rozwiazania
umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcey.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:



Zalacznik nr 3.1
Dotyczy Pakietu nr 1
ZP-2200-15/15

UMOWA NR ............. - wzor

zawarta Wdniu ........oeeeiiieiiiin, pomigdzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.0.

41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Katowicach,
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000476320

posiadajacym NIP: 6443504464, Regon 240837054, bgdacego platnikiem VAT,

wysoko$c kapitatu zaktadowego: 59 347 000,00 zt

reprezentowanym przez Zarzad:

a

firma, = z siedziba W iusssnsiannisnmuanns zarejestrowang w / wpisang do
...................................................... 1512 17

posiadajacg NIP: .....cccccoeiieicncene. 5 REEOIDE covsivsaisissssmumnresssasssnsan 5

reprezentowang przez:

zwang w dalszej czedci umowy ., Wykonawcg”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiajgcego — zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z pdzn. zm.) przetargu
nieograniczonego znak ZP-2200-15/15 zostala zawarta umowa o nastepujacej tredci:

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzetu, aparatury medycznej i akcesoriow do urzadzef
okreslonych tzw. Pakictem nr 1, zwanych w dalszej czesci umowy przedmiotem umowy,
w asortymencie, iloSciach i cenach okre§lonych w zalaczniku do ninigjszej umowy,
sporzadzonym zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni rozladunek, rozpakowanie, montaz i umieszczenie dostarczonego
asortymentu we wskazanych przez Zamawiajacego pomieszczeniach.

3. Przedmiot umowy obejmuje réwniez szkolenie personelu w zakresie uzytkowania oferowanego
sprzetu oraz obstugi serwisowej (dotyczy poz. 1+5,7,9, 10, 14, 15, 16, 20, 22 ) formularza
asortymentowo-cenowego.

. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze przedmiot umowy jest wolny od wad.

. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy sa zgodne z ustawa
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. nr 107 poz. 679 z p6zn. zm.) oraz
z innymi obowiazujacymi przepisami prawnymi w tym zakresie, o ile zaoferowane produkty sa
zakwalifikowane jako wyroby medyczne.

6. Najpozniej wraz z dostawg Wykonawca dostarczy: instrukcjg obstugi w wersji papierowej
kazdego sprzetu/aparatury w jezyku polskim w 2 egzemplarzach oraz dokumentacjg techniczng
obejmujaca: schematy, budowe i zasady funkcjonowania, instrukcj¢ wykonywania konserwacji
i napraw, katalog czgSci zamiennych — w wersji papierowej i elektronicznej w jezyku polskim,
w 1 egzemplarzu (dotyczy pakietu 1: poz. 1+5, 7+16, 19, 20-+22, 24).

h s

7. Najpo6zniej wraz z dostawa Wykonawca dostarczy wypetniony paszport techniczny dla sprzetu i
aparatury medycznej — dane urzadzef/mebli medycznych, informacj¢ o montazu, sprawnosci
sprzetu i terminie nastgpnego przegladu (Dotyczy pakietu 1: poz. 1+5, 7+16, 19, 20-+22, 24)

Nalezy ustali¢ konieczno$¢ zalozenia paszportu i tresci z Aparatura Medyczng w miejscu.
§2
WYNAGRODZENIE
1. Catkowita warto$¢ przedmiotu umowy ustala sie w oparciu o przedstawiony do przetargu
formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na faczna kwote w wysokosci:
Pakiet nr 1
NN 1|\ o ¢ - WER o e zh. brutto:........ooovenee zt
SIOWNIE (DIULIO) viviiiiiiiriiies e vririnsinaesrienesserene ettt se s essesesssressnsrnenessnnsnesnsss Zhe
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Zalgcznik nr 3.2
Dotyczy Pakietu nr 2, 3, 4
ZP-2200-15/15

UMOWANR ....ccoene. - wzor

zawarta w dniu ... pomigdzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.0.

41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Katowicach,
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000476320

posiadajacym NIP: 6443504464, Regon 240837054, bgdacego ptatnikiem VAT,

wysokos¢ kapitatu zakladowego: 59 347 000,00 zt

reprezentowanym przez Zarzad:

zwanym w dalszej czedei umowy . Zamawiajgcym”

a
firma ...ooceveveivreieneirnenes Z 81€dZIb& W oo, ZaTEjEStrowana w / wpisang do
...................................................... POd DT isisiasimimiiiiiimms

posiadajacg NIP: ..., REEON AT ey

reprezentowanag przez.

zwang w dalszej czgsci umowy . Wykonawca”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiajacego — zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z pdézn. zm.) przetargu
nicograniczonego znak ZP-2200-15/15 zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzetu medycznego i akcesoriow do urzadzen okreslonych
Pakietem nr ........... , zwanych w dalszej czeSci umowy przedmiotem umowy, w asortymencie,
ilogciach i cenach okreslonych w zatgczniku do niniejszej umowy, sporzadzonym zgodnic
z oferta Wykonawey.

2. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy sa zgodne z ustawa
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. nr 107 poz. 679 z pdzn. zm.) oraz
z innymi obowiazujacymi przepisami prawnymi w tym zakresie, o ile zaoferowany asortyment
jest zakwalifikowany jako wyréb medyczny.

3. Najpozniej wraz z pierwsza dostawa Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dezynfekeji
sprzetu i akcesoridw w wersji papierowej w jezyku polskim w 2 egzemplarzach.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo realizowania zamowien w ilosciach uzaleznionych od
rzeczywistych potrzeb i posiadanych $rodkéw oraz do ograniczenia zamdwienia w zakresie
rzeczowym i ilosciowym, co nie jest odstapieniem od umowy nawet w czgsci.

§2
WYNAGRODZENIE

I. Calkowita warto$¢ przedmiotu umowy ustala si¢ w oparciu o przedstawiony do przetargu
formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na laczna kwote w wysokosci:
Pakiet nr
A 11511 o PR P 7.1 E11i R NN B0 RO, zl brutto
SEROWILIE - oo s i somssvicsimvonstusionsmbont o s ks dusass (it i zt brutto.

. Wartos¢ brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty
zwigzane z dostarczeniem i roziadunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiajacego,
zaktadany zysk, nalezne podatki, koszt ubezpieczenia obowigzkowego i inne koszty, kiore
Wystepuja.

3. Warto$¢, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 moze ulec zmianie wylacznie w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla
Zamawiajacego.

4. Ceny brutto wynikajace ze zmiany obowigzujacej stawki VAT ulegna zmianie, przy zachowaniu
cen netto podanych w ofercie.
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Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiazku
wprowadzenia ancksem) odpowiednio o kwotg podatku VAT, wynikajaca ze stawki tego
podatku, obowiazujaca w chwili powstania obowiazku podatkowego.
. Strony zastrzegaja prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku koniecznosci zaptaty

Wykonawey ceny wyzszej, powstalej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

§3
SPOSOB PLATNOSCI
. Naleznos¢ za zrealizowana dostawe ptatna bedzie w zlotych polskich na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy).
Zaplata naleznosci przez Zamawiajgcego za dostarczong parti¢ przedmiotu umowy nastapi
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty
otrzymania oryginatu faktury. Datg¢ otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na nigj
prezentata Zamawiajacego.
. Za date zaplaty strony przyjmuja dat¢ obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
§4
TERMINY I SPOSOB REALIZACJI

. Ninigjsza umowa bedzie realizowana w terminie:
- Pakiet nr 2 i nr 3 — do 12 miesigcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartosci

umowy w zaleznosci, ktére zdarzenie nastapi pierwsze,
- Pakiet nr 4 — do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartosci umowy w

zaleznosci, ktére zdarzenie nastapi pierwsze.
Sukcesywne dostawy beda realizowane w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych (od
poniedziatku do piatku) od daty zlozenia zamoéwienia telefonicznego, e-mailem lub faxem.
. Dostawca nie moze odmowié dostawy powolujac sig na jego mala wartosé.
Miejsce dostawy wraz z roztadunkiem — Sosnowiecki Szpital Miejski — Magazyn Dziatu
Zaopatrzenia Sosnowiec ul. Szpitalna 1.
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot zamoéwienia jest wolny od wad.
. Wykonawca zobowigzuje sig:

a) uzupelni¢ braki ilosciowe — jezeli takie zostang stwierdzone przez Zamawiajgcego —
w otrzymanym towarze w terminie do 2 dni roboczych,

b) wymieni¢ wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 2 dni roboczych od
chwili zawiadomienia przez Zamawiajacego na swoj koszt. Jezeli Wykonawca nie zamieni
towaru na wolny od wad we wskazanym wyzej terminie, Zamawiajacy moze wykonac swoje
uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (nabycie zastepcze zgodnie z ust.11),

. Zamawiajacy, bez jakichkolwiek roszezefi finansowych ze strony Wykonawcy moze odmowic
przyjecia dostawy, jezeli:
- jakikolwiek element przedmiotu zamdéwienia nie bedzie oryginalnie zapakowany i oznaczony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- opakowanie bedzie naruszone;

- dostarczony asortyment nie bedzie zgodny z przedmiotem zamowienia.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te
sa korzystne dla Zamawiajacego, a w szczegolnosci dotycza:

a) obnizenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawce,
b) zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tozsamosci

dostarczanego produktu i jego cech jakosciowych opisanych w SIWZ, nie gorszych niz produkt
zaoferowany w ofercie, w szczegolnosci, gdy Wykonawca nie ma mozliwosci dostarczania
produktu wskazanego w formularzu cenowym albo wprowadza produkt ulepszony,

¢) zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjno prawne;j),
d) zmian organizacyjnych Zamawiajacego powodujacych, iz wykonanie zamowienia lub jego

9

1
1

czesci staje si¢ bezprzedmiotowe,

. W wyjatkowych sytuacjach opisanych w pkt. b ust. 8 Wykonawca bedzie zobowigzany
dostarczy¢ asortyment w cenie nie wyzszej niz cena asortymentu oferowanego.
Powyzsze zmiany nie mogg skutkowaé zwigkszeniem wartosci umowy. podwyZszeniem cen
jednostkowych i by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

0. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 9 beda dopuszczone za zgodg Zamawiajacego.

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamdowionego towaru w lerminie okreslonym
wust. 2, 3 i 7 niniejszego paragrafu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
zamOwienia u innego Dostawcy z uwzglednieniem mozliwodei zakupu artykulu
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rownowaznego (tzw. nabycie zastgpcze) bez obowiazku powiadamiania go o takim zakupie,
oraz bez obowiazku nabycia od Wykonawcy asortymentu dostarczoncgo po terminie.
W przypadku dokonania tzw. nabycia zaslgpczego, Wykonawca zobowigzany jest wyrownac
Zamawiajacemu poniesiona szkode, tj. zaptaci¢ Zamawiajacemu kwolg stanowigca roznice
pomigdzy cena towaru, jaka Zamawiajacy zaplacitby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyt
zamoOwiony asortyment w terminie, a ceng towaréw i kosztem dostawy, kidre Zamawiajacy
zobowiazany jest zaplaci¢é w zwigzku z nabyciem zastgpczym, powigkszong o kwotg
zryczattowanej oplaty administracyjnej, w wysokosci 30,00 zt z tytulu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow zwigzanych z realizacja nabycia zastgpczego 1 powiadomien
Wykonawey. Kwota ta bedzie platna na podstawie noty obcigZzeniowej, w terminie 7 dni od
daty doreczenia noty Wykonawcy. Zamawiajacy ma prawo dokona¢ potracenia z naleznosci
wobec Wykonawcy., Zamawiajacy zobowiazany jest udokumentowa¢ Wykonawcy koszt
ponicsiony na zakup towaru.
12. Ze strony Zamawiajacego nadzor nad prawidlowg realizacja umowy pelni:
Pakiet — Kierownik dzialu Zaopatrzenia tel. nr 32/41 30 1261 127
Ze strony Wykonawcy nadzor nad prawidlowa realizacja umowy petni:

§5
KARY UMOWNE

. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawce, nie uzupetnienia przez Wykonawce

brakow ilosciowych, powstania zwloki w realizacji zamdwienia, zgodnie z terminami
okreslonymi w § 4 ust. 2 1 6 niniejszej umowy Zamawiajacy naliczy, a Wykonawca zaplaci kary
umowne w wysokosci 1% wartosci netto niedostarczonej zamowionej czg$ci przedmiotu
umowy za kazdy dzien zwtoki. Po 14 dniach przyshuguje Zamawiajagcemu uprawnienie do
rozwigzania umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przysluguje prawo odstapienia od umowy w nastegpujacych przypadkach:

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.

Gdy Wykonawca nie wywigzuje sig ze $wiadczonych dostaw, zgodnie z umowg lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne — odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w trybie natychmiastowym.

W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czgéci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, badz przez Wykonawce z przyczyn nie dotyczacych Zamawiajacego, Wykonawca
jest zobowigzany do zaplacenia kary umownej w wysokosci 15% niezrealizowanej czgéci
umowy netto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wartosci
wskazanych wyzej kar umownych na zasadach og6lnych kodeksu cywilnego.

Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powigkszone
o kwote zryczattowanej oplaty administracyjnej w wysokosci 30,00 zt z tytulu poniesionych
przez Zamawiajacego kosztdéw powiadomien Wykonawcy, sa platne na podstawie noty
obcigzeniowej, w terminie 7 dni od daty dorgczenia noty stronie zobowigzanej. Zamawiajacy
ma prawo potraci¢ kwoty kar umownych z naleznosci wobec Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek
prawem przewidzianej formie. W szczegélnosci wierzytelnosé nie moze by¢ przedmiotem
zabezpieczenia zobowiazan Wykonawcy (np. z tytulu umowy kredytu, pozyczki). Wykonawca
nie moze réwniez zawrze¢ umowy z osoba trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518
Kodeksu cywilnego), umowy poreczenia, przekazu..

Za naruszenie zobowiazania okres§lonego w ust. 7, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 20% wartosci wierzytelnosci objetej czynnoécig prawna, pociagajaca za
soba skutki wskazane w ust.7.

Wszystkie punkty niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do Pakietow, z ktorych kazdy
jest odrebnym zamowieniem.
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§6
SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ zapisy SIWZ, przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogace wynikna¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiazuja sig
rozstrzygat polubownie. W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporéw, beda
one rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W przypadku podjecia rokowan w celu wyjasnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona
kierujagca rozstrzygniecie sporu na droge sadowag zobowiazuje si¢ do pisemnego
powiadomienia drugiej strony wraz z dokladnym okresleniem warunkéw, od Kktérych
spelnienia uzaleznia odstapienie od wniesienia pozwu.

§7
ZASADY SRODOWISKOWE DLA WYKONAWCOW

1.Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wymagan okre$lonych w systemie zarzadzania

srodowiskowego 1SO14001, a w szczegdlnoscei:

b) przestrzega¢ wymagan prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

c)zmniejszy¢ dla otoczenia ucigzliwo$¢ swojej dzialalnosci zwiazanej z wykonywaniem prac
zleconych przez Szpital a w szczegélnosci:
1.minimalizowac¢ ilos¢ powstajacych odpadow,
2.zabiera¢ z terenu Szpitala wszelkie odpady powstate w czasie $wiadczenia uslug,

2. Wykonawcy nie wolno:

d) wwozi¢ na teren Szpitala jakichkolwiek odpadow,

e) sktadowaé zadnych substancji mogacych zanieczysci¢ powietrze atmosferyczne, wodg, glebg, a
w przypadku gdy substancje te stuza do wykonywania uslug dla firmy szczegoly ich
skladowania i stosowania nalezy uzgodni¢ z Koordynatorem ds. Technicznych,

f) my¢ pojazdéw na terenie szpitala,

g) spala¢ odpadow na terenie szpitala,

h) wylewaé jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3. Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ szkolenie wsréd podleglych pracownikow

wykonujacych ustuge w zakresie obowiazujacej w firmie polityki $rodowiskowej i systemu

zarzadzania érodowiskowego wg ISO 14001 dostepnych na stronie internetowej
www.szpilal.sosnowiec.pl

4. W sytuacjach watpliwych i nieokreslonych w powyzszych zasadach Srodowiskowych nalezy
zwraca¢ sie do Pelnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania.

§8
ZASADY BHP DLA WYKONAWCOW
1. Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wymagan okre§lonych w Systemie Zarzadzania
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczeg6lnosci:
- przestrzega¢ wymagan prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,
- rejestrowa¢ wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnic wypadkowe
wsrod swoich pracownikdw pracujacych na terenie szpitala,
- wyposazy¢ swoich pracownikow w srodki bezpieczenstwa.

. Wykonawca jest zobowigzany:

- organizowaé prace swoich pracownikéw w sposob speniajacy zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- powiadamia¢ swoich pracownikéw o mozliwych zagrozeniach zwiazanych wykonywaniem
przez nich prac,

- powiadamia¢ Specjalist¢ ds. BHP o zaistnialych wypadkach przy pracy.

3. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ szkolenie wsrdd podlegtych pracownikow
wykonujacych ustuge zakresie obowiazujacej w firmie polityki bezpieczefstwa i higieny pracy
i systemu zarzadzania.

4. Wykonawca jest zobowiazany dopusci¢ Specjaliste ds. BHP do kontroli postgpowania na
zgodnoéé z przyjetymi zasadami BHP.

5. W sytuacjach watpliwych i nieokre§lonych w powyzszych zasadach BHP nalezy zwracac si¢ do
Pelnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania.

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy mogg byé dokonywane wylacznie w formie

pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznodci i beda

2



dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ustawy Prawo zamowien publicznych

oraz § 4 niniejszej umowy.

(g

Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY:

Zalacznik: formularz asortymentowo-cenowy

- A X
RGOWY

. x;»-_'--i}i e
W
L ~

Beuia Szarek

WYKONAWCA:

Umowa zostala sporzadzona w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
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Trzonek do skalpela nr 3 Szt. 3
Trzonek do skalpcla nr 4 Szt. 3
Imadto typu Mayo-Hegar 140 mm Szt. 2
17 [Nozyczki typu Metzenbaum 180 mm, proste, O/T Szt. 2
Nozyczki typu Metzenbaum 180 mm, proste, T/T Szt 1
Nozyczki typu Metzenbaum 180 mm, proste, O/O Szt. 1
Rochester-Pean, 140 mm, prosty Szt. 7
Rochester-Pean, 140 mm, zagiety Szt. 3
18 |Narzedzia chirurgiczne dla laryngologii, wielorazowe — zestaw XXXXXXXXX
Pescta anatomiczna typu TROELTSCH (Wilde)
Y Szi. 10
Peseta LUCAE, waska 140 mm Szt. 10
Wziernik do ucha Hartmann, srednica 5,5 mm Szt. 10
Wziernik do ucha Hartmann, srednica 6,5 mm Szt, 10
Wziernik do ucha Politzer, srednica 4,0 mm Szt. 10
Haczyk DAY Szt. Z
Ssak uszny bez wentyla $rednica 3 mm, dlugosé 70 Siit. 5
mm
Ssak uszny bez wentyla , $rednica 2,5 mm, dlugo$é
70 mm Szl. 5
Rurka ssaca z mandrynem i otworem odcinajacym, SyL. 5
9 Fr. dlugosé 170 mm
Wziernik do nosa Hartmann-Halle, Rozmiar 3 Szt. 5
Wziernik do nosa Model Wien, Rozmiar 2 Szt. 5
Kleszezyki Weil Blakesley dlugosé mﬁmsn.w tnace;j Szt 2
3.5mm/ dlugosé roboeza 120 mm, 0 stopni '
K leszezyki nosowe tnace, owalne, 45 stopni do i
gory, dlugosé robocza 130 mm - !
Trzonek nr 3 Szt. 2
Ssak van Eicken, alraumalyczny, zakrzywiony, 3 Szt )
mm
Nozyczki opatrunkowe typ Grazil, 145 mm O/T, St 4
rosle

_/!} Cuo 7
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N ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH 1 INNYCH WARUNKOW REALIZACJI ZAMOWIENIA

i

L.p. | Parametry Warunek Parametr oferowany/poda¢ zakresy lub opisa¢.
Wskaza¢ strong w ofercie na ktérej wymagane
informacje sg potwierdzone (winny by¢ potwierdzone w
katalogach wszystkie informacje warunkow
. wymaganych i proponowanych)
1 Aparat EKG—4szt. w . .
1.1 Oferent/Producent Podac
122 Nazwa i typ Poda¢
1.3 Kraj pochodzenia Podac
1.4 Rok produkceji — 2015, fabrycznic nowy Tak/Podaé
15 Aparat 3.6,12 kanalowy Tak/Podac
1.6 Analiza i interpretacja EKG Tak
Automatyczne wykrywanie poczatkéw i koficéw zatamkow P,
QRS, T
Pomiar czaséw trwania P i QRS
Pomiar interwatow R-R, P-Q, QO-T
Obliczenie HR, Q-T¢
Pomiar amplitud wszystkich zalamkow oraz poziomu odcinka
ST,
Obliczenie osi elektryeznych zalamkow P-QRS-T
1.7 Pomiar HR i wy$wietlanie wynikéw pomiaru na ekranie Tak
1.8 Klawiatura alfanumeryczna Tak
1.9 Detekcja stymulatora serca Tak
1.10 Kolorowy wyswietlacz graficzny minimum 77 Tak/Podac
1.11 Prezentacja czasu rzeczywistego Tak
1.12 Obsluga aparatu poprzez wyswietlacz z panelem dotykowym Tak
oraz wydzielong klawiaturg funkcyjng
1.13 Szerokosé papieru minimum 110 mm Tak/Poda¢
1.14 Pamigé minimum 800 badan Tak/Poda¢
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f, C"‘n.g : JY

2.1 Nazwa i typ Podac
22 Kraj pochodzenia Podac
2.3 Rok produkcji — 2015, fabrycznic nowy Tak/Poda¢
2.4 Mozliwo$¢ zarzadzania danymi medycznymi pacjenta Tak
umozliwiajacy prowadzenie elektronicznej dokumentacji
medycznej, w nawigzaniu do wymogdéw Ustawy o systemie
informacji w ochronie zdrowia. System umozliwia podlaczenic
oferowanych kardiomonitoréw w celu aulomatycznego
zapisywania zmierzonych parametréw zyciowych na karcie
pacjenta. Interfejs uzytkownika systemu w jezyku polskim.
25 Monitor pacjenta, przeznaczony do wszystkich kategorii Tak
wiekowych. Wybor kategorii pacjenta automatycznie wlacza
algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do przedziahu
wiekowego pacjenta
2.6 Monitor przystosowany do pracy ciaglej Tak
2.7 Zasilacz wbudowany w jednostkg¢ glowng monitora. Tak
Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym
wyciagnigciu kabla zasilajacego
2.8 Zasilanie sieciowe Tak
2.9 Akumulator umozliwiajacy monitorowanie — przynajmnicj przcz Tak/Podac
3 godziny. Akumulatory z mozliwoscig wymiany bez udzialu
SErwisu.
2.10 Monitor zamontowany na stabilnym wdzku — stojaku na kétkach Tak
z koszykiem na akcesoria. Mozliwosé blokady kot
2.11 Kolorowy ekran o przekatnej minimum 15%. Wy$wietlanie Tak/Podac
Jjednoczesnie minimum 8 krzywych dynamicznych na ekranie.
212 Mozliwosé podlaczenia zewnetrznego ekranu kopiujacego, Tak
mozliwos¢ podlaczenia do sieci centralnego monitorowania.
213 Monitor wyposazony we wbudowang drukarke, pozwalajgca na Tak/Podaé

drukowanie danych biezacych i archiwalnych, np.
zapamigtanych zdarzen alarmowych, zdarzen arytmii, trendow,
wynikow obliczen kalkulatora lekow. Wydruk na rejestratorze
generowany recznie — przez uzytkownika, lub automatycznie: w
wybranych odstepach czasu.

tn
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2.28

Monitor wyposazony w kalkulator lekow

Tak

2:29

Pomiar EKG, mozliwosé pomiaru z 3 iz 5 elektrod, z
mozliwoscia wyswietlenia jednoczesnie 7 odprowadzen

Tak

2.30

Wyswietlanie przebiegéw EKG i czestosci akeji serca; pomiar
czesto$ci akeji serca w zakresie min. 15 — 350 ud/min

Tak/Poda¢

231

Tor pomiaru EKG wyposazony w uruchamiany na zadanie filtr
chirurgiczny

Tak

2:32

Pomiar odchylenia ST, we wszystkich monitorowanych
odprowadzeniach, w zakresie od -20 do +20 mm, wlaczany na
zadanie

Tak

233

Prezentacja ST w postaci wartosci liczbowych i graficzna, w
postaci odpowiednich zespoléw QRS. Mozliwos¢ recznej
zmiany punktéw pomiarowych ST. Pomiary ST zapisywanc w
pamigci trendow.

Tak

234

Analiza arytmii, wlaczana na Zzadanie, arytmie u pacjentow ze
stymulatorem i bez stymulatora

Tak

2.35

Pomiar oddechu, z elekirod EKG w zakresie 0-150 odd/min.
Wyswietlanie fali oddechowej i czegstosci oddechéw. Mozliwa
zmiana odprowadzenia EKG uzytego do monitorowania
oddechu, bez konieczno$ci zmiany potozenia elektrod.
Ustawianie czasu alarmu bezdechu w zakresic min. 10-40 s z
ustawianicm co 5 s.

Tak/Podac

Pomiar SpO2, w zakresic 0-100% z dokladnoscia co najmniej
+2%. Wyswietlanie krzywej pletyzmograficzne] oraz wartosci
liczbowych saturacji i tgtna. Pomiar tetna z czujnika saturacji w
zakresic minimum 25-300 ud/min z doktadnoseig przynajmniej
do *+2 ud/min.

Tak/Podac

2.37

Pomiar ci$nienia krwi metodg nieinwazyjng. Zakres pomiaru
cisnienia w mankiecie przynajmnicj od 10mmHg dla ci$nienia
rozkurczowego do 270mmHg dla ci$nienia skurczowego.
Mozliwoé¢ uruchomienia pomiaru na zadanie, pomiaréw
automatycznych z ustawianym czasem powtarzania od 1 minuty
do 8 godzin i pomiardéw ciaglych. Wyswietlane wartosci
liczbowe cisnienia skurczowego, rozkurczowego i sredniego.

Tak/Podaé

2.38

Pomiar temperatury w 2 kanalach. Mozliwy pomiar

jednoczesnie dwoch temperatur. Mozliwos¢ jednoczesnej

Tak/Podaé

27
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pompe.
3.12 Mocowanie strzykawki od czola pompy Tak
3.13 Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objetosci 3, Tak/Podac
10, 20, 30/35 i 50/60 ml roznych typdw oraz réznych
producentéw (minimum 4 producentow strzykawek dostgpnych
na rynku polskim)
3.14 Mechanizm blokujacy tlok zapobiegajacy samoczynnemu Tak
oproznianiu strzykawki
3.15 Automatyczna funkgja antybolus po okluzji — zabezpicczenie Tak/Podac
przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmic okluzji,
ograniczenic bolusa < 0,2 ml
3.16 Zakres szybkosci infuzji minimum 0,1 — 1200 ml/godz. Tak/Poda¢
307 Bolus podawany na zadanie bez koniecznosci wstrzymywania Tak/Podad
trwajacej infuzji
3.18 Regulacja szybkosci podazy bolusa min 50 — 1200 ml/h Tak/Poda¢
3.19 Dokladnos¢ mechanizmu pompy +/- 1% Tak/Poda¢
3.20 Funkcja programowania objgtosci do podania (VTBD) 0,1- Tak/Podac
999,9 ml
3.21 Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min — Tak/Podac
96 godzin
3.22 Ciagly pomiar ci$nienia w linii Tak
3.23 Ustawianie poziomu ci$nienia okluzji — minimum 17 poziom6éw Tak/Poda¢
3.24 Funkcja KVO Tak
3.25 Zroznicowana predkosé KVO z mozliwosceia programowania Tak
szybkosci
3.26 Funkcja — przcrwa (standby) w zakresic od 1min do 24 godz. Tak/Podac
3.27 Tryb nocny - sposob wyswietlania parametrow dostosowany do Tak
pracy przy stabym oswietleniu
3.28 Klawiatura symboliczna Tak
3.29 Komunikaty tekstowe w jezyku polskim Tak
3.30 Biblioteka lekdw, min. 100 lekow wraz z protokolami infuzji Tak

(domyslne przeptywy, dawki, predkosci bolusa, stezenia itp.)
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4.15

Wentylacja Minutowa MV w zakresiec minimum: 4-15 1/min

Tak/Podac

4.16

Minimum dwa poziomy stgzenia tlenu w mieszaninie
oddechowej

Tak/Podac

4.17

Zastawka nadcisnienia ograniczajaca ci$nienic w ukladzie
pacjenta

Tak

4.18

Obrazowanic micrzonych parametréw wentylacji, m.in.:
ci$nienia wdechu, inne

Tak/Podac

4.19

Alarmy, minimum:

- niskiego ci$nienia gazéw zasilajacych

- za wysokiego ci$nienia szczytowego wdechu
- za niskiego cignienia wdechu

Tak/Podac

4.20

Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora,
butli z reduktorem i akcesoriow

Tak

4.21

Zastawka PEEP

Tak

4.22

Wyposazenie:

uklad oddechowy dla dorostych: dwa komplety

- torba za zestaw

- butla tlenowa aluminiowa 2L

- reduktor nakrecany na gwint butli tlenowej, posiadajacy
manometr, wyjscie AGA i regulacje przeptywu tlenu w zakresie
min. 0 — 15 I/min., dodatkowo reduktor powinien mie¢
podiaczenie na przewdd tlenowy (kréciec do podiaczenia drenu

z maskg)

Wszystkie elementy kompatybilne, zestaw gotowy do uzycia

Tak/Podac

szt

Oferent/Producent -

Nazwa i lyp
5.3 Kraj pochodzenia Podac
5.4 Rok produkeji — 2015, fabrycznie nowy Tak/Poda¢
5.5 Urzadzenie do monitorowania i defibrylacji Tak
5.6 Ekran kolorowy typu TFT o przekatnej minimum 7°° Tak/Podac
8.7 Mozliwos¢ wyswietlania na ekranie minimum 3 krzywych Tak/Podac

dynamicznych.
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5.27 Archiwizacja danych: minimum 72 godzinne trendy, 24 godz. Tak/Poda¢
ciagly zapis EKG

5.28 Eksport danych np. za pomoca pamigei typu Pendrive lub inny Tak/Podac
spos6b

5.29 Ladowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemnosci w czasie do Tak/Poda¢
3 godzin

5.30 Urzadzenie wyposazone w uniwersalne fyzki defibrylacyjne dla Tak
dorostych i dzieci

531 Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamigci z mozliwoscia Tak
wymiany bez uzycia dodatkowych narzedzi

532 Czas pracy na bateriach dla urzadzenia minimum 150 minut Tak/Poda¢
monitorowania

5.32 Zasilanie i fadowanie akumulatoréw bezposrednio z sieci Tak

5.34 Mozliwo$¢ wykonania minimum 200 defibrylacji z energig 200J Tak/Poda¢
na w pelni naladowanych akumulatorach

5.35 Programowanie automatycznic codziennie wykonywanego tcstu Tak
bez wlaczenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach
i podlaczeniu do sieci elektrycznej (pelny test)

5.36 Uchwyt na rameg tozka Tak

Masa defibrylatora z akumulatorem i fyzkami max. 6 kg

"~ Podaé

6.1 Nazwa i lyp Podaé
6.2 Kraj pochodzenia Podac
6.3 Rok produkcji — 2015, fabrycznie nowy Tak/Podaé
6.4 Rama wozka wykonana z metalu, wszystkie powicrzchnie i Tak

powtoki w tym blat ABS pokryte antybakteryjnymi jonami

srebra tzw. powlokg antybakteryjna zapobiegajaca rozwojowi

bakterii i grzybow. Powierzchnie trwale i odporne na zmywanie

i dzialanie srodkéw dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalu.
6.5 Wozek mobilny posiadajacy 4 chromowane kolka o $rednicy Tak/Podad

100 mm, minimum dwa z nich z blokada
6.6 Wyposazenie: Tak/Podaé

- 5 szuflad
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W komplecie: tubus z obturatorem, uchwyt, pompka z koficowka
typu luer, zakrywka zamykajaca z okicnkiem obserwacyjnym,
kleszczyki zbierajace.

z blokada kol, typ wozka umozliwiajacy postawienie

7.6 Rcktoskop diagnostyczny o $rednicy minimum 20 mm, dtugosci Tak/Podac
roboczej minimum 300 mm.
W komplecie: tubus z izolowana koficowka, obturator, uchwyt,
pompka z konicowka typu luer, zakrywka zamykajaca z
okienkiem obserwacyjnym, kleszczyki zbierajace.
79 Zakrywka obserwacyjna z kanalem do instrumentow, minimum Tak/Podac
2 sz1
7.8 Zakrywka uniwcersalna Tak
7.9 Nasadka operacyjna z lupg - prze$wit 6mm Tak
7.10 Kleszcze chwytajace do delikatnych struktur, HF, o dlugosci Tak
roboczej 430 mm
7.11 Kleszcze biopsyjne, HF, o dlugosci roboczej 430 mm Tak
7.12 Rurka do ssania i koagulacji, HF, o dtugosci roboczej minimum Tak/Podad
450 mm i §rednicy Smm.
7.13 Zrédho $wiatla — ledowe, zywotnos$¢ zarowki minimum 30 000 Tak/Poda¢
godzin. Funkcja stand-by przy odlaczeniu $wiattowodu. Komplet
niezbgdnych kabli do podlaczenia-.
7.14 Swiatlowéd do oferowanej optyki i zrodta $wiatta o dhugosei Tak/Podac
minimum 2,3 m i $rednicy 3,5 mm
7.15 Wozek medyczny wyposazony w uchwyt na §wiattowod, Tak/Podad

oferowanego zestawu. Minimum dwie polki.

L

Lyzki laryngoskopowe swiattowodowe typu Macintosh: rozmiar
2 (90-95mm), rozmiar 3 (108-110 mm), rozmiar 4 (133-135
mm)

Oferent/Producent Podac

Nazwa i typ Poda¢
83 Kraj pochodzenia Podac
8.4 Rok produkeji — 2015, fabrycznic nowy Tak/Podaé
8.5 Zestaw obejmuje rekojes¢ i trzy tyzki. Tak/Poda¢
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10.1 Oferent/Producent Podac
10.2 Nazwa i lyp Podac
10.3 Kraj pochodzenia Podac
10.4 Rok produkcji — 2015, fabrycznie nowy Tak/Podaé
10.5 Zasilanie sieciowe Tak
10.6 Ssak przeznaczony do odsysania wydzieliny z drog Tak
oddechowych, drenazu ran i innych dziataf wymagajacych
wysokicgo ssania i wysokiej prozni
10.7 Urzadzenie przenosne Tak
10.8 Mozliwos$¢ zastosowania u dzieci i dorostych Tak
10.9 Plynna regulacja ssania ciaglego Tak
10.10 | Prézniowa pompa tlokowa - bezobstugowa, bezolejowa nie Tak
wymagajaca konserwacji
10.11 | Regulator podeisnienia (regulacja w zakresie max.0-80kPa) Tak/Podac
10.12 | Przeplyw max. 20 /min Tak/Podaé
10.13 | Przystosowany do pracy ciagglej 24 godziny Tak/Podac
10.14 | Proste wyjmowanie i operowanie przewodem ssacym Tak
10.15 | Wbudowany. oryginalny, metalowy uchwyt na przewod ssacy Tak
pozwalajacy na zwinigcie i ochrong przewodu w trakcie
przenoszenia
10.16 | Uchwyt do przenoszenia Tak
10,17 | Wozek do przewozenia ssaka na pieciu kolach, plastikowy Tak
pojemnik na dreny
10.18 Stabilna podstawa, trwata obudowa, latwa do czyszczenia Tak
10.19 | Zbiornik wielorazowy z tworzywa sztucznego o pojemnosci Tak/Podac
minimum 2 litry, minimum 2 szt. Podaé parametry sterylizacji.
10.20 | Mozliwo§¢ stosowania wkladow jednorazowych Tak
10.21 | Ssak wyposazony w filtr antybakteryjny. Tak
15 szt. filtrow (po jednym na kazdy ssak + zapas)
10.22 | Waga maksymalna 4 kg Tak/Podac

37
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14.1

resuscytatora w autoklawie, poda¢ parametry sterylizacji
ympa bezcieniowa, — 3 su.

12.7 Poziom hatasu 55dBa (+/- 2 dBa) Tak/Podac
12.8 Cisnienie pracy do 1,3 bar (+/- 0,2 bar) Tak/Podaé
129 Wskaznik cisnienia Tak
12.10 | Maksymalny przeplyw 16 I/min (+/- 2 [/min) Tak/Podaé
12.11 | Nebulizacja 0,6 ml/min. (+/- 0,1 ml/min.) Tak/Poda¢
12.12 | Wielkos$¢ czastek 2,75 um (+/- 0,5 um) Tak/Podac
12.13 | Wozek na kotkach, z mozliwoscia blokady kotek Tak
12.14 | Maski dla doroslych minimum 5 szt. Tak
12.15 | Kompletne zestawy wielorazowc minimum 3 szL. Tak
rat ambu — 10 szt. T - LR |
13.1 Ommao..:Qw_.ca:caE | Podag v
13.2 Nazwa i typ Podac
13.3 Kraj pochodzenia Podac
13.4 Rok produkeji — 2015, fabrycznic nowy Tak/Podaé
13.5 Resuscytator do wentylacji pacjentdw dorostych Tak
13.6 Prosta konstrukcja zaworu pacjenta ulatwiajaca demontaz w Tak
cclu czyszczenia i sterylizacji
13.7 Zawor cisnieniowy 60 cmH20 Tak
13.8 Objetos¢ worka w zakresie 1500 - 1700 mL Tak/Podac
13.9 Maska silikonowa, przezroczysta, roz. 5 z sztywny kolnierzem Tak
dobrze przylegajaca do twarzy
13.10 | Mozliwos¢ rotacji o 360° maski i zaworu pacjenta pozwalajaca Tak
wentylowaé pacjenta w dogodnej dla uzytkownika pozycji
13.11 | Zaczep do powicszenia aparatu Tak
13.12 | Mozliwo$¢ sterylizacji wszystkich (z rezerwuarem) elementow Tak/Podaé

Oferent/Producent

14.2

Nazwa i typ

Podac
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15.4 Rok produkcji — 2015, fabrycznie nowy Tak/Podac

15.5 Pulsoksymetr przenosny z wiclorazowym czujnikiem saturacji Tak
dla dorostych (typu klips na palec)

15.6 Zakres pulsu minimim: 30-250 uderzefi na minute Tak/Podac

15.7 Uchwyt do mocowania pulsoksymetru w pozycji wertykalnej i Tak
horyzontalnej .

15.8 Ekran monitora minimum 3x12 [cm] Tak/Poda¢

15.9 Regulacja kontrastu wyswietlacza Tak

15.10 | Prezentacja krzywej plelyzmograficznej na ekranie Tak

15.11 | Stale wyswietlanie wartosci pulsu i saturacji Tak

15.12 | Granicc alarméw stale widoczne na ckranie Tak

15.13 | Pomiar saturacji u dorostych i dzieci Tak

15.14 | Mozliwos$¢ ustawienia granicznej wartosci pulsu i saturacji dla Tak
kazdej grupy wiekowej.

15.15 | Mozliwos¢ wyboru zaprogramowanych ustawiefi granic Tak
alarmowych dla dorostych i dzieci

15.16 | Dzwickowa sygnalizacja t¢tna Tak

15.17 | Histogram z minimum 72 godzin z mozliwoscia wydruku na Tak
drukarce

15.18 | Przegladanie biczaco gromadzonych danych w postaci trendow Tak
na ekranie urzadzenia

15.19 | Menu pulsoksymetru w j. polskim Tak

15.20 | Automatyczny test i diagnostyka aparatu po jego wlaczeniu Tak

15.21 | Mozliwos¢ przesylania danych do komputera PC Tak

15.22 | Mozliwosé stosowania czujnikow jedno- i wielorazowych Tak

15.23 | Alarmy wizualne i dzwigkowe Tak

15.24 | Mozliwo$é: wyciszanie dzwigku alarmu, ustawienia glo$nosci Tak
alarmu

15.25 | Alarm odlgczonego czujnika Tak

15.26 | Alarm stanu rozladowania baterii Tak
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16.20 | Swiatlo zimne o temperaturze barwowej 6500 ° Kelvina +/- 500 Tak/Poda¢
° Kelvina
16.21 | Zywotnos¢ diody minimum 15 000 godzin Tak/Poda¢
16.22 | Plynna regulacja wielkosci pola oswictlenia w odlegtosci 40 cm Tak/Poda¢
w zakresie: $rednica pola od 40 mm do 200 mm (+/- 10 mm dla
kazdej wartosci granicznej)
16.23 | Natgzenie swiatta w odleglosei 40 em 10 000 lux, w odleglosci Tak/Podaé
20 c¢cm 23 000 lux (+/- 500 lux dla kazdej wartosci granicznej)
16.24 | Zasilanie akumulatorowe z pojemnikicm umieszczonym na Tak
opasce. Zintegrowanie gniazdo tadowarki w pojemniku
akumulatora (brak koniecznosci wyjmowania akumulatorow w
celu tadowania)
16.25 | Praca na akumulatorze minimum 90 minut Tak/Podac
16.26 | Zapasowy komplet akumulatoréw dla kazdej lampy z Tak
pojemnikicm na akumulatory — w celu zapewnienia ciaglosei
pracy.
16.27 | Waga lampy z akumulatorami maksymalnie 300 g Tak/Podac
17 | Narzgdzia chirurg la ch i e - zestaw . M - e EERE
17.1 Rok produkcji — 2015, fabrycznic nowe Tak/Podaé
172 Peseta anatomiczna 180 mm, prosta, waska — 10 szt. Tak
17.3 Peseta chirurgiczna 180 mm, prosta, Tak
1 x2—5szt.
17.4 Peseta chirurgiczna 180 mm, prosta, Tak
2x3—5szt.
17.5 Trzonck do skalpcla nr 3 — 3 szt. Tak
17.6 Trzonek do skalpela nr 4 — 3 szt. Tak
179 Imadlo typu Mayo-Hegar 140 mm — 2 szt. Tak
17.8 Nozyczki typu Metzenbaum 180 mm, proste, O/T — 2 szt. Tak
179 Nozyczki typu Metzenbaum 180 mm, prostc, T/T — 1 szt. Tak
17.10 | Nozyczki typu Metzenbaum 180 mm, proste, O/O —1 szt. Tak
17.11 Rochester-Pean, 140 mm, prosty — 7 szt. Tak
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19.1 Oferent/Producent Podac
19.2 Nazwa i typ ) Podac
19.3 Kraj pochodzenia Podac
19.4 Rok produkcji — 2015, fabrycznie nowy Tak/Poda¢
19.5 Optyka laryngologiczna, HD, 0 stopni kompatybilna z Tak
systemem Richard WOLF - 4 szt.
19.6 Optyka laryngologiczna, HD, 30 stopni kompatybilna z Tak
systemem Richard WOLF - 1 szt.
Parametry dla optyk () stopni i 30 stopni opisano w punktach 19.7 — 19.14
19.7 Uniwersalny okular Tak
19.8 Kat patrzenia 0 stopni Tak
19.9 Optyka szerokokatna Tak
19.10 | System soczewek waleczkowych Tak
19.11 | Srednica4 mm Tak
19.12 | Dluges¢ 175 180 mm Tak/Podac
19.13 | Minimalny kat pola widzenia 101 stopni Tak/Podac
19.14 | Optyka autoklawowalna w temperaturze 134 stopnie Celsjusza
20 cjer razie kregostu
20.1 Oferent/Produccnt Poda¢
20.2 Nazwa i typ Poda¢
20.3 Kraj pochodzenia Podac
20.4 Rok produkcji — 2015, fabrycznie nowe Tak/Podaé
20.5 Noszc zbierakowe/podbierakowe Tak
20.6 Lopaty wykonane z tworzywa o wysokiej odpornosci z Tak
mozliwoscia dezynfekcji przy uzyciu ogolnie stosowanych
srodkéw szpitalnych
20.7 Produkt przeswietlany dla promieni RTG Tak
20.8 Calkowite obcigzenie minimum 155 kg Tak/Podad
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22.5 Urzadzenie stacjonarne, wyposazone w 4 gumowe nozki, Tak
przeznaczone do pracy ciagle;.
226 Obudowa i konstrukcja trwata, odporna na dzialanie srodkow Tak
dezynlekeyjnych stosowanych w szpitalu
227 Podgrzewacz jednokomorowy, zamykany od gory przeZroczystg Tak
pokrywa.
22.8 Panel kontrolny z przyciskami, wyswietlacz LED Tak
229 Wyswietlacz pokazujacy temperature rzeczywisty i wybrang Tak
22.10 | Elektroniczne i mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak/Podaé
sposab
zabezpieczen
22.11 | Pojemno$é komory: 35 litrow +/-5 litrow Tak/Podaé
22.12 | Dopuszczalne obcigzenie komory: 25 kg i wigcej Tak/Podaé
22.13 | Zasilanie sicciowe Tak
22.14 | Zewngtrzne wymiary urzadzenia: Tak/Podac
350 x 400 x 600 mm (szerokos¢ x wysokos¢ x glgbokosé) +/- 50
mm dla kazdej wartosci granicznej
22.15 | Zakres temperatury, ustawiany przez uzytkownika, minimum 25 Tak/Podac
?-42° C 4/- 1°C, zmieniamy co 1 °C
22.16 | Alarmy, minimum: Tak/Podac
- niedomknigtej pokrywy
- niskiej i wysokiej temperatury
- przegrzania
22.17

Tryb czuwania (stand by)

sy i A i e

Oferent/Producent

231 Podac
23.2 Nazwa i typ Podac
233 Kraj pochodzenia Podac
23.4 Rok produkgji — 2015, fabrycznie nowy Tak/Poda¢
235 Zakres pomiaru ci$nienia od 0 — 300 mm Hg Tak
23.6 Cisnieniomicrz obstugiwany manualnie Tak
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WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI (dla poz. 1+5, 7, 10, 14, 15, 22)

1 Ponizsze warunki gwarancji dotycza asortymentu z | Dlugosc¢ okresu gwarancji zgodnie z okreslong w
poz. 15,7, 10, 14, 15, 22 formularzu oferty
1.1 | Gwarancja liczona od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez
Zamawiajacego
1.2 | Wymiana przedmiolu zamdéwienia na nowy stwicerdzenia uszkodzenia zamowienia w trakcie
w przypadku: odbioru
wystgpienia max 5 awarii przedmiotu w ciagu
pierwszych 12 miesigey eksploatacji
1.3 | Wymiana elementu/ podzespolu na nowy braku mozliwodci naprawy clementu/podzespotu
w przypadku: dwukroinej naprawy tcgo samego
clementu/podzespotu
1.4 | Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu Tak jak ofcrowany w formularzu ofertowym, liczony
Zzamowicnia na nowy od momentu wymiany przedmiotu na nowy
1.6 | Sposab zgloszenia awarii przedmiotu zamowienia Zamawiajacy zglasza awarig telefonicznie do
scrwisu wskazanego przez Wykonawceg — osoba
kontaktowa (punkt 1.18) potwierdzajac zgloszenie
fax/e-mail
1.7 | Czas reakcji na zgloszenie awarii = przyjazd serwisanta | max 2 dni robocze od momentu zgloszenia. Data i Poda¢
do Zamawiajacego godzina wyslania zgloszenia fax/e-mail do osoby
kontaktowej/serwisanta wskazanego w punkcie 1.18
1.8 | Migjsce wykonywania naprawy w pierwszej kolejnosci u Zamawiajacego, jezeli nie
jest to mozliwe w serwisie autoryzowanym
Wykonawcy
1.9 | Termin zakonczenia naprawy wykonywanej w siedzibie | max 96h (w dni robocze) od momentu zgloszenia Poda¢
Zamawiajacego
1.10 | Termin zakonczenia naprawy wykonywanej w serwisie | max 14 dni od momentu zgloszenia Poda¢
autoryzowanym Wykonawcy
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w przypadku szkolenia u Wykonawcy koszly transportu
po stronie Wykonawcy, dwa terminy szkolen do
ustalenia z Zamawiajgeym (2 x 2 osoby).

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI DLA PAKIETU nr 1 dla poz. 6, 8,9, 11+13, 16+21, 23, 24

10.

11.

12.

Data:

Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamowienia:

Dlugosé okresu gwarancji zgodnie z okreslong w formularzu oferty

Odpowiedzialnosé¢ z tytulu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamoéwienia nie wynikajace z winy Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia roznic w zapisach pomigdzy karta gwarancyjna, a zapisami dotyczacymi gwarancji, przedlozonymi w ofercie, jako obowigzujace
uznaje si¢ zapisy znajdujace si¢ w ofercie przedstawionej do postgpowania przetargowego.

Serwis gwarancyjny bedzie wykonywany nieodplatnie przez Wykonawcg.

Miejsce wykonywania naprawy: w pierwszej kolejnosci u Zamawiajacego, jezeli nie jest to mozliwe w scrwisic autoryzowanym Wykonawcy. Koszty
transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

Zamawiajacy zglasza Wykonawcy stwierdzenie wady telefonicznie, potwierdzajac zgltoszenie faxem. Wykonawca poda kontakt umozliwiajgcy zgloszenie
AWATIL s it

Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie moze przekroczyé 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej bedzie diuzszy niz 5 dni robocze Wykonawca zobowiazuje sig dostarczy¢ na swdj koszt Zamawiajacemu
urzadzenie zastepcze o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych w celu zachowania ciaglosci wykonywanych $wiadczen i biezacej eksploatacji
przez Zamawiajacego.

Wymiana sprzetu na nowy nastapi w przypadku wystapienia 3 napraw przedmiotu zamdéwienia, powodujacych wylaczenie go z eksploatacji kazdorazowo na
okres nie dhuzszy niz 7 dni.

W przypadku wymiany przedmiotu zaméwienia na nowy, okres gwarancji (tak jak olerowany w ofercie) liczony od momentu wymiany przedmiotu zaméwicnia
na nowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego o terminie usunigcia wady oraz dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

(podpis i picczatka imienna osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcey)
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saturacji do monitorow parametrow zyciowych Infinity
Delta XL LNCS dla dorostych do kabla zbiorczego
Multimed

Czujnik saturacji dla dorostych wpinany do
pulsoksymetru f. Charmcare CX100, z przewodem
polaczeniowym (kablem przediuzajacym) di. catkowita
2,5m (+/- 0,5 m)

10

Czujnik saturacji dla dorostych do kardiomonitora
PMS8000 f. Mindray (modut Nellcor) wraz z przewodem
polaczeniowym di. catkowita 3,75 m (+/- 0,5 m)

11

Czujnik saturacji Nellcor dla doroslych wraz z kablem
przedtuzajacym do pulsoksymetru C30/CX130 f.
Charmcare di. calkowita 2.5 m (+/- 0,5 m)

12

Czujnik SpO2 klips na palec dla dorostych kompatybilny
z kardiomonitorem MP5 f. Philips Diugos¢ kabla 2,5 m
(+/- 0,5 m) Oznaczenie dotychczas uZywanego czujnika:
Philips M1196A lub produkt rownowazny

Czujnik saturacji z przedtuzaczem do pulsoksymetru
Oxipac 2500 f. Drager, dlugos¢ catkowita kabla 3,75 m
(+/- 0,5 m)

14

Czujnik saturacji SpO2 z kablem przedluzajacym do
defibrylatora LIFEPAK 20 Masimo Set, oznaczenie
Masimo LNCS dlugoéé kabla 2,5 m (+/- 0,5 m)

15

Czujnik saturacji z kablem przedluzajacym do
defibrylatora Metrax XD 100, diugos¢ kabla 2,5 m (+/-
0,5 m)

16

Czujnik saturacji wraz z kablem polaczeniowym do
defibrylatora BeneHeart D3 catkowita dlugos¢ 2,5 m (+/-
0,5 m) wykonanie Masimo LNCS

17

Czujnik saturacji SpO2 klips na palcc kompatybilny z
kardiomonitorem Philips HeartStart XL dt.2,5 m (+/- 0,5

Lh

|95}
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Czujnik saturacji z przedtuzaczem dla noworodkow typ
Neclor D-YS wpinany do kardiomonitora FX2000P
firmy Emtel di. 3,75 m (+/- 0,5 m)

tad

Czujnik saturacji dla noworodkéw wpinany do
pulsoksymetru Charmeare typ CX100 dt 2,5m (+/- 0,5 m)

Czujnik saturacji typ Y wpinany do kardiomonitora
Dinamap firmy GE Medical di 2.5 m (+/- 0,5 m)

OGOLEM WARTOSC XXX XXXXXXX

Wykonawca zobowigzany jest wypehié kolumny 4-+9.
W kolumnie nr 9 nalezy podaé wszystkie trzy wymagane elementy (Wytworca, nazwa handlowa i kod lub nr katalogowy).
Podane dane musza pozwalac na identyfikacje przedmiotu zamdwienia, kod Iub nr katalogowy musza by¢ zgodne z podanymi w katalogu, deklaracji zgodnosci i CE.

Okreslenie typu jakiego uzyl Zamawiajgcy podajac numery katalogowe i producenta oznacza, ze Wykonawca powinien zaoferowac asortyment o poréwnywalnym
standardzie i porownywalnych parametrach jakosciowych wskazanych w formularzu. Nie oznacza to w Zadnym wypadku, ze Zamawiajqcy zqda asortymentu
wskazanego tam typu, czy wskazanego tam producenta, w zwiqzku z czym Zamawiajqcy dopuszeza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych o parametrach nie
gorszyeh niz wskazane i kompatybilnveh z opisanymi urzqdzeniami.

Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamdéwienia:

1.
2.

Data:

Dhugos¢ okresu gwarancji zgodnie z okreslona w formularzu oferty

Odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji obejmuje wszelkic wady przedmiotu zamowienia nie wynikajgce z winy Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia roznic w zapisach pomiedzy karta gwarancyjna, a zapisami dotyczacymi gwarancji, przedlozonymi w ofercie, jako obowiazujace
uznaje si¢ zapisy znajdujace sie w ofercie przedstawionej do postgpowania przetargowego.

Serwis gwarancyjny bedzie wykonywany nieodplatnie przez Wykonawce.

Koszty transportu do i z serwisu w okresic gwarancji pokrywa Wykonawca.

Zamawiajacy zglasza Wykonawcy stwierdzenie wady telefonicznie, potwierdzajac zgloszenie faxem. Wykonawca poda kontakt umozliwiajacy zgloszenie
AWATTlcvveererrernese e rersecsmesnenre e seenesneesne e e e aesnes

Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nic moze przekroczy¢ 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego.

W przypadku wymiany przedmiotu zamdéwienia na nowy, okres gwarancji (tak jak oferowany w ofercie) liczony od momentu wymiany przedmiotu zamowienia
na nowy.

Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia Zamawiajacego o terminie usunigcia wady oraz dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

(podpis i pieczatka imienna osoby upowazniongj
do reprezentowania Wykonawcy)

55



eyrumoy1£zn e[p fbupo3op m viualed jemorluom eoklejesmzod
el ejuafoed niomez 1 pfsew ,(9¢ O 10e)01 ISOMIJZOIN 97
JEPOd /el (OTH W2 (O - §°T) d9dd 10MeZ €T
AMOYPOIOMOU = () IRIUZOI
el *815AZ001Z2ZId ‘Woajeruetl WY Z BAMOUOYI[IS BYSE ¥z
oepod/ el TW OSE BIOIRIADSNSAI BYIOM D5012(qO RUJBIIASYRIA
ePO4d/EL Jw OS§ 0joyo Nydapm 95033[qo rURWASYEN €T
nsyae| Adkleioimez
a1u AMOUOYI[IS JOIJBJADSNSSY "JUIAIZPPo AuotusiuAm JAq 9Zow
yel JUSWIO[d APZEY — dUZOBJZOI BIOJBIAISNSAI AJUSWIA[D JIYISAZS M e
el Amou aruzakiqe] ‘¢z oynpoid oy (ol |
aepod eruazpoyood [ery ¥1
2BpPO4 Amo3o[eiey 1u n[ poy[ o |
oepod d£) 1 emzeN o |
2BpOd 1UA2NPOIJNIUAIIID T
el MOYPO.IOMOU B[P AMOZEIO[IIM (10)B)Adsnsal) nquue Jeaedy
uozpsaimiod Bs (any)sdzsa) abeuriojur
JuesemiAM (2101 BU IIIIJO M IU0IIS IBZESA\
-sesido gqnj Asa.njez yepod/Luemoaajo jdwere HOUNIBAA Anpuwereg | dq

HOANZODINHOHL MOULINVHEVd HOANVOVINAM HINHIMVISHAZ

S 1Z8 MOYpoIOMOU B[P nquIe 1eIedy/| 1
8 1
opniq
BIUIIMOW BZ
EEUELI
Lol 9
nquie esedy ¢ YN LADIVA

AMONII-OMOLNINALIOSY ZUVINNHOA

ST/ST-0077-dZ
€7 AN MINZOVIVZ

—
N
3
)

~



pozycji
2.7 Wielorazowy rezerwuar na kazdy resuscytator, min. 2 szt. Tak/Podaé
2.8 Mozliwosé sterylizacji wszystkich (z rezerwuarem) elementow | Tak/Podaé
resuscytatora w autoklawie, poda¢ parametry sterylizacji i ilos¢
cykli sterylizacji
2.10 | Instrukcja obstugi i sterylizacji w jezyku polskim — 2 szt. Tak

Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zaméwienia:

Dilugosé okresu gwarancji zgodnie z okreslong w formularzu oferty
Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zaméwienia nie wynikajace z winy Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia réznic w zapisach pomiedzy karta gwarancyjng, a zapisami dotyczacymi gwarancji, przedlozonymi w ofercie, jako obowiazujace

1.
2
3.

9.

uznaje si¢ zapisy znajdujace si¢ w ofercie przedstawionej do postgpowania przetargowego.

Serwis gwarancyjny bedzie wykonywany nieodptatnie przez Wykonawce.
Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.
Zamawiajacy zglasza Wykonawcy stwierdzenie wady telefonicznie, potwierdzajac zgloszenic faxem. Wykonawca poda kontakt umozliwiajacy zgloszenie
awarii........... e o s e A
Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie moze przekroczy¢ 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego.
W przypadku wymiany przedmiotu zaméwienia na nowy, okres gwarancji (tak jak oferowany w ofercie) liczony od momentu wymiany przedmiotu zamowienia
na nowy.
Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia Zamawiajacego o terminie usunigcia wady oraz dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Data:

(podpis i picczatka imicnna osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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rene) |

18 miotek stalowy typu BERGMANN, cigzar 240- - 5
260g, di. 235mm )
19 | kleszczyki typu GEMINIL. stalowe, di. 180mm szt 2
OGOLEM WARTOSC XXXX XXXXXX

Narzedzia wykonane ze stali nierdzewnej, do sterylizacji parg wodng w 134 'C

W kolumnic nr 9 nalezy poda¢ wszystkie trzy wymagane elementy (Wytworca, nazwa handlowa 1 kod lub nr katalogowy).

Podane dane musza pozwala¢ na identyfikacje przedmiotu zaméwienia, kod lub nr katalogowy musza by¢ zgodne z podanymi w katalogu, deklaracji zgodnosci i CE.
Okreslenie typu jakiego uzyl Zamawiajqey podajge numery katalogowe i producenta oznacza, ze Wykonawca powinien zaoferowac asortymeni o poréwnywalnym
standardzie i porownywalnych parametrach jakosciowych wskazanych w formularzu. Nie oznacza to w zadnym wypadku, ze Zamawiajqcy zqda asortymentu
wskazanego tam typu, czy wskazanego tam producenta, w zwiqzku z czym Zamawiajqcy dopuszeza mozliwosé skladania ofert rownowaznych o parameltrach nie
gorszych niz wskazany.

Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamowienia:

1.

2
3.

o v s

Data:

Dhugosé okresu gwarancji zgodnie z okreslong w formularzu oferty

Odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamowicenia nie wynikajace z winy Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia réznic w zapisach pomigdzy karta gwarancyjna, a zapisami dotyczacymi gwarancji, przediozonymi w ofercie, jako obowiazujace
uznaje si¢ zapisy znajdujace si¢ w ofercie przedstawionej do postgpowania przetargowego.

Serwis gwarancyjny bgdzie wykonywany nieodplatnie przez Wykonawcg.

Koszty transportu do 1 z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

Zamawiajacy zglasza Wykonawcy stwierdzenie wady telefonicznie, potwierdzajac zgtoszenie faxem. Wykonawca poda kontakt umozliwiajacy zgloszenie
awarii....... OUORR T .

Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie moze przekroczy¢ 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego.

W przypadku wymiany przedmiotu zaméwicnia na nowy, okres gwarancji (tak jak ofcrowany w ofercie) liczony od momentu wymiany przedmiotu zamoéwicnia
na nowy.

Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia Zamawiajacego o terminie usunigcia wady oraz dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

{podpis i pieczatka imicnna osoby upowazniongj
do reprezentowania Wykonawcy)
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