Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadéw Opieki Zdrowotnej

“SZPITAL MIEJSKI” w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 28.05.2009r.
Wyjasnienia Zamawiajacego nr 1

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nicograniczonego na dostawe sprzetu i aparatury medyczne w celu zwigkszenia bezpieczenstwa
mieszkancow — sprzet ratujacy zycie, znak sprawy: ZP/36/2009

Pytanie nr 1
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy o zakresie energii do

200 J. Aktualnie w defibrylacji dwufazowej dazy si¢ do obnizenia maksymalnych energii
odpowiedzialnych za uszkodzenia serca i jak wykazaly liczne badania nie zawsze zwieszajacych
skutecznos¢ zabiegu.

Wiekszo$¢ nowoczesnych defibrylatorow dwufazowych posiada maksymalne wartosci energii na
poziomie 200 J lub nizsze i zapewniaja one osiagnigcie celu defibrylacji na podobnym
poziomie w poréwnaniu do aparatow posiadajacych wyzsza maksymalna wartos$¢ energii. Wymog
ustanowiony przez Zamawiajacego - dwufazowa fala wyladowania w zakresie energii co najmniej
360 J nie znajduje uzasadnienia w oparciu o Wytyczne Postgpowania Resuscytacyjnego 2005-
Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) i zaakceptowane przez Polska Rade Resuscytacji, gdzie
zarbwno w przypadku zastosowania impulsu jednofazowego jak i impulsu dwufazowego
wartoscia najwyzsza jest 360 J, przy czym tylko w przypadku defibrylacji wykonywanej przy
zastosowaniu impulsu jednofazowego jest wyrazny wymog stosowania zakresu energii zarOwno w
fazie poczatkowej jak i kolejnych — na poziomie 360 J.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiajacy oczekuje by defibrylator posiadal umieszczony na stale, na ekranie monitora

znak/symbol graficzny, ktory umozliwia ocen¢ aktualnego stanu naladowania akumulatora?
Defibrylator posiadajacy wskaznik poziomu natadowania akumulatora w postaci symbolu graficznego
na ekranie daje bezpieczenistwo stosowania zarowno dla personelu medycznego jak i potencjalnego
pacjenta. Jest to rozwigzanie stosowane przez wszystkich czotowych producentow defibrylatorow
(Nihon Kohden, Medtronic- Lifepak, Corpulus, Schiller, Philips, Osatu, Welch Allyn, Inmed, Zoll
(droSsza wersja) , nadto jest to standardowe rozwigzanie stosowane rowniez w przypadku innych
producentéw aparatury medycznej poczynajac od urzadzen najprostszych takich jak pulsoksymetry,
EKG, a koficzac na aparatach do znieczulen, kardiomonitorach, respiratorach. Personel medyczny
majac mozliwo$¢ statej kontroli wzrokowej w sposob jednoznaczny moze okresli¢ aktualny stan
natadowania akumulatora.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania defibrylator dwufazowy z mozliwoscia prowadzenia

kardiowersji oraz stymulacji zewnetrznej w zakresie 30-180 impulséw/min z regulacja natgzenia
pradu od 0 do 150 mA, wykorzystujacego nowoczesng niskopragdowa technologi¢ stymulacji
impulsem prostokatnym o szerokosci 40ms ? Zakres natezenia pradu nie ma najmniejszego wptywu na
jako$¢ urzadzenia a stanowi jedynie informacj¢ producenta co do zakresu pradu koniecznego do
uzyskania pelnej skutecznosci stymulacji.

Odpowiedz:
Tak. W zalaczeniu Formularz asortymentowo-cenowy — Zatgcznik nr 4.3, ze zmianami w pkt 2.13.

Tel. (032) 296-41-50, fax: (032) 263-57-18 Regon: 240837054 NIP: 644-33-73-832
1

(o



Oy Wy

Pytanie nr 4
Czy Zamawiajacy oczekuje by zaproponowany defibrylator umozliwiat w kazdej chwili w

zaleznoéci od zaistnialej sytuacji, natychmiastowa analiz¢ zapisu EKG poprzez zastosowanie
opcji zatrzymania krzywej EKG w czasie rzeczywistym na ekranie defibrylatora. Jest to
rozwiazanie o tyle istotne, iz Zamawiajacy oprocz rozwigzaf standardowych tj. pamigci
wewnetrznej lub zewnetrznej pozwalajacej na przesledzenie

zarejestrowanych danych poprzez wydruk zapisu EKG i analiz¢  tegoz wydruku, ma
mozliwos¢ bezposredniej oceny klinicznej stanu pacjenta w danej chwili a co za tym idzie ma
mozliwo$¢ podjecia szybkiej reakcji w stanie zagrozenia zycia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5
Czy Zmawiajacy oczekuje by zaproponowany akumulator umozliwial wykonanie co najmniej 95

roztadowan z energia maksymalng a czas jego tadowania nie przekraczat 3,5 godziny ? Czas
ladowania akumulatora jest o tyle istotny, iz wplywa bezposrednio na czas reakcji personelu
medycznego, a mozliwosé wykonania jak najwigkszej liczby roztadowan z jednego tadowania
akumulatora ogranicza koniecznos$¢ jego ciagltego dotadowywania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiajacy dopusci, defibrylator, ktéry posiada zakres energii 2-200J. Defibrylacja dwufazowa

energiami wigkszymi od 200J jest obecnie stosowana coraz rzadziej. Czolowi producenci
defibrylatorow juz od kilku lat wykorzystuja defibrylacje niskoenergetyczna (energia maksymalna <
200J) gwarantujaca petna skuteczno$¢ a jednoczesnie zmniejszajaca ryzyko powikian (oparzenia,
uszkodzenia migs$nia sercowego).

Zgodnie z aktualnymi migdzynarodowymi wytycznymi ERC (Europejska Rada Resuscytacji), AHA
(Amerykanskie Towarzystwo Kardiologiczne) i PRC (Polska Rada Resuscytacji) nie ma dowodow na
wieksza skuteczno$¢ defibrylacji energiami powyzej 200J. Nowoczesne defibrylatory dwufazowe
wysokiej klasy wyposazone sa w funkcj¢ kompensacji impedancji pacjenta zapewniajaca najwyzsza
skuteczno$é nawet w przypadku pacjentow otytych, o duzej impedancji klatki piersiowej. Dzigki
takim rozwiazaniom nie ma koniecznosci stosowania energii powyzej 200J, co zostato potwierdzone
badaniami.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7
W zwiazku z ogloszonym przetargiem na ssaki chcialem zapytaé, czy moze by¢ przekroczony jeden

parametr specyfikacji tj. poziom hatasu 0 9 dB ?.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8
Czy dopuscicie Panstwo defibrylator dwufazowy wyposazony w najnowoczesniejsza dostgpng na

rynku technologie defibrylacji dwufazowej o zakresie energii defibrylacji 1-200J? Oferowany
defibrylator w zakresie energii 1-200] zapewnia pelng skutecznos¢ defibrylacji. Tego typu
nowoczesne rozwiazania stosuje kilku czolowych producentow defibrylatorow m.in. Philips, Schiller,
Zoll. Wedhug aktualnych wytycznych migdzynarodowych i polskich ERC i PRR, ktére uwzgledniaja
rozne technologie stosowane przez producentéw, dla defibrylatorow dwufazowych dopuszczalny jest
maksymalny poziom energii o warto$ci mieszczacej si¢ w przedziale 150J-3601J.

Specyfikacja w obecnej postaci (wymagany zakres 5-360J) preferuje rozwigzania przestarzate,
powodujace u pacjentéw szereg efektow ubocznych a uniemozliwia zlozenie oferty na sprzet
sprawdzony, najwyzszej jakosci czofowych producentéw aparatury medycznej.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 9
Czy dopuscicie Panstwo defibrylator wyposazony w nowoczesng technologi¢ stymulacji NTP o

zakresie natezenia pradu 0-140 mA zapewniajaca pelng skutecznos¢ w tym zakresie?

Kazdy producent stosuje inny zakres nat¢zenia pradu stymulacji, odpowiedni do wykorzystywanej
przez defibrylator technologii. O skutecznosci stymulacji przezskérnej decyduje kilka roznych
czynnikéw, nie tylko natezenie pradu — na podstawie jedynie tego parametru nie mozna wnioskowac o
przewadze jednej technologii nad druga. Proponowana przez nas technologia Zoll NTP jest najlepiej
przebadang klinicznie metoda stymulacji przezskornej (16 niezaleznych badan klinicznych — lista
dostepna na zyczenie Zamawiajacego).

Odpowiedz:
Tak. W zalaczeniu Formularz asortymentowo-cenowy — Zalacznik nr 4.3, ze zmianami w pkt 2.13.

Pytanie nr 10
Czy oferowany defibrylator powinien by¢ zabezpieczony przed zalaniem woda (klasa min. IPX4 wg

IEC529)?

Informacja taka jest niezbedna do prawidtowego sporzadzenia oferty. Z naszej praktyki wynika, ze jest
to istotna cecha urzadzenia wplywajaca na bezpieczenstwo i czas uzytkowania. Zabezpieczenia tego
typu dostepne sa w ofercie czolowych producentéw takich jak Philips, Medtronic, Zoll.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11
Czy oferowany defibrylator powinien mie¢ mozliwo$¢ doposazenia w przysztosci o inne moduty

pomiarowe takie jak SpO2, NIBP, 12 odprowadzeniowe EKG?
Informacja taka jest niezbedna do prawidlowego sporzadzenia oferty. Wigkszos¢ urzadzen wysokiej
klasy roznych producentéw posiada taka mozliwos¢.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12
Czy oferowany defibrylator powinien mie¢ mozliwos¢ szybkiej i bezpiecznej obstugi przez 1 osobe

poprzez przyciski wyboru energii, ladowania, defibrylacji i wydruku umieszczone na tyzkach
defibrylacyjnych?

Informacja taka jest niezbedna do prawidlowego sporzadzenia oferty. Wigkszos¢ urzadzen wysokiej
klasy réznych producentéw posiada taka mozliwos¢.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13
Czy Zamawiajacy dopusci do oceny defibrylator, ktory posiada zakres energii defibrylacji od 2 do

270J?

Uzasadnienie: Nasz defibrylator w petni zaspokaja potrzeby uzytkownika majac do dyspozycji energie
od 2 do 270J dostepnej na kilkunastu poziomach. Wynika z to z zastosowania najnowoczesniejszej
technologii ksztaltu fali defibrylacyjnej — Star®, dzieki ktorej zarowno ilos¢ dostarczanej energii do
miesnia sercowego moze by¢ mniejsza, jak i ryzyko powtornej fibrylacji jest mniejsze. Narzucanie
takiego wymogu stanowi w naszej ocenie czyn nieuczciwej konkurencji, uniemozliwiajac naszej
firmie ztozenia oferty z nowoczesnym aparatem wyprodukowanym przez renomowang firm¢ znang na
catym $wiecie

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14
Czy Zamawiajacy dopusci do oceny defibrylator o natezeniu pradu stymulacji w zakresie 0-140 mA?

Uzasadnienie: Poszerzenie w dot proponowanego przez Zamawiajacego zakresu pozwala na wigkszy
wybér dostepnych matych natg¢zen. Brak dostgpnosci natezenia powyzej 140 mA nie wptywa na
warto$é uzytkowa defibrylatora, gdyz w zdecydowanej wigkszosci przypadkoéw wykorzystuje si¢
prady o nizszych wartosciach niz 140 mA.

Odpowiedz:
Tak. W zalgczeniu Formularz asortymentowo-cenowy — Zatacznik nr 4.3, ze zmianami w pkt 2.13.
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Pytanie nr 15
(Pytanie dotyczy pakietu nr 3 — defibrylatory)

Czy Zamawiajacy dopusci nieznaczne wydtuzenie terminu dostawy o 7-10 dni?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia termin dostawy przedmiotu zamowienia dla wszystkich pakietow na 28 dni
od daty zawarcia umowy. W zalaczeniu poprawiony Formularz oferty - zalacznik nr 1 oraz wzor
Umowy — zafacznik nr 3.

Pytanie nr 16
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang §6 wzoru umowy, w taki sposob, by zamiast zapisu:

,,Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng:

- z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca — w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §2 pkt.1,

- z tytuhu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, niezaleznych od Zamawiajacego — w
wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §2 pkt.1,

- za zwloke w terminie wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §2 pkt.1, za kazdy dzief zwloki,

- z zwloke¢ w usunieciu wad lub brakéw stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 1,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §2 pkt.1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad.”

powstat zapis:

., Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng:

- z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §2 pkt.1,

- z tytutu odstapienia od umowy przez Wykonawcg z przyczyn, niezaleznych od Zamawiajacego — w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §2 pkt.1,

- za zwloke w terminie wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §2 pkt.1, za kazdy dzien zwloki,

- z zwloke w usunieciu wad lub brakéw stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §2 pkt.1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu defibrylator z dwufazowa fala pulsacyjna o zakresie
dostarczanej energii od 2 do 200 J, ktory dzigki zastosowaniu specjalnej impulsowej fali
defibrylacyjnej umozliwia uzyskanie skutecznej defibrylacji przy znacznie obnizonych poziomach
energii i ponadto minimalizuje szkodliwe skutki uboczne defibrylacji? W przypadku fali pulsacyjnej
energia wynoszaca 200 J jest rownowazna energii 360 J stosowanej w tradycyjnych defibrylatorach.
Stosowanie energii defibrylacji nie przekraczajacej 200 J jest zgodne z aktualnymi wytycznymi
miedzynarodowymi (ERC), zaakceptowanymi przez Polska Rad¢ Resuscytacji.

Odpowiedz:
Zamawiajagcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal zaoferowania defibrylatora, dla ktérego dolny zakres dostgpnych
energii defibrylacji obejmuje warto§¢ 2 J? Niski dolny prég dostgpnych energii defibrylacji na
poziomie 2 J ma szczegdlne znaczenie w czasie defibrylacji noworodkow i niemowlat, kiedy
minimalny poziom 5 J moze okaza¢ si¢ zbyt wysoki.

Pytanie dotyczace pkt. 2.13 opisu:

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 19

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy defibrylator, w ktorym regulacja pradu
impulséw stymulacji obejmuje zakres od 0 do 150 mA? Wartosci pradu do 150 mA sa w praktyce
catkowicie wystarczajace do zapewnienia skutecznej stymulacji zewnetrzne;.

Odpowiedz:
Tak. W zalaczeniu Formularz asortymentowo-cenowy — Zalacznik nr 4.3, ze zmianami w pkt 2.13.

Ponadto zmienia si¢ zapis w zalgczniku nr 1 — Formularz oferty, w czg$ci oswiadczenia z:
,4.Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamdwienia s3 zgodne z ustawg o Prawo
farmaceutyczne z dnia 6 wrzeénia 2001r. (Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271) oraz z innymi
obowigzujacymi przepisami prawymi w tym zakresie.”

na:

.4 Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zaméwienia sa zgodne z ustawa z dnia 20.04.2004r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004r., Nr 93 poz. 896) oraz z innymi obowigzujacymi
przepisami prawymi w tym zakresie.”.

W zwiazku z powyzszym, dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamo6wien publicznych,
zmienia si¢ termin skfadania ofert z dnia 02.06.2009r. do godz. 10.00 na dzien 05.06.2009r. do godz.
10.00 i termin otwarcia ofert z dnia 02.06.2009r. godz. 10.30 na dziefi 05.06.2009r. do godz. 10.30.
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Zbigniew Swoboda

W zalgczeniu

- Formularz oferty (poprawiony) — Zatacznik nr 1,

- Formularz warunkéw gwarancji i serwisu (poprawiony) — Zatacznik nr 5,

- Wz6r umowy — Zatacznik nr 3,

- Formularz asortymentowo-cenowy — Zatacznik nr 4.3, ze zmianami w pkt 2.13.
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Z.P/36/2009
Zalacznik nr 1

(pieczeg¢ firmowa )
Formularz oferty (poprawiony)

Nazwa i adies WHKODEWE? cvseussormssosmsussssamsssssssrssongonnenaserain s ssmsons iassniss

1. Przystepujac do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe sprzetu i aparatury medycznej w celu zwigkszenia
bezpieczenstwa mieszkancéw — sprzet ratujacy zycie. oferuj¢ wykonanie przedmiotowe;j
dostawy na warunkach okreslonych w SIWZ w czg$ci dotyczacej pakietu:

Pakiet nr 1 — Monitor parametréw zyciowych - 2 szt.

ZA GBIR DB .+« swsmon s+ s wwmeies + » pwmumes s v wwwwworsions o wpuaoiass 555 oK% zt

podatek VAT .. - NSRS . |

Cena ofertowa z podatklem VAT SOUTTRPRPRPRY .

(stownie:
......................................................................................................... zh)
zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym wg zalacznika nr 4.1

Pakiet nr 2 — Monitor parametrow zyciowych - 6 szt.

ZA CONE DB, o vs s evwnmmes s vvvmovansnsomarmsans sssoassissssmesmanses zt

podatek VAT .. N, .

Cena ofertowa z podatklem VAT S SURRPPPPPMSY ..

(stownie:
......................................................................................................... zh)
zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym wg zalgcznika nr 4.2

Pakiet nr 3 — Defibrylator - 4 szt.

o L1101 ST YR Rere v ———— . 7t

podatek VAT . ISRSRRRRRPPRRY . |

Cena ofertowa z podatklem VAT SRR

(stownie:
......................................................................................................... zh)

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym wg zatacznika nr 4.3

Pakiet nr 4 Ssak elektryczny - 18 szt.

y #4013 1158 1 L 1 (0 SRS 7k

poditek VAT ., .....vomersermommimssssssssizssssssnsssnslh




Cena ofertowa z podatkiem VAT .................................zt
(stownie:

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym wg zatgcznika nr 4.4

2. Warunki platnosci:

Akceptujemy termin platnosci do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
przedmiotu zamowienia wraz z prawidtowo wystawionym oryginatem faktury.

3. Termin wykonania zaméwienia:
Dostawa przedmiotu zamowienia w terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy.

4. OKkres gwarancji - zgodnie z wypelnionym Zalacznikiem nr 5 do SIWZ.

Oferujemy okres gwarancji:

S sm s i nass miesigce (min. 24 miesigce) liczac od dnia uruchomienia sprzgtu i podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego,

5. Oswiadczam(-y), Ze nastepujgca cze¢$¢ zamdowienia :
................................................................................................. bedzie powierzona
podwykonawcom.

Niniejszym o$wiadczam(-y), ze:

1. Zapoznalem (zapoznatlam, zapoznaliSmy si¢) z SIWZ i postawionymi w niej
wymaganiami i nie wnosz¢ (wnosimy) do niej zastrzezen oraz, ze uzyskalem (uzyskatam,
uzyskali$my) informacje konieczne do przygotowania oferty.

2. Projekt umowy zostal przeze mnie (nas) zaakceptowany. Przedmiot umowy jest zgodny z
przedmiotem zamdwienia. Zobowiazuj¢ si¢ (zobowigzujemy) w przypadku wyboru mojej
(naszej) oferty do zawarcia umowy na okreslonych w niej warunkach, miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. Jestem (jeste$Smy) zwigzany (-i) niniejsza oferta przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez
okres 30 dni, liczac od terminu skladania ofert.

4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamowienia sg zgodne z ustawa z dnia
20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004r., Nr 93 poz. 896) oraz z innymi
obowigzujacymi przepisami prawymi w tym zakresie.

5. *Posiadamy niezbedng wiedz¢ 1 doswiadczenie oraz dysponujemy potencjalem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia.

6. *Przedstawiamy pisemne zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia potencjatu
technicznego 1 0s6b zdolnych do wykonania zamo6wienia.

* niepotrzebne skresli¢ ( pkt. 5, 6)

Podpis i Pieczg¢ osoby/osob wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do wystgpowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen woli

W jego imieniu




7P/36/2009
Zalgcznik nr 3

UMOWA nr.......ooeee... WZOR
zawarta W dnIU ... ..coveesess s ssimssssses
pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zespolem Zakladéw Opieki Zdrowotnej ,,Szpital Miejski” w
Sosnowcu

41 —219 Sosnowiec

ul. Szpitalna 1

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Katowicach, Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000298176,

posiadajacym:

NIP: 644 337 38 32,

Regon: 240837054, bedacego platnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala — Zbigniewa Swobod¢
zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

RS 14 11 R ——— 7z S1edZiba W ooy s zarejestrowana W
Kapitat zakladowy: .......cccoeeiiininnnn.
posiadajacg NIP: .......ccccovivieiineninnne REZON TIE «esssvssresmessessrosss

reprezentowang przez:

Zwang w dalszej czg$ci umowy ,,Wykonawcg”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiajacego — zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z pozn. zm.) przetargu
nieograniczonego znak sprawy ZP/36/2009 zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest zakup wraz dostawa sprze¢tu i aparatury medycznej w celu
zwiekszenia bezpieczenstwa mieszkancéw — sprzet ratujacy Zycie. Pakiet nr .... (nazwa
pakietu) ..cceecceccecnncncass , zwanego w dalszej cze$ci przedmiotu umowy urzadzeniem, o
parametrach technicznych i uzytkowych szczegbtowo okreslonych w Zataczniku nr 1 do umowy,
sporzadzonym zgodnie z oferta Wykonawcy.

§2
WYNAGRODZENIE
1. Calkowita wartos¢ przedmiotu umowy ustala si¢ w oparciu o przedstawiony do przetargu
nieograniczonego formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na kwote w

wysokosci :
Pakiet nr 1:

........................................ ztnetto + ..ooovvevonnoo.. zZt VAT €O StanOwi ........ccccueeeeee.een....zt brutto
(STOWINIE: 1. vee ettt e e 00/100 zt)
Pakiet nr 2:

........................................ zZnetto + .vvvveenneo. zZt VAT cO StanOWi .......coeeeeeeeen..n .zt brutto
(SOOI .o s s ssmmimsmiminss § s swmnamanss s vewammemmne » soaemmnn i § 6 EAFFHISS IS EERETUSEES 4 ¥ EARAGINAS 00/100 zt)

2. Wartoé¢ brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty
zwigzane z dostarczeniem urzadzenia do siedziby Zamawiajacego, uruchomieniem,
przeszkoleniem uzytkownikow urzadzenia, zakladany zysk, nalezne podatki, koszt ubezpieczenia
obowigzkowego, opakowania i inne koszty jesli wystepuja.

§3
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SPOSOB PLATNOSCI

1. Naleznos$¢ za zrealizowang dostawe platna bedzie w zlotych polskich na podstawie prawidtowo
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wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiajagcemu wraz z
urzadzeniem oraz podpisanym przez obie strony protokotem zdawczo-odbiorczym.

Zaplata za przedmiot umowy nastapi po dokonaniu czynnosci, o ktorych mowa w § 4 umowy, po
podpisaniu protokotu zdawczo — odbiorczego w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionego oryginatu faktury.

. Za dat¢ zaplaty strony przyjmuja dat¢ obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Upowaznia si¢ Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.

§4
TERMINY I SPOSOB REALIZACJI

. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ urzadzenie okreslone w § 1 w terminie do 28 dni od daty

zawarcia umowy. Miejsce dostawy: SP ZZOZ ,Szpital Miejski” w Sosnowcu, 41-219
Sosnowiec, ul. Zegadtowicza 3 (zgodnie z wyborem Zamawiajacego).

. Wraz z urzadzeniem Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:

- instrukcje obstugi w jezyku polskim,

- karty gwarancyjne.
Brak wymienionych powyzej dokumentéw spowoduje, ze Zamawiajacy nie podpisze protokotu
zdawczo-odbiorczego, nie przyjmie dostawy oraz dokona jej zwrotu na koszt Wykonawcy.

. Termin dostawy urzadzenia winien by¢ uprzednio uzgodniony telefonicznie z Zamawiajacym

(z osobami sprawujacymi nadzor nad prawidlowa realizacja umowy).

Dostawa, montaz i uruchomienie urzadzenia nastgpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ za urzadzenie spoczywa na Wykonawcy do czasu zakonczenia jego
prawidtowego zamontowania, uruchomienia i sprawdzenia dziafania.

Wykonawca dostarczy urzadzenie we wskazane przez Zamawiajacego miejsce, w terminie
okreslonym w pkt 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze dostarczone urzadzenie jest fabrycznie nowe (rok produkeji 2009),
kompletne i gotowe do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji, gwarantuje
bezpieczenstwo pacjentow oraz personelu medycznego, a takze zapewniaja wymagany poziom
$wiadczonych ustug medycznych.

. Ze strony Zamawiajacego nadzor nad prawidlowa realizacja umowy peini:

§5
GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu petnej bezptatnej gwarancji na okres:

......... miesigce liczac od dnia uruchomienia sprzgtu i podpisania protokotu zdawczo-dbiorczego,
Wykonawca ustala, ze w okresie gwarancji, w przypadku wystapienia jakichkolwiek awarii i

usterek w urzadzeniu, osobami reprezentujacymi Wykonawce odpowiedzialnymi za prawidtowa
reakcje na zgloszenie awarii sa:

a) W ZaKIeSI€ ...oovvieiiieiieiiieiieee e P (<] R
tel. kom................
b) W ZaKresie .....cccoeeeviveiiiiiiiiieiieeen o R 1<) FORR
tel. kom..............

Warunki gwarancji oraz serwisu okresla Formularz warunkow gwarancji i serwisu — w
Zalacznik nr 2 do umowy.

W przypadku wystapienia roznic w zapisach pomig¢dzy karta gwarancyjna, a  zapisami
dotyczacymi gwarancji i serwisu, przedlozonymi w ofercie, jako obowigzujace uznaje si¢ zapisy
znajdujace si¢ w ofercie przedstawionej do postgpowania przetargowego.

§6
KARY UMOWNE
Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokosciach
okreslonych umowa.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:



W

- z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 2
pkt.1,

- z tytulu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, niezaleznych od Zamawiajacego
- w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 2 pkt.1,

- za zwloke w terminie wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 2 pkt.1, za kazdy dziefn zwloki,

- za zwloke w usunieciu wad lub brakéw stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosei 1,5 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 2 pkt.1, za kazdy dzief zwloki, liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

. Kary umowne, dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwlok¢ w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy sg platne na
podstawie noty obciazeniowej, w terminie 7 dni od daty dorgczenia noty stronie zobowiazane;.

. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowigzku wynikajacego z niniejszej
umowy przekracza wysokos¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar
umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

(U'S)

o

§7
SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowga stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogace wynikna¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiazujg si¢ rozstrzygac
polubownie. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporéw, bedg one rozstrzygane
przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W przypadku podjecia rokowan w celu wyjasnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona
kierujaca rozstrzygnigcie sporu na drogg sadowa zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia
drugiej strony wraz z dokladnym okresleniem warunkéw, od ktorych spetnienia uzaleznia
odstgpienie od wniesienia pozwu.

W

§8
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej] umowy na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem
przewidzianej formie. W szczeg6Inosci wierzytelnos¢ nie moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia
zobowigzan Wykonawcy (np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki). Wykonawca nie moze rowniez
zawrze¢ umowy z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu
cywilnego).

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci i beda dopuszczalne
w granicach unormowania artykutu 144 powotanej ustawy Prawo zamoéwien publicznych

. W przypadku wystapienia trudnoéci z interpretacja postanowien niniejszej umowy Zamawiajacy |
Wykonawca beda si¢ positkowaé postanowieniami SIWZ.

4. Umowa zostala sporzadzona w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla

Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

—_—

W

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zaltacznik nr 1 — Formularz asortymentowo — cenowy,
Zatacznik nr 2 - Formularz warunkéw gwarancji i serwisu.
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ZP/36/2009 Zatacznik 4.3 - Formularz asortymentowo - cenowy

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamowienia: Defibrylator - 4 szt.

LP Parametry Wymagane Warunek Opisa¢
1 Defibrylator Podaé
/model typ/

1.1 Producent Podaé

1.2 | Kraj pochodzenia Podac¢

1.3 | Rok produkcji 2009 Tak

2.1 Defibrylacja dwufazowa Tak

2.2 Mozliwo$¢ wykonania kardiowersji Tak

2.3 | Zasilanie akumulatorowo sieciowe Tak

2.4 Samoczynne tadowanie akumulatora Tak
podczas pracy z zasileniem sieciowym

2.5 | Waga defibrylatora gotowego do pracy, Tak
max. 10 kg

2.6 | Zakres wyboru energii w J min. 5-360 J Tak, podaé

2.7 Czas fadowania do 200 J max 8 sek Tak

2.8 | Defibrylacja reczna/pétautomatyczna Tak

2.9 Defibrylacja dorostych i dzieci Tak

2.10 | Defibrylacja synchroniczna/asynchronicza Tak

2.11 | Dostepne poziomy energii defibrylacji Tak, podac
zewnetrznej

2.12 | Stymulacja przezskoérna Tak

2.13 | Regulacja pradu stymulacji w zakresie min. | Tak, podac
30 — 140 mA

2.14 | Czestotliwo$¢ imp/minute 40-160 Tak, podaé¢

2.15 | Monitorowanie EKG min. 3 Tak, podaé
odprowadzeniowe

3.1 Komunikacja z uzytkownikiem w jezyku Tak
polskim

3.2 Przekatna monitora min. 5 cali Tak

3.3 Papier rejestracyjny Tak

3.4 | Zel kontaktowy Tak

Szczegotowe warunki dotyczace gwarancji okresla zalgeznik nr 5

W kolumnie ,,Oferowane parametry” nalezy wpisa¢ ,,TAK”, brak wypetnienia lub wpisanie ,, NIE"
spowoduje odrzucenie oferty jako niespelniajqcej wymaganych warunkéw. W miejscach oznaczonych
napisem ,,podac” nalezy wpisa¢ wartos¢ oferowanego parametru.

Oswiadczam, ze oferowany przedmiot zamowienia spelnia wszystkie ww. warunki.

Oswiadczam, ze oferowane, powyzej wyspecyfikowane, urzadzenie jest fabrycznie nowe,
kompletne i po zainstalowaniu bedzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez zadnych
dodatkowych zakupow inwestycyjnych.
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Oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy w cenie:

wartos¢ Podatek VAT wartos¢ Kod, model /
I przedmiot ilo§¢ netto od wartosci z kol. brutto producent/
P zamowienia szt. 4 kol. 4+6 kraj
%o zi
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Defibrylator 4
RAZEM XXXXX XXXXXXXXXXXX
Wartos¢ zamowienia netto: .............c.ccoeveeeeenes zt.
Wartos¢ zamowienia brutto: ................cceeeennn. zt.
o U0 )i 1 Lo OSSR U UONSEPOURRRN zt.

(miejsce i data)

Podpis i Piecze¢ osoby/osdb wskazanych w dokumencie

uprawnionej/uprawnionych do wystgpowania w obrocie prawnym

reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen woli
w jego imieniu
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ZP/36/2009

Zatacznik nr 5 - Formularz warunkéw gwarancji i serwisu (dotyczy wszystkich pakietow)

LP Wyszczegolnienie warunkow Gwarancji Warunki wymagane Oferowane
i Serwisu
1 Okres petnej gwarancji Min 24 miesigce Poda¢
1.1 Gwarancja liczona od Dnia protokolarnego odbioru przedmiotu | Tak
przez Zamawiajgcego
1.2 Wymiana przedmiotu zamowienia na nowy | Stwierdzenia uszkodzenia zamowieniaw | Tak
w przypadku: trakcie odbioru
Wystgpienia max 5 awarii przedmiotu w | Tak
ciggu pierwszych 12 miesiecy
eksploatacji
1.3 Wymiana elementu/ podzespotu na nowy Braku mozliwosci naprawy Tak
w przypadku: elementu/podzespotu
Dwukrotnej naprawy tego samego Tak
elementu/podzespotu
14 Okres gwarancji w przypadku wymiany Tak jak oferowany w ofercie, liczony od | Tak
przedmiotu zamoéwienia na nowy momentu wymiany przedmiotu na nowy
16 Sposob zgtoszenia awarii przedmiotu Zamawiajgcy zgtasza awari¢ Tak
zamowienia telefonicznie do serwisu wskazanego
przez Wykonawce potwierdzajac
zgtoszenie faksem
1.7 Czas reakcji na zgtoszenie awarii = Max 48h od momentu zgtoszenia Tak-podac
przyjazd serwisanta do Zamawiajgcego
1.8 Miejsce wykonywania naprawy W pierwszej kolejnosci u Tak
Zamawiajgcego, jezeli nie jest to mozliwe
w serwisie autoryzowanym Wykonawcy
1.9 Termin zakonczenia naprawy Max 96h od momentu zgtoszenia Tak- podac
wykonywanej w siedzibie Zamawiajgcego
1.10 Termin zakonczenia naprawy Max 14 dni od momentu zgtoszenia Tak- podaé
wykonywanej w serwisie autoryzowanym
Wykonawcy
1.1 Na czas naprawy przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie do Tak
w autoryzowanym serwisie Wykonawcy wstawienia urzgdzenia zastepczego —
tego samego typu
1.12 Przedtuzenie gwaranciji O czas napraw wykonywanych w Tak
autoryzowanym serwisie Wykonawcy
113 W okresie gwarancji , w przypadku Koszt transportu do i z serwisu pokrywa | Tak
koniecznos$ci naprawy w autoryzowanym Wykonawca
serwisie Wykonawcy
1.14 Zagwarantowanie dostepnosci czesci Min 10 lat Tak- podac
zamiennych
1:15 Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Podac
Wykonawcy ( adres , nr telefonu )
1.16 Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu Podac¢
Wykonawcy (adres, nr telefonu)
147 llo$¢ serwisoéw na terenie Polski, , iloS¢ Podac
serwisantow
1.18 Dane serwisanta uprawnionego do Poda¢
odebrania i przyjecia do realizacji
ewentualnych zgtoszen awarii
1.19 Przeglady techniczne bezptatne w okresie Tak-Podac
gwarancji — ilo$¢ przegladow zgodnie z
zaleceniami producenta, nie mniej niz
jeden w roku.
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