‘1'/ \ Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadéw Opieki Zdrowotnej

{ ) “SZPITAL MIEJSKI” w Soshowcu
4 ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 04.06.2009r.
Wyjasnienia Zamawiajacego nr 2

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe sprzetu i aparatury medycznej w celu zwigkszenia bezpieczenstwa
mieszkancow — sprzet ratujacy zycie I1, znak sprawy: ZP/37/2009

Pytanie nr 1

Czy dopuscicie Panstwo respirator umozliwiajacy uzyskanie stezenia tlenu na poziomie 45% i 100%?
Wymagany przez Pafistwa poziom regulacji od 21% wymaga posiadania przez respirator kompresora
powietrza lub zasilania spr¢zonym powietrzem z zewngtrznego zrodla — taka mozliwos$¢ maja tylko
respiratory stacjonarne. Poniewaz ma to by¢ respirator przenosny ratunkowy wykorzystywane bedzie
glownie stgzenie tlenu 100%. Oferowany dodatkowo w naszym respiratorze system AirMix
pozwalajacy na uzyskanie stezenia 45% bez koniecznosci zasilania sprezonym powietrzem jest
funkcjg unikalng i do tej pory niedostgpna w innych respiratorach pneumatycznych / ratunkowych.

Odpowiedz:
Tak. W zalaczeniu zmodyfikowany Zatacznik 4.3 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy

Pytanie nr 2
Czy oferowany respirator powinien umozliwia¢ réwniez wspomaganie pacjentéw czesciowo
wydolnych oddechowo (tzw. funkcja oddechu na zadanie)? Jest to standard w wysokiej klasy
respiratorach.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ oraz weze$niejszymi wyjasnieniami.

Pytanie nr 3
Czy oferowany respirator powinien posiada¢ regulowana w zakresie min. 20-80 cmH20 zastawke

bezpieczefistwa ograniczajaca cisnienie w drogach oddechowych? Jest to standard w wysokiej klasy
respiratorach

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ oraz wczesniejszymi wyjasnieniami.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania pulsoksymetr stacjonarny bez mozliwosci regulacji kata
ustawienia urzadzenia?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ oraz wczesniejszymi wyjasnieniami.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania pulsoksymetr stacjonarny bez mozliwosci regulacji

jasnosci wyswietlacza?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ oraz wczesniejszymi wyjasnieniami.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania pulsoksymetr stacjonarny z brakiem mozliwosci odczytu

podczas ruchu i niskiej perfuzji?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ oraz wczesniejszymi wyjasnieniami.



Pytanie nr 7

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania respirator pneumatyczny ratunkowy, ktérego maksymalna
waga (bez butli) wynosi 3,8kg?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ oraz wcze$niejszymi wyjasnieniami.

Pytanie nr 8

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania respirator pneumatyczny ratunkowy ze stezeniem tlenu
regulowanym w zakresie 60% przy MV wigkszym niz 7 /min oraz 80% przy MV mniejszym niz 7
/min?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ oraz weze$niejszymi wyjasnieniami.

Pytanie nr 9
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zaméwienia tj. 16zek do

intensywnej opieki medycznej (pakiet nr 4) z 42 dni wymaganych w SIWZ do 60 dni? Jezeli nie, to na
Jakie maksymalne wydtuzenie terminu realizacji zamawiajacy wyrazi zgode.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ oraz weze$niejszymi wyjasnieniami.

Pytanie nr 10

Czy ze wzgledu na bezpieczefistwo pacjenta Zamawiajacy oczekuje (co wydaje sie oczywiste) aby
t6zko posiadalo przycisk natychmiastowego wylaczenia wszystkich funkcji elektrycznych. Takie
rozwigzanie pozwala personelowi w naglej sytuacji zatrzyma¢ niepozadang regulacje (czasami nawet
bedaca zagrozeniem zdrowia lub zycia)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ oraz wcze$niejszymi wyjasnieniami.

Pytanie nr 11

Czy ze wzgledu na bezpieczefistwo pacjenta Zamawiajacy oczekuje (co wydaje si¢ oczywiste) aby
16zko posiadalo mozliwos¢ minimalnej wysokosci leza na poziomie 39cm lub mniej co pozwala na
bezpieczne opuszczanie t6zka przez pacjentéw o niskim wzroscie unikajac koniecznosci zeskakiwania
— opuszczania 16zka bez mozliwosci oparcia catkowitego stop o podioge i bardziej $wiadomego
opuszczenia t6zka. Brak bezpiecznej minimalnej wysokosci, funkcja przy koniecznosci zeskakiwania
prowadzi do zwigkszenia ryzyka upadku chorego a co za tym idzie wydluzenia hospitalizacji i
kolejnych kosztéw. Wyzej wymieniony parametr posiada w swojej ofercie wigkszo$¢ producentow
europejskich i $wiatowych powaznie traktujacych aspekt bezpieczenstwa pacjentow?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ oraz wcze$niejszymi wyjasnieniami.

Pytanie nr 12
Czy zamawiajacy dopusci porgcze metalowe lakierowane lub chromowane?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ oraz weze$niejszymi wyjasnieniami.

W zwiazku z powyzszym, dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
zmienia si¢ termin skladania ofert z dnia 08.06.2009r. do godz. 10.00 na dzien 10.06.2009r. do godz.
10.00 i termin otwarcia ofert z dnia 08.06.2009r. godz. 10.30 na dzien 10.06.2009r. godz. 12.00.
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ZPI37/2009 Zatacznik 4.3 - Formularz asortymentowo - cenowy

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
Przedmiot zamowienia: Respirator pneumatyczny ratunkowy - 3 szt.

LP ‘ Parametry Wymagane - Warunek Opisaé
1.1 Respirator pneumatyczny ratunkowy Podac¢
4 ~ /model typ/
1.2 Producent Poda¢
1.3 Kraj pochodzenia Podac¢
1.4 Rok produkcji 2009 Tak
1.5 Zasilanie i sterowanie parametrami wentylacji Tak, podac¢
' pneumatyczne z przeno$nego i stacjonarnego zrodta
tlenu o cisnieniu min. 3,0 — 6,0 bar - respirator nie
wymagajacy zasilania elektrycznego
1.6 } Maksymalna waga (bez butli) < 3,5 kg | Tak, poda¢
2.1 IPPV (CMV) ‘ Tak
2.2 Objetos¢ oddechowa min.3- 20 L/min  Tak, podac¢
2.3 | Czestos¢ oddechowa min.10-20/min _ Tak, poda¢
2.4 ‘ Minimum dwa poziomy stezenia tlenu w mieszaninie Tak, poda¢
oddechowej
2.5 | Manometr zegarowy (mechaniczny) ci$nienia w Tak, podaé
uktadzie pacjenta min. od -10 do +80 mmHg
2.6 | Alarmy dzwiekowe i wizualne ‘ Tak
2.7 | Alarm dzwiekowy wysokiego cisnienia szczytowego Tak
‘W uktadzie pacjenta v
2.8 \Alarm niskiego cisnienia gazu zasilajgcego Tak
31 ‘ Uktad pacjenta silikonowy, do sterylizaciji Tak, podaé
w autoklawie min. 120 cm
3.2 | Przewdd zasilajgcy zakonczony wtykiem Tak, poda¢
\ szybkoztgcza AGA, dtugos¢ min. 120 cm _
3.3 Respirator oraz wszystkie elementy zestawu majg Tak
by¢ zamocowane w spos6b umozliwajgcy ich ‘
; transport
3.4 Butlatlenowa min. 2,0 L " Tak, podaé
3:5 | Reduktor tlenowy z manometrem ci$nienia Tak
roboczego w ostonie zabezpieczajgczej przed
uszkodzeniem mechanicznym oraz dodatkowym
“wyjsciem do biernej tienoterapii

Szczegolowe warunki dotyczace gwarancji okresla zalacznik nr 5

W kolumnie ,, Oferowane parametry” nalezy wpisa¢ ,, TAK”, brak wypelnienia lub wpisanie ,, NIE”
spowoduje odrzucenie oferty jako niespetniajgcej wymaganych warunkéw. W miejscach oznaczonych
napisem ,, podac¢” nalezy wpisac wartos¢ oferowanego parametru.

Oswiadczam, ze oferowany przedmiot zamoéwienia spelnia wszystkie ww. warunki.

Oswiadczam, ze oferowane, powyzej wyspecyfikowane, urzadzenie jest fabrycznie nowe,
kompletne i po zainstalowaniu bedzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez zadnych
dodatkowych zakupo6w inwestycyjnych.

Oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy w cenie:
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wartos¢ Podatek VAT wartos¢ Kod, model /
| przedmiot ilos¢ netto od wartosci z kol. brutto producent/
P zamowienia szt. 4 kol. 4+6 kraj
% zi
1 2 3 4 5 6 7 8
Respirator
1 |pneumatyczny 3
ratunkowy
RAZEM XXXXX XXXXXXXXXXXX
Warto$é zamoéwienia netto: .............................. zt.
Warto$¢ zamowienia brutto: ............................ zt.
STOWIHE: .ttt e e e eseene s zt.

(miejsce i data)

Podpis i Pieczgé osoby/osob wskazanych w dokumencie

uprawnionej/uprawnionych do wystgpowania w obrocie prawnym

reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen woli
w jego imieniu




